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Der Einfluss des Magic-Angle-Effekts auf das Magnetisierungstransferverha¨lt-
nis zur Charakterisierung von Meniskusgewebe mit Hilfe der Magnetresonanz-
tomographie bei 9,4 Tesla
Der Hauptauslo¨ser fu¨r Knieschmerzen ist Arthrose, die oft durch Meniskusscha¨den ver-
ursacht wird. In der MR-Bildgebung wird ha¨ufig die transversale Relaxationszeit T2 als
Marker fu¨r degenerative Erkrankungen herangezogen, da sie sowohl von der Hydratation
des Gewebes, als auch von seiner biochemischen Zusammensetzung abha¨ngt. Allerdings
ist T2 aufgrund des Magic-Angle- (MA-) Effekts von der Lage der Kollagenfasern des Me-
niskus relativ zum statischen Magnetfeld abha¨ngig, was zu falsch-positiven Diagnosen von
Meniskusscha¨den fu¨hren kann. Daher wird neben T2 in dieser Arbeit das Magnetisierungs-
transferverha¨ltnis (MTR) untersucht, welches den Austausch von Magnetisierung zwischen
einem gebundenen und einem freien Wasserpool beschreibt und von der Gro¨ße der beiden
Pools abha¨ngig ist.
In dieser Arbeit wird der Einfluss des MA-Effekts auf T2- und MTR-Karten von isolierten
Schweinemenisken bei 9, 4 T untersucht. Insbesondere soll dabei die Frage gekla¨rt werden,
ob mit Hilfe des MTRs degenerierte Bereiche im Meniskus lokalisiert und gleichzeitig Fehl-
interpretationen und Artefakte aufgrund des MA-Effekts vermieden werden ko¨nnen.
In gesunden Menisken steigt T2 von T
0◦
2 ≈ 8 − 9 ms bei paralleler Ausrichtung auf
T 55
◦
2 ≈ 14− 15 ms im magischen Winkel (θm ≈ 54, 7◦) an. Das MTR hingegen ist von der
Orientierung der Kollagenfasern unabha¨ngig. Mit Hilfe eines in vitro-Degenerationsmodell
konnte gezeigt werden, dass T2 sich aufgrund des MA-Effektes nicht eignet, degenerierte
Bereiche des Meniskus zu lokalisieren. Im Gegensatz dazu war das MTR in den degene-
rierten Bereichen bis zu 20% niedriger als im gesunden Meniskus, sodass eine genauere
Lokalisierung des degenerierten Gewebes mo¨glich war. Dieses Verhalten des MTRs ko¨nn-
te fu¨r in vivo-Studien von Vorteil sein, da es Fehlinterpretation durch den MA-Effekt
verhindert und die Positionierung des Knies im MR-Tomographen flexibler macht.
The influence of the magic angle effect on the magnetization transfer ratio to
characterize meniscal tissue with magnetic resonance imaging at 9.4 T
Alterations of meniscal tissue are a main risk factor for the development of osteoarthritis
in the knee joint. As it is sensitive to tissue hydration and biochemical composition, the
transverse relaxation time T2 is known as a marker of tissue degeneration. However, it is
dependent on the collagen fiber alignment due to the magic angle (MA) effect, leading to
false-positive diagnoses of meniscal disease. Hence, the magnetic transfer ratio (MTR) is
studied in this work. It describes the exchange of magnetization between a bound and a
free water pool and is dependent on the size of each pool.
In this work, the influence of the MA effect on T2 and magnetization transfer ratio (MTR)
maps of acutely isolated porcine menisci was investigated at 9.4 T. The experiments were
focused on the question, if the MTR can be used to identify in vitro meniscal tissue
degeneration while avoiding artifacts and misinterpretation owing to the MA effect.
In healthy menisci T2 raises from T
0◦
2 ≈ 8− 9 ms with the fibers alligned parallel to B0 to
T 55
◦
2 ≈ 14−15 ms in the magic angle. In contrast the MTR does not show any comparable
variations with the fiber alignment. Based on the T2 maps, a clear identification and
differentiation of the degenerated tissue without the possibility of misinterpretation owing
to the MA effect was not possible. However, the MTR maps allowed a clear identification of
the region of tissue degeneration by a 20% reduction of the MTR values. In human in vivo-
studies this feature of the MTR could be beneficial, because it prevents misinterpretation
owing to the MA effect, and it provides more flexibility in positioning of the knee in the
MR scanner.
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1 Einleitung
Die ha¨ufigsten Schmerzen nach Ru¨ckenleiden sind Knieprobleme. In den USA sind etwa 20 %
der Bevo¨lkerung von Knieschmerzen betroffen [Institute of Medicine of the National Aca-
demies, 2011], in Deutschland sind es ca. 16 % [Breivik et al., 2006]. Die Hauptursache fu¨r
Knieschmerzen ist Arthrose [Breivik et al., 2006], welche unter anderem durch Meniskusscha¨-
den verursacht wird. Laut einer Statistik der BARMER GEK wurde im Jahre 2009 bei etwa
6,6 % der deutschen Bevo¨lkerung eine Arthrose im Kniegelenk diagnostiziert. Zur Untersuchung
von Knieverletzungen und -erkrankungen wird in der Regel die Magnetresonanztomographie
(MRT) verwendet, da es sich um eine nicht-invasive, zeit- und kosten-effiziente Methode han-
delt [Thornton und Rubin, 2000]. Allein in Deutschland wurden im Jahr 2009 u¨ber 2 Millionen
MR-Untersuchungen der Extremita¨ten durchgefu¨hrt [BARMER GEK, 2011]. Leider ist die
Fehlerquote bei der Untersuchung des Knies mit Hilfe der MRT recht hoch. Vor allem bei der
Beurteilung von Menisken werden bis zu 20 % falsch-positive Diagnosen gestellt [Wild, 2009].
Gegenstand dieser Arbeit ist daher die Magnetresonanztomographie von Kniegelenksmenisken,
mit dem Ziel, falsch-positive Diagnosen zu reduzieren.
Bei Erkrankungen des Meniskus kann man zwischen traumatischen und degenerativen La¨sio-
nen unterscheiden. Traumatische La¨sionen sind im Allgemeinen Meniskusrisse, welche je nach
Verlauf, Lage und Gro¨ße klassifiziert werden [Beaufils und Verdonk, 2010]. Degenerative Ver-
a¨nderungen des Meniskus werden ha¨ufig auf zunehmendes Alter und Verschleiß zuru¨ckgefu¨hrt.
Beide Erkrankungen des Meniskus ko¨nnen zu Schmerzen und Bewegungseinschra¨nkungen fu¨h-
ren. Man geht außerdem davon aus, dass Meniskusla¨sionen einer der Hauptrisikofaktoren fu¨r
eine Arthrose im Kniegelenk ist [Lohmander et al., 2007]. Daher ist eine fru¨he und zuverla¨ssi-
ge Diagnose wu¨nschenswert, um fru¨hzeitig eine Therapie einleiten zu ko¨nnen und die weitere
Entwicklung der Arthrose zu verhindern [Peterfy et al., 1994; Thornton und Rubin, 2000].
Im zeitlichen Verlauf der Arthrose lassen sich verschiedene Stadien der Degeneration erken-
nen. Im fru¨hen Stadium nimmt der Proteoglykangehalt im Gewebe ab, der Wassergehalt zu
und die geordnete Struktur der Kollagenfasern bricht auf. Im weiteren Verlauf bildet das Kol-
lagen Klumpen, sodass die Proteoglykane in die Gelenkflu¨ssigkeit diffundieren. Wegen der
elektrostatischen Anziehungskraft zwischen Proteoglykanen und Wasser nimmt daher auch
der Wassergehalt im Gewebe ab [Blumenkrantz und Majumdar, 2007]. Aufgrund des Anstiegs
des freien Wassergehalts im fru¨hen Stadium der Degeneration erwartet man eine Erho¨hung
der transversalen Relaxationszeit T2 und der Signalintensita¨t in T2-gewichteten MR-Bildern.
Daher bieten MR-Untersuchungen hohes Potential zur fru¨hen Diagnose von degenerativen Er-
krankungen im Knie.
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Ein Problem bei der Bildgebung des Meniskus stellt der sogenannte Magic-Angle-Effekt dar.
Die transversale Relaxationszeit T2 weist aufgrund dipolarer Kopplungen der Protonen eine
regionale Variation auf, die von der Lage der Kollagenfasern bezu¨glich des statischen Magnet-
feldes abha¨ngig ist [Berendsen, 1962; Fullerton et al., 1985]. Dadurch kommt es zu Vera¨nde-
rungen der Signalintensita¨t im MR-Bild. Der Magic-Angle-Effekt und sein Erscheinungsbild in
Sehnen und Knorpelgewebe und Ba¨ndern sind vielfach untersucht [Peto et al., 1990; Erickson
et al., 1991; Henkelman et al., 1994; Xia, 1998; Navon et al., 2007; Du et al., 2009]. Im Me-
niskus wurde allerdings bisher nur wenig daru¨ber berichtet [Peterfy et al., 1994]. Der Magic-
Angle-Effekt wird meistens als Artefakt angesehen und kann zu Fehlinterpretationen fu¨hren
[Bydder et al., 2007]. Durch bewusstes Positionieren [Hayes und Parellada, 1996; Karantanas
et al., 2001], Verla¨ngern der Echozeit [Peh und Chan, 1998, 2001; Li und Mirowitz, 2003] und
Reduktion des Flipwinkels [Zurlo et al., 2000] kann der Magic-Angle-Effekt reduziert werden.
Da die Positionierung des Patienten nicht beliebig mo¨glich ist und die Vera¨nderungen der
Echozeit und des Flipwinkels zu einer ungewollten Abnahme der Signalintensita¨t fu¨hren, ist
es wu¨nschenswert, einen Kontrast ohne Magic-Angle-Effekt zu finden.
Der Magnetisierungstransfer beschreibt den Austausch von Magnetisierung zwischen einem ge-
bundenen und einem freien Wasserpool. In der Regel wird dabei der gebundene Pool gesa¨ttigt
und diese Sa¨ttigung auf den freien Pool u¨bertragen, wodurch das gemessene Signal abnimmt
[Henkelman et al., 2001]. Diese Signalverringerung ist unter anderem von der Gro¨ße der beiden
Pools und der Wechselwirkungsrate zwischen den Pools abha¨ngig. Eine einfache Mo¨glichkeit
zur Quantifizierung des Magnetisierungstransfers stellt das sogenannte Magnetisierungstrans-
ferverha¨ltnis (MTR) dar [Dousset et al., 1992]. Es beschreibt den Einfluss der Sa¨ttigung auf
das MR-Bild verglichen mit einem ungesa¨ttigten Bild.
In der diagnostischen Bildgebung wird der Magnetisierungstransfer verwendet, um den Kon-
trast zwischen verschiedenen Strukturen zu versta¨rken. Zum Beispiel wird bei der Magnetre-
sonanzangiographie (MRA) das Signal des Gewebes mit Hilfe des Magnetisierungstransfers
zusa¨tzlich gesa¨ttigt, um ein deutlicheres Signal des einstro¨menden Blutes zu messen [Parker
et al., 1995]. Weitere Anwendung findet der MT-Kontrast bei der Bildgebung des Knies [Wolff
et al., 1991; Adler et al., 1996] und des Herzens [Balaban et al., 1991] sowie bei Abnorma-
lita¨ten in der Brust [Pierce et al., 1991] und der Leber [Outwater et al., 1992]. Seit einiger
Zeit ist die quantitative Bestimmung des Magnetisierungstransfers in den Fokus geru¨ckt. Ziel
dabei ist, bestimmte Gewebeparameter wie die Gro¨ße der beiden Pools oder die Wechselwir-
kungsrate quantitativ zu bestimmen. Diese Methode findet vor allem bei der Bildgebung des
Bewegungsapparates [Hodgson et al., 2011; Diaz et al., 2012], aber zum Beispiel auch bei der
Untersuchung von Multipler Sklerose [Tozer et al., 2003] Anwendung.
Die Ursachen fu¨r den Magnetisierungstransfer sind der chemische Austausch von Protonen so-
wie die Wechselwirkung zwischen diesen aufgrund dipolarer Kopplungen. Da diese Kopplungen
Ursache des Magic-Angle-Effekts sind, wird auch beim Magnetisierungstransfer eine Variation
mit dem Verlauf der Kollagenfasern zum statischen Feld erwartet. Es konnte allerdings bereits
gezeigt werden, dass die MTR-Bildgebung von menschlichem Knorpelgewebe nur gering durch
den Magic-Angle-Effekt beeinflusst wird [Li et al., 2009]. Diese Beobachtung weist darauf hin,
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dass das MTR einen geeigneten Kontrast liefert, der nur gering durch den Magic-Angle-Effekt
beeinflusst wird, aber gleichzeitig die Mo¨glichkeit bietet, degenerative Vera¨nderungen des Ge-
webes im Fru¨hstadium zu erkennen.
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Magic-Angle-Effekts im Kniegelenksmeniskus. Ins-
besondere soll dabei die Frage gekla¨rt werden, ob das MTR einen geeigneten Kontrast liefert,
der keinen Magic-Angle-Effekt aufweist. Dazu wird die Orientierungsabha¨ngigkeit der trans-
versalen Relaxationszeit T2 sowie des MTRs analysiert. Mit Hinblick auf die Untersuchung
von degenerativen Erkrankungen wird ein in vitro-Degenerationsmodell untersucht. Dabei soll
gekla¨rt werden, ob mit Hilfe des MTRs die Unterscheidung zwischen gesundem und degene-
riertem Gewebe mo¨glich ist. Daru¨ber hinaus wird untersucht, ob das ga¨ngige Zwei-Pool-Modell
zur Quantifizierung des Magnetisierungstransfers [Henkelman et al., 1993] im Meniskus gu¨ltig
ist.
Im ersten Abschnitt dieser Arbeit werden die physikalischen Grundlagen der Magnetresonanz-
tomographie erkla¨rt und der Aufbau eines Kniegelenksmeniskus beschrieben. Daraufhin wird
auf die Besonderheiten von kollagenhaltigem Gewebe in der MR-Bildgebung eingegangen und
die verwendeten Pulssequenzen werden erla¨utert. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse vorgestellt
und anschließend in Kapitel 5 diskutiert. Abschließend werden die Erkenntnisse zusammenge-
fasst und es wird ein Ausblick auf mo¨gliche Weiterentwicklungen gegeben.
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4
2 Grundlagen
In diesem Kapitel werden zuna¨chst die physikalischen Grundlagen der Kernspinresonanz sowie
die Entstehung eines NMR-Signals erkla¨rt. Im zweiten Abschnitt werden diese erweitert und
die Grundlagen der Bildgebung erla¨utert. Am Ende des Kapitels wird noch auf den Aufbau
von kollagenhaltigem Gewebe, insbesondere des Meniskus, eingegangen und seine besonderen
Eigenschaften bezu¨glich der Kernspinresonanz erkla¨rt.
2.1 Physik der Kernspinresonanz
Bringt man eine Probe in ein statisches Magnetfeld B0 ein, so wird die Entartung der Energieei-
genzusta¨nde der Kernspins aufgehoben. Dieser Effekt wird als Kern-Zeeman-Effekt bezeichnet.
Bei der Kernspinresonanz (nuclear magnetic resonance, NMR) ko¨nnen die Kernspins mit Hilfe
eines magnetischen Wechselfeldes B1 angeregt werden, wenn die Resonanzbedingung ν0 =
γB0
2pi
erfu¨llt ist. Darin ist das gyromagnetische Verha¨ltnis γ eine fu¨r jeden Kern charakteristische
Konstante. Grundlage fu¨r diese Methode bildet die Arbeit von Rabi et al. [1938], die als erste
eine Methode zur Messung der magnetischen Resonanz entwickelten. Bloch [1946] und Purcell
et al. [1946] erweiterten unabha¨ngig voneinander diese Resonanzmethode, was zur Entdeckung
der Kernspinresonanz fu¨hrte. Fu¨r diese Entdeckung wurde ihnen 1952 der Nobelpreis fu¨r Phy-
sik verliehen. In diesem Kapitel wird eine kurze U¨bersicht u¨ber die physikalischen Grundlagen
der Kernspinresonanz gegeben. Eine ausfu¨hrliche Beschreibung der Theorie findet man in den
Standardwerken von Abragam [1961], Slichter [1996] und Levitt [2008].
2.1.1 Kernspins im statischen Magnetfeld
Atomkerne mit ungerader Protonen- und/oder Neutronenzahl besitzen einen Kernspin I 6= 0.
An diesen ist gema¨ß
µˆ = γIˆ (2.1)
ein magnetisches Moment µˆ gekoppelt. Als Kernspin bezeichnet man den Gesamtdrehimpuls
eines Kerns. Er wird u¨ber den Spinoperator Iˆ beschrieben und besitzt die Einheit einer Wir-
kung [I] = [~] = J · s.
Fu¨r die Komponenten Iˆx, Iˆy und Iˆz des Drehimpulsoperators gilt die zyklische Kommutator-
relation [
Iˆx, Iˆy
]
= i~Iˆz . (2.2)
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Desweiteren kommutieren Iˆ2 und jede beliebige Komponente des Drehimpulsoperators. Die
Eigenwertgleichungen fu¨r Iˆ2 und Iˆz
1 lauten:
Iˆ2|I,m〉 = ~2I(I + 1)|I,m〉 (2.3)
und
Iˆz|I,m〉 = ~m|I,m〉 . (2.4)
Die Spinquantenzahl I kann je nach Kern nichtnegative ganzzahlige Vielfache von 1/2 anneh-
men (vgl. Tabelle 2.1), die mo¨glichen Werte der Quantenzahl m sind −I,−I + 1, . . . , I − 1, I.
Die gemeinsamen Eigenzusta¨nde |I,m〉 der beiden Operatoren bilden eine vollsta¨ndige, ortho-
normale Basis.
1H 2H 19F 23Na 35Cl 37Cl
γ [107 rad T−1 s−1] 26,75 4,11 25,17 7,08 2,62 2,16
natu¨rliche Ha¨ufigkeit 99,99 % 0,01 % 100 % 100 % 75,77 % 24,23 %
Spinquantenzahl I 1/2 1 1/2 3/2 3/2 3/2
ν [MHz] (bei B0 = 9,4 T) 400,0 61,4 370,7 105,9 39,2 32,3
Tabelle 2.1: Gyromagnetisches Verha¨ltnis γ, natu¨rliche Ha¨ufigkeit, Spinquantenzahl I
und Resonanzfrequenzen ν (bei B0 = 9, 4 T) verschiedener NMR-aktiver Kerne
Außerhalb eines Magnetfeldes sind die Energiezusta¨nde der Spins entartet. Bringt man die
Spins aber in ein Magnetfeld ein, wird die Entartung aufgehoben. Dieser Effekt wird als Kern-
Zeeman-Effekt bezeichnet. Der Hamiltonoperator eines Spins im Magnetfeld ist:
HˆZ = −γB · Iˆ . (2.5)
In einem Magnetfeld B0 entlang der z-Achse (B0 = (0, 0, B0)
T ) vereinfacht sich der Zeeman-
Hamiltonoperator zu
HˆZ = −γB0Iˆz = ω0Iˆz , (2.6)
worin ω0 = −γB0 die Larmorfrequenz bezeichnet. Die Energieeigenwerte des Zeeman-Hamil-
tonoperators sind
Em = ~mγB0 . (2.7)
Fu¨r Spins2 mit I = 1/2 betra¨gt m = ±1/2 und man erha¨lt eine Aufspaltung in zwei Energieni-
veaus (vgl. Abb. 2.1) mit den Energien:
E+1/2 =
1
2
~γB0 und E−1/2 = −
1
2
~γB0 . (2.8)
1Hier wurde o.B.d.A. die z-Achse als Quantisierungsachse gewa¨hlt.
2Da in dieser Arbeit nur Protonen untersucht werden, wird im Folgenden nur noch auf Spin-1/2-Kerne einge-
gangen.
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E
E
+1/2
E
-1/2
∆E=ħγB
0
m=+1/2
m=-1/2
Abbildung 2.1: Aufspaltung der Energieniveaus im Magnetfeld fu¨r Spins mit I = 1/2
und γ > 0.
2.1.2 Dichtematrixformalismus
In der NMR werden keine einzelnen Spins betrachtet, sondern ein makroskopisches Ensem-
ble von Spins (typische Gro¨ßenordnung NA ≈ 1023). Der quantenmechanische Zustand eines
solchen Ensembles wird durch einen Dichteoperator
ρˆ(t) :=
∑
n
pn|ψn(t)〉〈ψn(t)| (2.9)
beschrieben, worin pn die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der sich das System in dem reinen
Zustand |ψn(t)〉 befindet. Die zeitliche Entwicklung des Dichteoperators ist durch die Liouville-
von-Neumann-Gleichung
d
dt
ρˆ(t) =
i
~
[
ρˆ(t), Hˆ(t)
]
(2.10)
gegeben, wobei Hˆ(t) den Hamiltonoperator des Systems darstellt. Die allgemeine Lo¨sung dieser
Gleichung ist
ρˆ(t) = U(t) ρˆ(0) U†(t) (2.11)
mit dem Propagator des Systems3:
U(t) = Tˆ exp
(
− i
~
∫ t
0
Hˆ(τ)dτ
)
. (2.12)
Fu¨r zeitunabha¨ngige Hamiltonoperatoren vereinfacht sich U(t) zu
U(t) = exp
(
− i
~
Hˆ t
)
. (2.13)
In der NMR ist es mo¨glich, den Hamiltonoperator als stu¨ckweise konstant anzusehen. Wenn
der Dichteoperator (also der Zustand des Spinsystems) zu einem Zeitpunkt bekannt ist, kann
3Tˆ ist der Dysonsche Zeitordnungssoperator.
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man daraus den Zustand zu jedem beliebigen Zeitpunkt t aus einer Abfolge mehrerer unita¨rer
Transformationen der Form (2.11) berechnen. Der Erwartungswert einer Observablen Oˆ ist
durch
〈Oˆ〉 = Sp
[
Oˆρˆ(t)
]
(2.14)
gegeben, wobei automatisch u¨ber das Ensemble gemittelt wird.
2.1.3 Thermisches Gleichgewicht
Der Dichteoperator einer kanonischen Gesamtheit im thermischen Gleichgewicht lautet:
ρˆ0 =
e−βHˆ
Zk
(2.15)
worin β = 1/kBT und Zk = Sp
(
e−βHˆ
)
die kanonische Zustandssumme ist. Bei einem Magnetfeld
von B0 = 9, 4 T und einer Temperatur von T = 1 K wird der Faktor βEm zu
4:
βEm =
1
kBT
~γB0
2
(2.16)
≈ 6, 0 · 10−2  1 (2.17)
Daher ist die Hochtemperaturna¨herung βEm  1 selbst fu¨r sehr niedrige Temperaturen gu¨ltig
und man kann den Dichteoperator durch
ρˆ0 ≈ 1− βHˆ
Sp
(
1− βHˆ
) (2.18)
ausdru¨cken. Fu¨r Spins in einem homogenen Magnetfeld entlang der z-Achse erha¨lt man mit
dem zugeho¨rigen Zeeman-Hamiltonoperator (2.6) den Gleichgewichtsdichteoperator:
ρˆ0 =
1 + β~ω0Iˆz
(2I + 1)
I=1/2
=
1 + β~ω0Iˆz
2
. (2.19)
Die in der NMR interessante Observable ist die Magnetisierung M. Sie berechnet sich aus den
magnetischen Momenten der einzelnen Spins gema¨ß
M =
1
V
∑
µˆ = n · 〈µˆ〉 , (2.20)
wobei n die Anzahl der Spins pro Volumen darstellt. Mit Hilfe von Gleichung (2.14) kann
man den Erwartungswert des Magnetisierungsvektors berechnen. Im thermischen Gleichge-
wicht verschwinden die transversalen Komponenten der Magnetisierung (M0x = M0y = 0).
4Hier wird die Zeeman-Wechselwirkung als sta¨rkste aller Wechselwirkungen betrachtet. Sie wird durch den
Zeeman-Hamiltonoperator (2.6) beschrieben.
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Die longitudinale Komponente folgt dem Curieschen Gesetz:
M0z = M0 =
nγ2~2I(I + 1)
3kBT
·B0 I=
1/2
=
nγ2~2
4kBT
·B0 , (2.21)
das heißt sie ist abha¨ngig von der Spindichte n und der Magnetfeldsta¨rke B0.
Der Unterschied in der Population der beiden Energieniveaus ist sehr gering. Bei Ko¨rpertem-
peratur (310 K) und einer Feldsta¨rke von 9,4 T tragen nur etwa 1 aus 105 Spins zur Magnetisie-
rung bei. In einem Volumenelement von 1 mm3 befinden sich im Ko¨rper etwa 2 ·1019 Protonen.
Insgesamt tragen daher ca. 2 · 1014 Spins zur Magnetisierung bei, was zu einer detektierbaren
Gesamtmagnetisierung M0 fu¨hrt.
2.1.4 Bewegungsgleichung
Die klassische Physik ist in der Quantenmechanik als Grenzfall enthalten. Das Ehrenfest-
Theorem sagt aus, dass die klassischen Bewegungsgleichungen fu¨r die Erwartungswerte der
Quantenmechanik gelten. Die vollsta¨ndige Zeitableitung einer Observable Oˆ steht mit dem
Hamiltonoperator in folgendem Zusammenhang:
d
dt
〈
Oˆ
〉
=
i
~
〈[
Hˆ, Oˆ
]〉
+
〈
∂Oˆ
∂t
〉
. (2.22)
Damit erha¨lt man unter Beru¨cksichtigung von Gleichung (2.1) fu¨r die Magnetisierung die
Bewegungsgleichung
d
dt
M = γM×B , (2.23)
welche der klassischen Gleichung fu¨r das Drehmoment entspricht.
Im thermischen Gleichgewicht ist die Magnetisierung entlang dem Magnetfeld ausgerichtet.
Das Kreuzprodukt in Gleichung (2.23) verschwindet, so dass die zeitliche A¨nderung der Ma-
gnetisierung gleich Null wird. Die Magnetisierung ist in diesem Fall konstant. Wird die Ma-
gnetisierung aus ihrer Ruhelage ausgelenkt, beginnt sie mit der Winkelgeschwindigkeit ω0 um
die Feldrichtung B zu pra¨zedieren: ∣∣∣∣dMdt
∣∣∣∣ = γB0 |M| sinα . (2.24)
Darin ist α der Winkel zwischen der Magnetisierung M und dem statischen Magnetfeld B0.
Die Pra¨zessionsfrequenz ω0 = γB0 wird auch Larmorfrequenz genannt.
2.1.5 Freier Induktionszerfall (FID)
Um ein NMR Signal zu detektieren, muss die Magnetisierung aus ihrer Ruhelage parallel zu
B0 ausgelenkt werden. Die daraufhin pra¨zedierende Magnetisierung induziert eine elektrische
Wechselspannung in einer nahe liegenden Spule.
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RF-Anregung
Um die Magnetisierung aus ihrer Ruhelage auszulenken wird ein zirkular polarisiertes Radiofrequenz-
(RF-) Feld B1 mit der Amplitude 2B1
B1(t) = 2B1 cos (ωRFt+ φ) ex (2.25)
senkrecht zum B0-Feld eingestrahlt, worin φ die Phase der Anregung ist. Der zugeho¨rige Ha-
miltonoperator betra¨gt dann:
HˆRF(t) = −γIˆ ·B1 = −~ω12 cos (ωRFt+ φ) Iˆx , (2.26)
mit ω1 = γB1.
Rotierendes Koordinatensystem
Wegen der Zeitabha¨ngigkeit von B1 ist auch der Hamiltonoperator Hˆlab = HˆZ + HˆRF zeitab-
ha¨ngig. Die Bewegungsgleichung (2.10) ist daher nicht unmittelbar lo¨sbar. Um die Rechnung
zu vereinfachen wird eine Transformation in ein mit der Winkelgeschwindigkeit ω um die z-
Achse rotierendes Koordinatensystem (x′, y′, z′) durchgefu¨hrt. Dabei bleibt die Liouville-von
Neummann-Gleichung forminvariant. Fu¨r die Bewegungsgleichung im rotierenden Koordina-
tensystem erha¨lt man dann
d
dt
ρˆ′(t) =
i
~
[
ρˆ′(t), Hˆ′
]
mit (2.27)
ρˆ′ = RρˆR−1 , (2.28)
Hˆ′ = RHˆ(t)R−1 + ~ωIˆz . (2.29)
Darin ist R = e−i/~ωtIˆz der Rotationsoperator. Der zusa¨tzliche Term ~ωIˆz des Hamiltonope-
rators folgt aus der Transformation in ein rotierendes Koordinatensystem. Er wird auch als
Coriolis-Term bezeichnet. Aus dem Hamiltonoperator Hˆlab im Laborsystem kann man den Ha-
miltonoperator im rotierenden Koordinatensystem Hˆ′ = Hˆ′Z + Hˆ′RF + ~ωIˆz berechnen, wobei
der Zeeman-Hamiltonoperator im rotierenden Koordinatensystem
Hˆ′Z = −~ω0Iˆz = HˆZ (2.30)
dem Zeeman-Hamiltonoperator im Laborsystem entspricht. Fu¨r den RF-Hamiltonoperator im
rotierenden Koordinatensystem erha¨lt man:
Hˆ′RF = −~ω1
{
Iˆx (cos[(ωRF − ω)t+ φ] + cos[(ωRF + ω)t+ φ])
+Iˆy (sin[(ωRF − ω)t+ φ] + sin[(ωRF + ω)t+ φ])
}
. (2.31)
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Vernachla¨ssigt man die Terme mit ωRF +ω und betrachtet Hˆ in einem Koordinatensystem das
mit der Anregungsfrequenz der RF-Pulse rotiert (ω = ωRF), wird Hˆ′RF zeitunabha¨ngig:
Hˆ′RF = −~ω1
(
Iˆx cosφ+ Iˆy sinφ
)
. (2.32)
Der resultierende Hamiltonoperator
Hˆ′ = −~ (ω − ωRF) Iˆz − ~ω1
(
Iˆx cosφ+ Iˆy sinφ
)
(2.33)
bewirkt eine Rotation des Ausgangsdichteoperators ρˆ0 um die durch Hˆ′ gegebene Achse im ro-
tierenden Koordinatensystem. Fu¨r die Magnetisierung gilt im rotierenden Koordinatensystem
die klassische Bewegungsgleichung
d
dt
M = γM×Beff , (2.34)
das heißt die Magnetisierung fu¨hrt eine Pra¨zessionsbewegung um ein effektives Feld
Beff =
 B1 cosφB1 sinφ
B0 − ωRF/γ
 (2.35)
durch (vgl. Abb. 2.2a5).
y‘
z‘ = z
x‘
B
eff
B
1
B
0
 - 
γ
ω
RF
M‘
offres
(a) Nicht-resonante Anregung: Die Magnetisie-
rung (M ′offres) fu¨hrt eine Pra¨zession um ein ef-
fektives Feld Beff durch.
y‘
z‘ = z
x‘
B
eff
M‘
res
α
(b) Resonante Anregung: Die Magnetisierung
(M ′res) wird wa¨hrend eines Pulses der La¨nge
τ um den Winkel α um die x′-Achse gedreht.
Abbildung 2.2: Magnetisierung im rotierenden Koordinatensystem.
5Hier wurde φ = 0 gesetzt. Die Richtung des effektiven Feldes entspricht dann der x′-Richtung des rotierenden
Koordinatensystems. Diese Annahme wird im Folgenden beibehalten.
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Die Bewegung der Magnetisierung im rotierenden Koordinatensystem wa¨hrend eines resonan-
ten (ωRF = ω0) RF-Pulses der Dauer τ ist in Abbildung 2.2b dargestellt. Die Magnetisierung
rotiert dabei mit dem Rotationswinkel
α = γ
τ∫
0
B1(t)dt (2.36)
um die x′-Achse des rotierenden Koordinatensystems. Ein Puls mit dem Rotationswinkel pi/2
dreht z.B. die Magnetisierung um 90◦, ein Puls mit dem Rotationswinkel pi invertiert sie.
NMR Signal
Nach der Anregung durch einen nicht-resonanten6 RF-Puls (∆ω = ω0 − ωRF 6= 0) pra¨zediert
die Magnetisierung im rotierenden Koordinatensystem mit der Frequenz ∆ω. Die Magnetisie-
rungskomponenten betragen dann:
Mx(t) = M0 sinα cos (∆ωt) · e−t/T2 , (2.37)
My(t) = M0 sinα sin (∆ωt) · e−t/T2 , (2.38)
Mz(t) = M0
(
1 + [cosα− 1] · e−t/T1
)
. (2.39)
Die pra¨zedierende Magnetisierung induziert in einer naheliegenden Spule eine messbare Span-
nung. Ist die Spule senkrecht zu B0 angeordnet, sind nur die transversalen Komponenten
Mx und My beobachtbar. Das von diesen Komponenten erzeugte Zeitsignal wird als freier
Induktionszerfall (free induction decay, FID) bezeichnet. Die transversale Relaxationszeit T2
beschreibt die Abnahme des NMR-Signals aufgrund der Dephasierung der Spins. Die longi-
tudinale Relaxationszeit T1 in Gleichung (2.39) charakterisiert die Ru¨ckkehr des Systems ins
thermische Gleichgewicht. Die Relaxation wird in Kapitel 2.1.7 ausfu¨hrlicher behandelt.
In der NMR wird ha¨ufig das komplexe Signal
s(t) := Mx + iMy = M0 sinαe
i∆ωt−t/T2 (2.40)
gemessen7. Durch eine Fouriertransformation erha¨lt man daraus das komplexe Spektrum
S(ω) = F {s(t)} =
∞∫
0
s(t)e−iωtdt = a(∆ω) + id(∆ω) , (2.41)
welches in einen Absorptionsteil a(∆ω) und einen Dispersionsteil d(∆ω) zerlegt werden kann:
a(∆ω) = M0 sinα
1/T2
(1/T2)2 + (∆ω)2
, (2.42)
6Da ein reales Magnetfeld nie perfekt homogen ist, folgen die Spins einer Verteilung von Resonanzfrequenzen.
Ein realer Puls ist somit nie exakt resonant.
7Hierin steckt die Annahme, dass die Larmorfrequenz ω0 deutlich gro¨ßer ist als die Relaxationsraten 1/T1 und
1/T2, welche fu¨r freie oder schwach gebundene Protonen bei Magnetfeldern im Tesla-Bereich gu¨ltig ist.
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d(∆ω) = −M0 sinα ∆ω
(1/T2)2 + (∆ω)2
. (2.43)
Der Absorptionsteil hat also die Form einer Lorentzkurve8, deren Halbwertsbreite (full width
at half maximum, FWHM) umgekehrt proportional zur transversalen Relaxationszeit ist:
∆ν1/2 =
1
2pi
2
T2
. (2.44)
2.1.6 Dipol-Dipol-Wechselwirkung
Neben den beschriebenen Wechselwirkungen der Spins mit a¨ußeren Magnetfeldern (externe
Wechselwirkungen) gibt es auch Wechselwirkungen der Spins untereinander (interne Wechsel-
wirkungen). Dazu geho¨ren die chemische Verschiebung, die skalare Kopplung, die Quadrupol-
wechselwirkung und die direkte Dipol-Dipol-Kopplung. Da nur die letzte in dieser Arbeit eine
Rolle spielt, wird auf eine Beschreibung der ersten drei Wechselwirkungen verzichtet.
Die dipolare Wechselwirkung beschreibt die direkte Wechselwirkung zwischen zwei magneti-
schen Dipolen im statischen Magnetfeld B0. Ein magnetischer Dipol µ1 am Ort ~r1 im B0-Feld,
der um die Feldachse pra¨zediert, besitzt eine statische Komponente parallel zum Feld. Diese
erzeugt am Ort ~r2 eines zweiten Dipols µ2 ein zusa¨tzliches Magnetfeld, dessen Ausrichtung
von der Lage der beiden Dipole zueinander abha¨ngig ist (vgl. Abb. 2.3).
B
1
θ
i,j
µ
i
e
i,j
r
i,j
µ
j
Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der Wechselwirkung zwischen zwei magneti-
schen Dipolen.
Dieses zusa¨tzliche Magnetfeld bewirkt, dass sich die Resonanzfrequenz des zweiten Dipols
leicht vera¨ndert. Bei vielen benachbarten Dipolen an verschiedenen Orten und mit verschiede-
nen Orientierungen bedeutet dies, dass das lokale Magnetfeld an jedem Ort unterschiedlich ist.
Dies bewirkt eine Verteilung der Larmorfrequenz und damit eine Verbreiterung der Absorpti-
onslinie. Die rotierende Komponente des ersten Dipols erzeugt ein rotierendes Feld am Ort des
zweiten Dipols. Die Rotationsfrequenz des Feldes entspricht dabei der Larmorfrequenz beider
8Die zuvor gemachte Annahme ist fu¨r stark gebundene Protonen nicht mehr gu¨ltig. Fu¨r Protonen im Festko¨rper
erha¨lt man eine gaußfo¨rmige Absorptionskurve, fu¨r Protonen in Gewebe wird ha¨ufig eine Super-Lorentz-
Kurve angenommen.
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Dipole. Daher kann dieses Feld die Orientierung des zweiten Spins vera¨ndern, was ebenfalls zu
einer Verbreiterung der Absorptionslinie fu¨hrt.
Aus der klassischen Wechselwirkungsenergie fu¨r zwei magnetische Momente erha¨lt man mit
Hilfe des Korrespondenzprinzips den Hamiltonoperator fu¨r die dipolare Wechselwirkung zwi-
schen zwei Spins (ˆI1, γ1 und Iˆ2, γ2):
HˆD = µ0
4pi
γ1γ2~2
r31,2
(
Iˆ1Iˆ2 − 3 (ˆI1 · r1) · (ˆI2 · r2)
r21,2
)
, (2.45)
mit der magnetischen Feldkonstante µ0. Der Verbindungsvektor r1,2 beschreibt die Lage der
beiden Spins zueinander. Wegen der Orientierungsabha¨ngigkeit von HˆD bietet es sich an, den
Dipol-Dipol-Hamiltonoperator in Kugelkoordinaten (r, θ, φ) auszudru¨cken. Fu¨hrt man zusa¨tz-
lich noch die Auf- und Absteigeoperatoren Iˆ± = Iˆx± Iˆy ein, erha¨lt man den Hamiltonoperator
in Form des sogenannten Dipolalphabets:
HˆD = µ0
4pi
γ1γ2~2
r31,2
(A+B + C +D + E + F ) (2.46)
mit
A = Iˆ1,z Iˆ2,z
(
1− 3 cos2 θ) , (2.47)
B = −1
4
(
Iˆ+1 Iˆ
−
2 + Iˆ
−
1 Iˆ
+
2
) (
1− 3 cos2 θ) , (2.48)
C = −3
2
(
Iˆ+1 Iˆ2,z + Iˆ1,z Iˆ
+
2
)
sin θ cos θ e−iφ , (2.49)
D = −3
2
(
Iˆ−1 Iˆ2,z + Iˆ1,z Iˆ
−
2
)
sin θ cos θ eiφ , (2.50)
E = −3
4
Iˆ+1 Iˆ
+
2 sin
2 θ e−2iφ , (2.51)
F = −3
4
Iˆ−1 Iˆ
−
2 sin
2 θ e2iφ . (2.52)
Darin beschreibt der Term A die Auswirkung des statischen Anteils des Magnetfeldes, das
ein Spin am Ort des anderen Spins erzeugt. Der Term B beschreibt die gleichzeitige Umkehr
zweier benachbarter Spins und wird daher auch als
”
Flip-Flop-Term“ bezeichnet. Dies ent-
spricht der oben beschriebenen Anregung durch den rotierenden Anteil des Magnetfeldes. Die
u¨brigen Terme fu¨hren zu einer Vermischung von verschiedenen Eigenzusta¨nden. Dadurch sind
U¨berga¨nge bei den Frequenzen 0 und 2ω0 mo¨glich, die normalerweise verboten sind. Aus der
Sto¨rungstheorie und der Annahme, dass ||HˆZ||  ||Hˆint|| ist (Hochfeldna¨herung) folgt, dass
die Vermischung sehr gering ist (in der Gro¨ßenordnung 10−4). Man kann dann die Terme C−F
vernachla¨ssigen und betrachtet nur den sa¨kularen Teil (also den Teil, der mit dem Zeeman-
Hamiltonoperator kommutiert) des Dipol-Dipol-Hamiltonoperators. Summiert man u¨ber alle
Spins erha¨lt man
HˆD =
∑
i<j
dij
[
3Iˆi,z Iˆj,z − Iˆi · Iˆj
]
mit (2.53)
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dij =
µ0γiγj~2
8pir3i,j
(
1− 3 cos2 θij
)
= wij
(
1− 3 cos2 θij
)
, (2.54)
worin die dipolare Kopplungskonstante dij ein Maß fu¨r die Sta¨rke der Kopplung ist. Die Sta¨rke
der dipolaren Kopplung zwischen zwei Spins ist von der Lage der Spins zueinander abha¨ngig.
Diese wird durch den Winkel θij zwischen der Verbindungsachse der beiden Spins und dem
statischen Magnetfeld ausgedru¨ckt (vgl. Abb. 2.3). Da sich die Spins in Flu¨ssigkeiten frei be-
wegen ko¨nnen, verschwindet dort im zeitlichen Mittel die dipolare Kopplung. In Festko¨rpern
oder menschlichem Gewebe ist diese Bewegung eingeschra¨nkt, sodass die Wechselwirkung nicht
vernachla¨ssigt werden kann. In Abbildung 2.4 ist die dipolare Kopplungskonstante in Abha¨n-
gigkeit der Orientierung zweier Spins zueinander dargestellt.
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Abbildung 2.4: Sta¨rke der dipolaren Kopplung in Abha¨ngigkeit der Orientierung zweier
Spins zueinander. Die Kopplungskonstante dij ist am gro¨ßten fu¨r θ = 0
◦, und genau
halb so groß fu¨r θ = 90◦. Im magischen Winkel θm = 54, 7◦ verschwindet die dipolare
Kopplung.
Die dipolare Wechselwirkung ist am sta¨rksten, wenn die Verbindungsachse zwischen zwei Spins
parallel zum Magnetfeld B0 verla¨uft. Steht die Verbindungsache der Spins senkrecht zum
statischen Magnetfeld, ist die Wechselwirkung genau halb so groß. Bildet die Verbindungsachse
der Spins mit dem Magnetfeld einen Winkel von θm ≈ 54, 7◦, verschwindet die Wechselwirkung.
Der Winkel θm wird als magischer Winkel (magic angle, MA) bezeichnet.
2.1.7 Relaxation
Wie bereits in Kapitel 2.1.5 erwa¨hnt, nimmt das NMR Signal mit der Zeit t ab. Grundlegend
fu¨r die Relaxation ist die Wechselwirkung der Spins untereinander (dipolare Wechselwirkung)
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und mit ihrer Umgebung. Man kann zwei wesentliche Relaxationsprozesse beschreiben:
1. Nach der Anregung durch einen RF-Puls strebt die Magnetisierung danach, wieder ins
thermische Gleichgewicht zuru¨ckzukehren. Die durch den Puls erhaltene Energie wird
wieder an die Umgebung abgegeben. Die Zeitkonstante, mit der diese Relaxation ge-
schieht, wird longitudinale oder Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 genannt.
2. Die dipolare Wechselwirkung der Spins untereinander bewirkt einen Verlust der Pha-
senkoha¨renz der Spins. Daher nimmt die transversale Komponente der Magnetisierung
exponentiell mit der Zeit ab. Dies wird als transversale oder Spin-Spin-Relaxation be-
zeichnet und mit der Zeitkonstante T2 charakterisiert.
BPP-Theorie
Fu¨r Protonen wird die Relaxation durch lokal variierende Magnetfelder Blok durch Brownsche
Bewegung und Rotationen der Moleku¨le verursacht. Die Fluktuationen des Magnetfeldes an
den Orten zweier verschiedener Spins sind nicht korreliert aber finden auf der gleichen Zeitskala
statt und haben die gleiche Amplitude. Die Zeitabha¨ngigkeit der Fluktuationen kann durch
die Autokorrelationsfunktion
G(τ) = 〈Bloc(t)Bloc(t+ τ)〉 (2.55)
beschrieben werden, wobei u¨ber die Probe (oder bei der Bildgebung u¨ber ein Voxel) gemittelt
wird. Fu¨r τ = 0 ist G(τ = 0) = G0 = 〈B2loc(t)〉 und mit zunehmenden τ nimmt G(τ) ab. Ha¨ufig
wird eine Exponentialfunktion fu¨r die Korrelationsfunktion angenommen
G(τ) = G0e
−|τ |/τc . (2.56)
Diese Annahme ist allerdings nur fu¨r Protonen in Flu¨ssigkeiten gu¨ltig. Der Wert der Korrela-
tionszeit τc ist fu¨r bewegliche Spins in Lo¨sung klein (ca. 10
−12 − 10−10 s) und fu¨r gebundene
Spins in Festko¨rpern groß (ca. 10−8 − 10−6 s). Wenn der zeitliche Verlauf der Fluktuationen
bekannt ist, kann man ihre Frequenzkomponenten mit Hilfe einer Fouriertransformation be-
rechnen. Die Fouriertransformation der Autokorrelationsfunktion G(τ) wird spektrale Dichte
J(ω) genannt. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit von Fluktuationen mit der Frequenz ω an. Fu¨r
die oben genannte Korrelationsfunktion (Gleichung (2.56)) ist die normierte spektrale Dichte:
J(ω) =
τc
1 + ω2τ2c
. (2.57)
Mit Hilfe der spektralen Dichte kann man die Charakteristik der Fluktuation durch eine
Gewichtung der Frequenz ω ausdru¨cken. Abbildung 2.5a zeigt die spektrale Dichte fu¨r drei
verschiedene Korrelationszeiten τc. Man sieht, dass langsame Bewegungen die niedrigen Fre-
quenzen gewichten, wohingegen schnelle Bewegungen auch bei hohen Frequenzen noch einen
deutlichen Anteil haben. Bei der Larmorfrequenz ω0 ist die spektrale Dichte fu¨r moderate Be-
wegungen am ho¨chsten.
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Nimmt man eine isotrope Rotation der Moleku¨le an, kann man fu¨r ein isoliertes Spin-Paar
mit homonuklearer dipolarer Wechselwirkung die Relaxationsraten R1 = T
−1
1 und R2 = T
−2
1
berechnen:
R1 =
(µ0
4pi
)2 3
10
b2 {J(ω0) + 4J(2ω0)} , (2.58)
R2 =
(µ0
4pi
)2 3
20
b2 {3J(0) + 5J(ω0) + 2J(2ω0)} (2.59)
mit
b = −µ0
4pi
~γ2
r31,2
. (2.60)
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(a) Spektrale Dichte J(ω) bei verschiedenen Korrela-
tionszeiten τc. Die Korrelationszeit τc = 5 · 10−7 s
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(b) Relaxationszeiten T1 und T2 von Protonen in Ab-
ha¨ngigkeit von ω0τc (ω0 = 400 MHz, µ0 = 12, 6 ·
10−7 N/A2, r1,2 = 1 ). Die longitudinale Relaxati-
onszeit T1 hat ein Minimum bei ω0τc ≈ 0, 616. Die
transversale Relaxationszeit nimmt mit steigen-
den Korrelationszeiten ab. Im Falle starker Kor-
relationen sind T1 und T2 gleich (”
extreme narro-
wing“).
Abbildung 2.5: Zusammenhang zwischen der spektralen Dichte J(ω) bzw. den Relaxa-
tionszeiten T1 und T2 und der Korrelationszeit τc.
Die longitudinale Relaxation wird also durch die lokalen Magnetfelder hervorgerufen, die mit
der Larmorfrequenz oder der doppelten Larmorfrequenz oszillieren. Die transversale Relaxation
wird zusa¨tzlich noch von einer niedrigfrequenten Komponente beeinflusst. In Abbildung 2.5b
ist die Abha¨ngigkeit der Relaxationszeiten T1 und T2 von der Korrelationszeit τc dargestellt.
Man sieht, dass die Relaxationszeit T1 minimal ist fu¨r ω0τc ≈ 0, 616. Bei langsamen molekula-
ren Bewegungen (z.B. an Makromoleku¨le gebundene Protonen) dominiert der niedrigfrequente
Anteil und die Relaxationszeit T2 wird sehr kurz. Dies fu¨hrt dazu, dass die Absorptionslinien
sehr breit werden. Diese Verbreiterung der Absorptionslinie aufgrund von zeitlich fluktuieren-
den Magnetfeldern wird homogene Verbreiterung (
”
homogeneous broadening“ ) genannt. Die
Resonanzlinie kann außerdem noch aufgrund statischer Feldinhomogenita¨ten verbreitert wer-
den, dies wird inhomogene Verbreiterung (
”
inhomogeneous broadening“ ) genannt. Fu¨r sehr
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schnelle Rotationen ist ω0τc  1 (”extreme narrowing“) und die Relaxationszeiten werden
gleich lang (T1 = T2).
Die U¨berlagerung von inhomogener und homogener Verbreiterung werden durch die effektive
Relaxationszeit T ∗2 ausgedru¨ckt:
1
T ∗2
=
1
T2
+
1
T ′2
. (2.61)
Darin beschreibt T ′2 die Relaxation aufgrund der statischen Feldinhomogenita¨ten und T2 die
Relaxation aufgrund von Bewegungen der Moleku¨le. Fu¨r die effektive Relaxationszeit T ∗2 gilt
allgemein: T ∗2 ≤ T2.
2.2 Bildgebung mit NMR
Im Jahr 1973 vero¨ffentlichten Lauterbur und Mansfield [Lauterbur, 1973; Mansfield und Gran-
nell, 1973] ihre Arbeiten zur Bildgebung mit Hilfe der Kernspinresonanz und legten damit
den Grundstein fu¨r die heute vielfach in der Medizin angewandte Magnetresonanztomographie
(MRT). Erst 30 Jahre spa¨ter erhielten sie dafu¨r den Nobelpreis fu¨r Physiologie oder Medi-
zin. In diesem Kapitel werden kurz die Grundlagen der Bildgebung zusammengefasst. Eine
ausfu¨hrliche Beschreibung findet man in dem Standardwerk von Haacke et al. [1999].
2.2.1 Ra¨umliche Kodierung
Die bisherigen Betrachtungen der NMR bezogen sich immer auf das gesamte Ensemble. Bei
der Bildgebung versucht man, verschiedene gemessene Signale mit dem Ort ihrer Erzeugung
zu korrelieren. Dafu¨r ist eine ra¨umliche Kodierung notwendig. Durch die Superposition eines
linearen magnetischen Feldgradienten entlang der z-Achse
G = (Gx, Gy, Gz) =
(
∂Bz
∂x
,
∂Bz
∂y
,
∂Bz
∂z
)
(2.62)
zum statischen Magnetfeld B0 wird die Larmorfrequenz ortsabha¨ngig:
ω(x, y, z) = γB0 + γ (Gx · x+Gy · y +Gz · z) = ω0 + ωG(r, t). (2.63)
Grundsa¨tzlich gibt es drei Mo¨glichkeiten, eine ra¨umliche Kodierung zu erzeugen, die Schicht-
selektion, die Phasenkodierung und die Frequenzkodierung, die in den folgenden Abschnitten
beschrieben werden. Dabei wird ohne Beschra¨nkung der Allgemeinheit fu¨r den Schichtselek-
tionsgradienten die z−Richtung, fu¨r den Phasenkodiergradienten die y-Richtung und fu¨r den
Frequenzkodiergradienten die x-Richtung gewa¨hlt.
Schichtselektion
In der zweidimensionalen MRT werden Schnittbilder durch den Ko¨rper aufgenommen. Mit
den bisher betrachteten RF-Anregungspulsen wurde das gesamte Ensemble angeregt. Um nur
eine bestimmte Schicht anzuregen, wird wa¨hrend des Pulses senkrecht zur erwu¨nschten Schicht
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ein Schichtselektionsgradient angelegt. Gema¨ß Gleichung (2.63) variiert dadurch die Larmor-
frequenz entlang der Gradientenrichtung. Wird ein RF-Puls der Bandbreite ∆ω eingestrahlt,
ist die Resonanzbedingung fu¨r eine Schicht der Dicke ∆z = ∆ωγGz erfu¨llt (vgl. Abb. 2.6). Das
Schichtprofil entspricht der Fouriertransformation der Anregungspulsform.
Abbildung 2.6: Zusammenhang zwischen Anregungsbandbreite, Gradientensta¨rke und
Schichtdicke. Ein sinc-fo¨rmiger Anregungspuls bewirkt eine rechteckfo¨rmige Schicht.
Bei konstanter Anregungsbandbreite fu¨hrt ein sta¨rkerer Gradient zur Anregung einer
schmaleren Schicht.(Entnommen aus Liang und Lauterbur [2000])
Innerhalb der angeregten Schicht ist die Larmorfrequenz immer noch ortsabha¨ngig. Um die
damit einhergehende Dephasierung der Spins, und den damit verbundenen Signalverlust, aus-
zugleichen wird nach dem Schichtselektionsgradienten ein entgegengesetzter Rephasierungsgra-
dient geschaltet. Die Bildgebung einer einzelnen Schicht wird als 2D-Bildgebung bezeichnet.
Es ist mo¨glich, die Schichtselektion durch eine zweite Phasenkodierung zu ersetzen. Dies wird
3D-Bildgebung genannt.
Phasenkodierung
Nach der Anregung muss das Signal noch innerhalb der Schicht kodiert werden. Um eine
Kodierung in y−Richtung zu erhalten wird vor der Datenaufnahme ein Phasenkodiergradient
fu¨r die Dauer τph eingeschaltet. Das Signal erha¨lt dadurch eine ortsabha¨ngige Phase
9
φph(y, t) = −γy
τph∫
0
Gy(t
′)dt′ , (2.64)
welche vom Gradientenmoment abha¨ngt. Nachdem der Gradient ausgeschaltet wurde, ist die
Pra¨zessionsfrequenz wieder ortsunabha¨ngig (siehe Abb. 2.7). Durch schrittweises Vera¨ndern
des Gradientenmoments, kann man Informationen u¨ber die Ortsabha¨ngigkeit des Signals er-
halten. Die Anzahl der beno¨tigten Kodierschritte und die Schrittgro¨ße ha¨ngt dabei von dem
gewu¨nschten Gesichtsfeld (Field of View, FOV) und der ra¨umlichen Auflo¨sung ab (vgl. Kapitel
2.2.2).
9Man geht davon aus, dass der Gradient zum Zeitpunkt t = 0 eingeschaltet wird.
19
Grundlagen
y
x
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Phasenkodierung. Die Pfeile geben die
transversale Magnetisierung in jedem der neun Pixel an. Vor der Phasenkodierung (a)
hat die transversale Magnetisierung in jedem Pixel dieselbe Phase. Nach der Phasenko-
dierung (b) variiert die Phase der transversalen Magnetisierung entlang der y-Richtung.
Frequenzkodierung
Fu¨r die Frequenzkodierung wird wa¨hrend der Datenaufnahme ein Gradient in x-Richtung
geschaltet. Das gemessene Zeitsignal entha¨lt dann verschiedene Frequenzanteile. Durch eine
inverse Fouriertransformation erha¨lt man daraus ein Spektrum, das dem Profil des Objek-
tes entlang der x-Richtung entspricht, da man gema¨ß Gleichung (2.63) jeder Frequenz einen
bestimmten Ort zuweisen kann. Das Prinzip der Frequenzkodierung ist in Abbildung 2.8 dar-
gestellt.
2.2.2 Der k-Raum und seine Eigenschaften
Die transversale Magnetisierung M⊥ hat durch die verschiedenen Kodierschritte eine Pha-
senverschiebung erfahren (Gleichung (2.64)). Fu¨r das Zeitsignal, welches schließlich gemessen
wird, gilt10:
s(k) ∝
∫
M⊥(r)e−i2pik·rd3r, (2.65)
worin der Vektor
k = γ
tGr∫
0
G(t)dt (2.66)
einen Punkt im sogenannten k-Raum beschreibt11. Gleichung (2.65) zeigt, dass das Signal
proportional zur Fouriertransformation der transversalen Magnetisierung ist.
10Hier wurde das statische Magnetfeld als homogen angenommen.
11tGr ist die Dauer, fu¨r die der Gradient eingeschaltet war.
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Abbildung 2.8: NMR Signal in Zeit- und Frequenzdoma¨ne ohne (a-c) und mit (d-f)
Frequenzkodierung fu¨r zwei mit Wasser gefu¨llte Kugeln. Im konstanten Magnetfeld B0
(a) entha¨lt das Zeitsignal nur eine Frequenzkomponente (b). Nach der Fouriertransfor-
mation (FT) entha¨lt das Spektrum daher nur einen Peak (c). Bei Anwesenheit eines
Gradienten G (d) besteht das Zeitsignal aus mehreren Frequenzkomponenten (e). Nach
der Fouriertransformation sieht man verschiedene Frequenzanteile mit unterschiedlicher
Amplitude. Das Spektrum entspricht genau der Projektion der Wasserkugeln auf die
Frequenzkodierachse (f).(Entnommen aus Bernstein et al. [2004])
Man kann also mit Hilfe einer inversen Fouriertransformation die Magnetisierung an jedem
Ort r berechnen:
M⊥(r) ∝
∫
s(k)eik·rd3k . (2.67)
In der MR-Bildgebung werden Datenpunkte im k-Raum aufgenommen. Jeder k-Raum-Punkt
entha¨lt Informationen u¨ber das gesamte Bild. Die Daten im Zentrum des k-Raums, also die
niedrigfrequenten Anteile des Signals, enthalten grobe Informationen u¨ber den Kontrast des
Bildes (vgl. Abb. 2.9(b) und (e)). Die hochfrequenten Anteile des Signal im a¨ußeren k-Raum
enthalten Informationen u¨ber die Feinstruktur, wie z.B. Konturen oder Auflo¨sung (vgl. Abb.
2.9(c) und (f)).
Datenaufnahme und Rekonstruktion
Die Datenaufnahme im k-Raum findet nicht kontinuierlich statt und das Signal wird nach ei-
ner bestimmten Aufnahmezeit tacq abgeschnitten. Diese Diskretisierung und das Abschneiden
der Daten kann zu Artefakten fu¨hren, also einer Diskrepanz zwischen dem aufgenommenen
Bild und der tatsa¨chlich vorhandenen Magnetisierung im Objekt. Im Folgenden werden die
21
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Abbildung 2.9: Verschiedene k-Raum Datenzsa¨tze (obere Reihe) und die daraus mittels
Fouriertransformation rekonstruierten Bilder (untere Reihe). Der vollsta¨ndige Daten-
satz (a) fu¨hrt zu einem scharfen Bild mit gutem Kontrast (d). Lo¨scht man die hochfre-
quenten Anteile der Daten im k-Raum (b), erha¨lt man ein verschwommenes Bild (e).
Die grobe Struktur ist aber noch erkennbar. Die hochfrequenten Anteile (c) hingegen
enthalten Informationen u¨ber die Konturen und die Auflo¨sung (f).
Auswirkungen der Diskretisierung und des Abschneidens der Daten auf das Signal und die
damit verbundenen Anforderungen an die Bildgebung betrachtet.
Bei der diskreten Datenaufnahme werden einzelne Punkte im k-Raum im Abstand ∆k aufge-
nommen. In der Phasenkodierrichtung wird der Gradient fu¨r die Dauer τph eingeschaltet und
in verschiedenen Schritten die Gradientensta¨rke Gy inkrementiert. Daher gilt ∆ky = γ∆Gyτph.
Bei der Frequenzkodierung wird der konstante Gradient Gx wa¨hrend der Datenaufnahme
eingeschaltet. In diskreten Schritten ∆tfr werden die Messwerte aufgenommen, daher gilt
∆kx = γGx∆tfr. Die Diskretisierung der Daten kann mathematisch durch die Multiplikati-
on des Signals s(k)12 mit einer sogenannten Kammfunktion
u(k) = ∆k
∑
p
δ(k − p∆k) (2.68)
ausgedru¨ckt werden, sodass fu¨r das Signal im Bildraum
M⊥(x) =
∫
s(k) · u(k)eikxdk (2.69)
12Zur Vereinfachung wird die Rechnung nur in einer Dimension durchgefu¨hrt. Sie kann fu¨r alle drei Dimensionen
erweitert werden.
22
2.2. Bildgebung mit NMR
gilt. Die Fouriertransformation eines Produkts zweier Funktionen im Ortsraum entspricht der
Faltung der Fouriertransformationen jeder einzelnen Funktion im Frequenzraum, sodass gilt:
M⊥(x) = F {s(k)} ⊗ F {u(k)} . (2.70)
Die Fouriertransformation der Kamm-Funktion
F {u(k)} =
∑
q
δ
(
x− q
∆k
)
(2.71)
ist wieder eine Kamm-Funktion mit der Periodizita¨t 1/∆k. Die Diskretisierung bewirkt also,
dass die Funktion M⊥(x) periodisch im Abstand von 1/∆k repliziert wird. Das Intervall L =
2pi/∆k wird als Field-of-View (FOV ) bezeichnet. Wird es zu klein gewa¨hlt, u¨berlappen sich
die einzelnen Replika im Ortsraum. Dieses Artefakt wird als aliasing bezeichnet (vgl. Abb.
2.10) und kann durch eine gu¨nstige Wahl der Abtastrate vermieden werden. Dafu¨r muss das
Nyquist-Kriterium
∆k <
1
A
(2.72)
erfu¨llt sein, das Field-of-View muss also gro¨ßer sein als die Abmessung (A) des Objektes.
a b c
Abbildung 2.10: Auswirkungen einer zu niedrigen Abtastrate 1/∆k in a) Phasenkodier-
richtung, b) Frequenzkodierrichtung und c) beide Richtungen.
Die Datenaufnahme erfolgt fu¨r eine endliche Dauer t. Dies liegt daran, dass das MR-Signal
nicht unendlich lang zur Verfu¨gung steht, und eine unendlich lange Datenaufnahme praktisch
nicht mo¨glich ist. Mathematisch entspricht dies einer Multiplikation des Signals im k-Raum
mit einer Rechteckfunktion
r = rect
(
k + 12∆k
W
)
, (2.73)
worin W = N∆k (mit N= Anzahl der aufgenommenen Datenpunkte) das Fenster beschreibt,
in dem die Daten aufgenommen werden. Fu¨r das Signal im Bildraum ergibt sich daher eine
Faltung mit einer sinc-Funktion:
M⊥(x) = F {s(k)} ⊗ F {u(k)} ⊗W sinc (piWx) . (2.74)
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Die Halbwertsbreite der sinc-Funktion legt die Auflo¨sung
∆x =
1
W
=
1
N∆k
=
1
2kmax
(2.75)
des Bildes fest. Wird das Fenster zu klein gewa¨hlt, erha¨lt man Verschmierungsartefakte im
Bild, da die Auflo¨sung zu grob wird. Das entspricht dem Fehlen von hochfrequenten Anteilen
im Signal (vgl. Kapitel 2.2.2, Abbildung 2.9(b) und (e)). Die Nebenmaxima der sinc-Funktion
ko¨nnen zu einem weiteren ringfo¨rmigen Artefakt fu¨hren, das Gibbs-Ringing genannt wird. Diese
Ringe treten hauptsa¨chlich bei starken Intensita¨tsspru¨ngen innerhalb eines Objektes auf.
2.2.3 Grundlegende Pulssequenzen
Um den zeitlichen Ablauf von RF-Pulsen, Gradienten und Datenaufnahme festzulegen, werden
in der Magnetresonanztomographie sogenannte Pulssequenzen verwendet. Wie in Kapitel 2.2.2
beschrieben, legt der zeitliche Ablauf der Gradienten fest, in welcher Art und Weise der k-Raum
abgetastet wird. Damit werden unterschiedliche Zielsetzungen fu¨r die Bildgebung erreicht. Bei
der Anregung unterscheidet man zwischen Gradienten-Echo- und Spin-Echo-Techniken. Beim
Gradienten-Echo wird mit Hilfe eines Gradienten das Signal rephasiert und so ein Echo erzeugt.
Dies hat den Vorteil von kurzen Echozeiten. Bei den Spin-Echo-Techniken hingegen wird das
Echo durch einen zusa¨tzlichen 180◦-Puls erzeugt, wodurch die Echozeiten la¨nger werden. Aller-
dings sind diese Techniken weniger anfa¨llig fu¨r Verschmierungsartefakte. Im folgenden werden
beide grundlegenden Techniken erla¨utert. Eine genauere Beschreibung von Pulssequenzen fin-
det sich in Bernstein et al. [2004].
2.2.4 Die Gradienten-Echo-Sequenz
Abbildung 2.11 zeigt das Pulssequenz-Schema und die zugeho¨rige Abtastung des k-Raums
einer 2-dimensionalen Gradienten-Echo-Sequenz.
Im Anschluss an einen schichtselektiven Anregungspuls folgen zuna¨chst die Phasenkodierung
und eine Dephasierung in Frequenzkodierrichtung. Dadurch wird im k-Raum eine Position
am Anfang einer Zeile ausgewa¨hlt. Durch den folgenden Frequenzkodiergradienten wa¨hrend
der Datenaufnahme wird die Magnetisierung rephasiert, sodass ein sogenanntes Echo entsteht.
Das Echosignal ist in der Mitte der Datenaufnahme maximal. Zu diesem Zeitpunkt haben
sich der Dephasierungs- und der Rephasierungsgradient gerade ausgeglichen, sodass gerade
kx = 0 ist. Die Zeitspanne zwischen der Anregung der Magnetisierung und dem Auftreten des
Echomaximums wird als Echozeit (TE) bezeichnet. Die Zeit zwischen zwei Anregungen wird
Repetitionszeit (TR) genannt. Die Akquisitionszeit einer 2-dimensionalen Gradienten-Echo-
Sequenz betra¨gt
Tacq = TR ·Nphase ·Nacq , (2.76)
wobei Nphase der Anzahl der Phasenkodierschritte und Nacq der Anzahl der Mittelungen ent-
spricht. Um ein maximales Signal zu erreichen, und vor jeder Anregung die gleiche Longitu-
dinalmagnetisierung zu erhalten, wird die Repetitionszeit auf etwa das fu¨nffache der longitu-
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Abbildung 2.11: Gradienten-Echo-Sequenz (links) und zugeho¨hrige k-Raum-Trajektorie
(rechts). Nach der schichtselektiven Anregung (A) wird durch den Phasenkodiergra-
dienten und den Dephasierungsgradienten eine k-Raum-Position zu Beginn einer Zeile
eingenommen (B). Wa¨hrend der Datenaufnahme bewegt man sich aufgrund des Repha-
sierungsgradienten im k-Raum entlang einer Zeile zum Punkt D. Das Echo tritt auf,
wenn die Momente von Dephasierungs- und Rephasierungsgradient sich gerade ausglei-
chen (C). Zum Zeitpunkt TE befindet man sich daher gerade im k-Raum-Zentrum.
Nach der Zeit TR wird die Sequenz wiederholt, bis der gesamte k-Raum zeilenweise
aufgefu¨llt ist.
dinalen Relaxationszeit T1 eingestellt. Fu¨r Menisken liegt die longitudinale Relaxationszeit in
der Gro¨ßenordnung T1 ≈ 1 s. Die Datenaufnahme mit Nphase = 256 Phasenkodierschritten
und einer Repetitionszeit von TR = 5 s wu¨rde daher selbst ohne Mittelungen schon u¨ber 21
Minuten dauern.
2.2.5 Das Spin-Echo
Bei der Spin-Echo-Sequenz (zuru¨ckzufu¨hren auf Hahn [1950]) wird ein 180°-Puls verwendet,
um die Dephasierung der Spins aufgrund statischer Feldinhomogenita¨ten nach der Anregung
zu refokussieren, und damit einem Signalverlust entgegenzuwirken. Das Prinzip der Spin-Echo-
Sequenz wird in Abbildung 2.12 verdeutlicht. Nach der Anregung mit einem 90°-Puls nimmt
das MR-Signal aufgrund von Dephasierung mit der Zeitkonstante T ∗2 ab. Durch einen 180°-
Puls, der nach einer Zeit τ eingestrahlt wird, werden die Relaxationseffekte, die von statischen
Magnetfeldinhomogenita¨ten verursacht werden, refokussiert. Nach der Zeit 2τ bildet sich ein
sogenanntes Echo aus, sodass das MR-Signal wieder maximal wird. Die Zeit TE = 2τ wird
daher Echozeit genannt.
Das refokussierte MR-Signal kann zur MR-Bildgebung verwendet werden. Dazu muss das Si-
gnal wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben kodiert werden. Abbildung 2.13 zeigt ein typisches 2D-
Spin-Echo Sequenzdiagramm und die zugeho¨rige kartesische Trajektorie im k-Raum. Nach
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Abbildung 2.12: Prinzip des Spin-Echos. Oben: Zeitlicher Ablauf der RF-Pulse. Mitte:
Nach der Anregung durch den 90°-Puls dephasiert die Magnetisierung. Durch den 180°-
Puls wird diese wieder rephasiert. Nach der Zeit TE bildet sich ein Echo aus. Unten:
Signalverlauf wa¨hrend des Spin-Echos (rote Kurve). Das Signal nimmt mit exponentiell
mit T ∗2 ab. Die blaue Kurve zeigt den theoretischen Signalverlauf ohne Beru¨cksichtigung
zeitlich fluktuierender Inhomogenita¨ten.
einem selektiven RF-Anregungspuls finden eine Phasenkodierung und eine Dephasierung in
Frequenzkodierungsrichtung statt. Danach folgt der schichtselektive Refokussierungspuls. Um
stimulierte Echos zu vermeiden, werden vor und nach dem Refokussierungspuls sogenann-
te Crusher -Gradienten eingeschaltet. In der Praxis ist der 180◦-Puls z.B. aufgrund von B1-
Inhomogenita¨ten nicht perfekt, was zu einer unvollsta¨ndigen Refokussierung fu¨hrt. Dadurch
entsteht ein FID, der mit Hilfe der Crusher-Gradienten dephasiert wird. Diese haben kei-
nen Einfluss auf das gewu¨nschte Echo-Signal. Wa¨hrend der Datenaufnahme wird der Fre-
quenzkodiergradient eingeschaltet. Dabei wird das Echosignal maximal, wenn das Moment des
Frequenzkodiergradienten das Moment des Dephasierungsgradienten ausgleicht. Der na¨chste
Anregungspuls erfolgt nach der Repetitionszeit TR. In jedem TR-Intervall findet ein Phasen-
kodierschritt statt, es wird also eine Zeile im k-Raum aufgefu¨llt. Das gemessene Signal wird
durch die Signalgleichung
S = M0
(
1− 2e−TR−TE2T1 + e−TRT1
)
e
−TE
T2 (2.77)
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beschrieben. Diese Gleichung verdeutlicht eine der Sta¨rken der Spin-Echo-Sequenz. Je nach
Wahl von TE und TR erha¨lt man wahlweise eine T1-, T2- oder Spindichte-Gewichtung des
Bildes. Außerdem ist die Spin-Echo-Sequenz weniger anfa¨llig fu¨r Artefakte, die durch Magnet-
feldinhomogenita¨ten erzeugt werden, als die Gradienten-Echo-Sequenz. Die Akquisitionszeit
einer 2-dimensionalen Spin-Echo-Sequenz ist ebenfalls durch Gleichung (2.76) gegeben. Um
die Datenaufnahme zu verku¨rzen, kann man Sequenzen mit mehreren Echos verwenden.
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Abbildung 2.13: Spin-Echo-Sequenz (links) und zugeho¨hrige k-Raum-Trajektorie
(rechts). Nach der schichtselektiven Anregung (A) fu¨hren der Phasenkodier- und der
Dephasierungsgradient zu Punkt B. Der 180◦-Puls entspricht einer Rotation um 180◦
um den Ursprung des k-Raums (C). Wa¨hrend der Datenaufnahme bewegt man sich
aufgrund des Auslesegradienten im k-Raum entlang einer Zeile zum Punkt E. Zum
Zeitpunkt TE tritt ein Echo auf (D). Nach der Zeit TR wird die Sequenz wiederholt,
bis der gesamte k-Raum aufgefu¨llt ist.
2.3 Kollagen-Wasser-Systeme
Gewebe, das aus einer regelma¨ßigen Anordnung von Kollagenfasern besteht (wie z. B. Seh-
nen, Ba¨nder, Knorpel oder Menisken) hat besondere MR-Eigenschaften. Im diesem Abschnitt
wird der Aufbau eines Meniskus beschrieben. Anschließend wird auf die Besonderheiten der
Magnetresonanztomographie solcher Gewebearten eingegangen.
2.3.1 Meniskus
Die Beugung und Streckung des Beins sind zentrale Bestandteile der menschlichen Fortbewe-
gung. Ein gesundes Kniegelenk ist Voraussetzung, diese Bewegung uneingeschra¨nkt durchfu¨h-
ren zu ko¨nnen. Das Kniegelenk (siehe Abb. 2.14a) besteht aus verschiedenen Gewebesorten,
wie Knochen, Knorpel, Menisken, Sehnen, Muskeln und Kapsel-Band-Strukturen [Schabus und
Bosina, 2007]. Da in dieser Arbeit nur die Menisken untersucht wurden, sind die nachfolgen-
den anatomischen sowie physiologischen Betrachtungen auf diese Strukturen beschra¨nkt. Jedes
Kniegelenk besitzt zwei Menisken: Den Innenmeniskus (medialer Meniskus) und den Außen-
meniskus (lateraler Meniskus). Menisken sind C-fo¨rmige Faserknorpelko¨rper, die in radialer
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Richtung keilfo¨rmig zulaufen. Sie befinden sich zwischen Femur (Oberschenkelknochen) und
Tibia (Schienbein).
Oberschenkelknochen
Bursa suprapatellaris
Kniescheibe
Kniegelenkhöhle
Meniskus
Bursa infrapatellaris
Kniescheibenband
Schienbein
(a) Anatomie des Kniegelenks (von lateral). Das
Kniegelenk besteht aus Knochen, Knorpel, Me-
nisken, Sehnen, Muskeln und Kapsel-Band-
Strukturen. (Entnommen aus Schwegler und Run-
hild [2006])
Hinterhorn
hinteres Kreuzband
Außenmeniskus
Innenband
Innenmeniskus
vorderes Kreuzband
Patellarsehne
Vorderhorn
Außenband
(b) Lage des Meniskus im Kniegelenk (von proximal).
Der Meniskus wird in Vorderhorn, Hinterhorn und
einen zentralen Abschnitt unterteilt. (Angelehnt
an Schwegler und Runhild [2006])
(c) Durchblutung des Meniskus. Man erkennt eine
weiße, eine rot-weiße und eine rote Zone. (Ent-
nommen aus Schabus und Bosina [2007])
Abbildung 2.14: Anatomie des Kniegelenks und des Meniskus.
Man unterscheidet bei einem Meniskus zwischen Vorderhorn (anterior horn, a.h.) und Hinter-
horn (posterior horn, p.h.) sowie dem dazwischenliegenden zentralen Teil (vgl. Abb. 2.14b).
Die Menisken sind an der Basis mit der Gelenkkapsel verbunden und werden von dort mit
Nerven und Blutgefa¨ßen versorgt. Der innere Rand ist nicht durchblutet. Entlang der radialen
Richtung kann man den Meniskus daher in drei wesentliche Zonen unterteilen: Die rote Zone,
die von Blutgefa¨ßen durchzogen ist, die rot-weiße Zone, in der die Blutgefa¨ße auslaufen und
die weiße Zone, die frei von Blutgefa¨ßen ist (vgl. Abb. 2.14c). Die Hauptaufgabe der Menisken
ist, den Druck der von dem Oberschenkel auf dem Schienbein lastet zu u¨bertragen und zu
verteilen. Außerdem reduzieren sie die Reibung zwischen Femur und Tibia, liefern Na¨hrstoffe
fu¨r den Gelenkknorpel und stabilisieren das Kniegelenk [Brindle et al., 2001].
Anordnung von Kollagenfasern im Meniskus
Die Menisken bestehen zu ca 70 % aus Wasser und 30 % organischer Substanz. Davon sind etwa
75 % Kollagen (hauptsa¨chlich vom Typ I) und 8 − 13 % weitere Proteine. Der restliche Teil
der extrazellula¨ren Matrix besteht aus Proteoglykanen [Brindle et al., 2001]. Kollagen besteht
aus drei zu einer Tripelhelix verdrillten Polypeptidketten. Mehrere dieser Tripelhelizes bilden
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eine kollagene Mikrofibrille. Diese Mikrofibrillen umschlingen sich spiralfo¨rmig und bilden eine
sogenannte Fibrille. Eine Kollagenfaser besteht aus mehreren solcher kollagenen Fibrillen (vgl.
Abb. 2.15).
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Kollagenfibrille
Kollagenmikrofibrille
Kollagenmolekül
GlycinTripelhelix
Polypeptidkette
Kollagenmikrofibrille
Abbildung 2.15: Aufbau einer Kollagenfaser: Die Kollagenmoleku¨le verbinden sich zu
Mikrofibrillen und Fibrillen. Diese umschlingen sich spiralfo¨rmig zu einer Kollagenfaser.
(Entnommen aus van den Berg [2003])
Im Meniskus sind die Kollagenfasern auf eine bestimmte Art angeordnet. Abbildung 2.16
zeigt, dass man dabei drei verschiedene Schichten im Querschnitt des Meniskus erkennen kann
[Petersen und Tillmann, 1998]:
1. An der tibialen und femuralen Oberfla¨che ist der Meniskus mit einem Netzwerk aus
du¨nnen kollagenen Fibrillen bedeckt.
2. Unter diesem Netzwerk befindet sich eine Schicht lamellenartig angeordneter Fibrillen.
An der Basis verlaufen diese in radialer Richtung, wohingegen sie sich im Inneren des
Meniskus in verschiedenen Winkeln u¨berkreuzen.
3. In der zentralen Schicht des Meniskus befindet sich der gro¨ßte Anteil des Kollagens. Die
Kollagenfasern verlaufen hier zirkula¨r. An der Basis dringt lockeres Bindegewebe von
der Gelenkkapsel radial in die Fasern ein. In der Mitte des Meniskus sind einige radial
verlaufende Fasern mit den zirkula¨ren Faserbu¨ndeln verwoben.
2.3.2 Freies und gebundenes Wasser
Die Aminosa¨uren, aus denen das Kollagenmoleku¨l besteht, besitzen eine Aminogruppe (NH3)
und eine Carboxygruppe (COOH), die jeweils eine Partialladung tragen. Die Aminogruppe ist
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Abbildung 2.16: Zeichnung des Faserverlaufs in einem Meniskus. Es lassen sich drei
Schichten erkennen: 1) Oberfla¨chliches Netzwerk von Kollagenfibrillen. 2) Lamellen-
artige Schicht. 3) Zirkula¨rer Verlauf der Kollagenfasern. An der Basis dringt lockeres
Bindegewebe von der Gelenkkapsel radial in die Fasern ein (Pfeil). In der Mitte des Me-
niskus sind einige radial verlaufende Fasern mit den zirkula¨ren Faserbu¨ndeln verwoben
(Pfeilspitzen). (Entnommen aus Petersen und Tillmann [1998])
dabei positiv, die Carboxygruppe negativ geladen. Ebenso tra¨gt im Wassermoleku¨l das Sauer-
stoffatom aufgrund seiner ho¨heren Elektronegativita¨t eine negative und die Wasserstoffatome
eine positive Partialladung. Die Proteoglykane sind ebenfalls stark negativ geladen. Durch die
elektrostatische Anziehung kann das Wasser daher starke Bindungen zu den Kollagenmoleku¨-
len und den Proteoglykanen eingehen. Es kommt so zur Ausbildung von Hydratationshu¨llen
um die Kollagenfasern [Fullerton und Rahal, 2007]. Man unterscheidet daher zwischen diesem
gebundenen und einem freien Wasserpool, dessen Wassermoleku¨le sich frei in den Zwischen-
ra¨umen der Kollagenfasern bewegen ko¨nnen. Die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Ma-
gnetresonanzbildgebung dieser beiden Pools werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
2.3.3 Magic-Angle-Effekt
Die Signalintensita¨t von kollagenhaltigem Gewebe ist von der Lage der Kollagenfasern im
Magnetfeld abha¨ngig. Die Protonen, die an die Kollagenmoleku¨le einer Kollagenfaser gebun-
den sind, ko¨nnen miteinander wechselwirken. Liegen die Fasern parallel oder senkrecht zum
Magnetfeld, ist die dipolare Wechselwirkung stark (vgl. Kapitel 2.1.6). Dies fu¨hrt dazu, dass
die Korrelationszeit τc lang und damit die transversale Relaxationszeit T2 kurz wird. Zum
Zeitpunkt der Datenaufnahme ist die transversale Magnetisierung schon zum relaxiert, sodass
man nur ein niedriges MR-Signal messen kann. Im MR-Bild erscheinen Faserknorpelko¨rper
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daher hypointens. Verlaufen die Kollagenfasern im Winkel von θm ≈ 54, 7◦ zum Magnetfeld,
verschwindet die dipolare Wechselwirkung zwischen den Spins, was zu einem Anstieg der Rela-
xationszeit T2 fu¨hrt. Aufgrund des damit verbundenen Signalanstiegs erscheint das Gewebe in
diesem Fall hyperintens im MR-Bild. Dieser Signalanstieg wird als Magic-Angle-Effekt bezeich-
net. Abbildung 2.17 zeigt ein Beispiel fu¨r den Magic-Angle-Effekt in Kniegelenksmenisken.
a b
Abbildung 2.17: T1-gewichtete Spin-Echo MR-Bilder (sagittal) des Knies eines gesunden
Probanden. a) Im Hinterhorn erkennt man einen Intensita¨tsanstieg (Pfeil), der als Ver-
letzung interpretiert werden ko¨nnte. b) Die gleiche Aufnahme mit leicht abgespreiztem
Bein des Probanden zeigt ein gleichfo¨rmig niedriges Signal im gesamten Meniskus. Dies
weist auf den Magic-Angle-Effekt hin. (Entnommen aus Peterfy et al. [1994])
Der Magic-Angle-Effekt und sein Erscheinungsbild in Sehnen und Knorpelgewebe sind vielfach
untersucht. Im Meniskus wurde allerdings bisher nur wenig daru¨ber berichtet. Der Magic-
Angle-Effekt wird meistens als Artefakt angesehen und kann zu Fehlinterpretationen fu¨hren.
Durch bewusstes Positionieren, Verla¨ngern der Echozeit und Reduktion des Flipwinkels kann
der Magic-Angle-Effekt reduziert werden. Da die Positionierung des Patienten nicht beliebig
mo¨glich ist und die Vera¨nderungen der Echozeit und des Flipwinkels zu einer ungewollten
Abnahme der Signalintensita¨t fu¨hren, ist es wu¨nschenswert, einen Kontrast zu finden, der
keinen Magic-Angle-Effekt aufweist.
2.3.4 Magnetisierungstransfer
Der Magnetisierungstransfer (MT) wurde erstmals von Forse´n und Hoffman [1963] in der MR-
Spektroskopie beobachtet. Spa¨ter entdeckten Wolff und Balaban [1989] den gleichen Effekt
auch in der MR-Bildgebung. Abbildung 2.18 zeigt die Absorptionsspektren der beiden Pools.
Das freie Wasser hat wegen seiner langen transversalen Relaxationszeit T2 eine schmale Ab-
sorptionslinie, wohingegen das gebundene Wasser eine sehr breite Absorptionslinie hat. Mit
einem nicht-resonanten RF-Puls kann man die Spins des gebundenen Pools selektiv sa¨ttigen.
Das gemessene MR-Signal nimmt aufgrund von Wechselwirkungen zwischen dem gebundenen
und dem freien Pool ab. Bei diesen Wechselwirkungen kann es sich sowohl um eine dipolare
Kopplung, als auch um chemischen Austausch der Protonen handeln [Henkelman et al., 2001].
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Diese Signalverringerung ist unter anderem von der Gro¨ße der beiden Pools und der Wechsel-
wirkungsrate zwischen diesen abha¨ngig.
In der diagnostischen Bildgebung wird der Magnetisierungstransfer verwendet, um den Kon-
trast zwischen verschiedenen Strukturen zu versta¨rken. Zum Beispiel wird bei der Magnetre-
sonanzangiographie (MRA) das Signal des Gewebes mit Hilfe des Magnetisierungstransfers
zusa¨tzlich gesa¨ttigt, um ein deutlicheres Signal des einstro¨menden Blutes zu messen. Weitere
Anwendung findet der MT-Kontrast bei der Bildgebung des Knies und des Herzens sowie bei
Abnormalita¨ten in der Brust und der Leber. Seit einiger Zeit ist die quantitative Bestimmung
des Magnetisierungstransfers in den Fokus geru¨ckt. Ziel dabei ist es, bestimmte Gewebepara-
meter, wie die Gro¨ße der beiden Pools oder die Wechselwirkungsrate quantitativ zu bestimmen.
Diese Methode findet vor allem bei der Bildgebung des Bewegungsapparates, aber zum Beispiel
auch bei der Untersuchung von Multipler Sklerose Anwendung.
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Abbildung 2.18: Absorptionskurven des freien (schwarz) und gebundenen (blau) Pools.
Durch einen nicht-resonanten Puls (roter Pfeil) wird ein Teil des gebundenen Pools
gesa¨ttigt. Aufgrund des Austausches zwischen den beiden Pools nimmt das MR-Signal
des freien Pools nach der Sa¨ttigung ab.
Der Magnetisierungstransfer zwischen den beiden Pools kann mathematisch mit dem Zwei-
Pool-Modell nach Henkelman et al. [1993] beschrieben werden. Eine schematische Darstellung
des Modells zeigt Abbildung 2.19. Die Anzahl Mf0 der Spins im freien Pool ist auf den Wert
Eins normiert. M b0 gibt dann das Verha¨ltnis der Spins im gebundenen Pool relativ zu den Spins
im freien Pool an. Der graue Bereich der beiden Pools gibt den Anteil der gesa¨ttigten Spins
32
2.3. Kollagen-Wasser-Systeme
an, der weiße Bereich den ungesa¨ttigten Anteil. Der ungesa¨ttigte Anteil der Spins tra¨gt jeweils
zur Longitudinalmagnetisierung Mfz bzw. M bz bei. Die Sa¨ttigung der Spins durch einen nicht-
resonanten RF-Puls wird durch die Absorptionsraten Rfrf bzw. R
b
rf beschrieben. Im Gegensatz
dazu steht die longitudinale Relaxation, die durch die Relaxationsraten Rf und Rb beschrieben
wird, sodass sich ein dynamisches Gleichgewicht ausbildet. Der Austausch zwischen den beiden
Pools wird durch die Wechselwirkungsrate R charakterisiert.
M
z
Rf R
rf R
M
z
Rb R
rf
M
0
M
0
frei
gebunden
f b
f
f
b
b
Abbildung 2.19: Schematische Darstellung des 2-Pool-Modells nach Henkelman. Die
Zeichnung entha¨lt die Modellparameter. Der Index f bezieht sich auf den freien ( free),
der Index b auf den gebundenen (bound) Pool. (In Anlehnung an Henkelman et al.
[1993])
Fu¨r dieses 2-Pool-Modell kann ein System aus 6 gekoppelten Bewegungsgleichungen fu¨r die
Magnetisierung aufgestellt werden. Fu¨r einen Gleichgewichtszustand13 kann man daraus eine
Gleichung fu¨r die longitudinale Magnetisierung des freien Pools herleiten:
Mfz =
RbRM b0 +R
b
rfR
f +RbRf +RfR(
Rf +Rfrf +RM
b
0
)
·
(
Rb +Rbrf +R
)
−RRM b0
. (2.78)
Die Absorptionslinie des freien Pools entspricht einer Lorentzkurve
Rfrf =
ω21T
f
2
1 +
(
2pi∆T f2
)2 , (2.79)
13Im dynamischen Gleichgewicht gilt dMz
dt
= 0.
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worin ω1 = γB1 ein Maß fu¨r die Pulssta¨rke ist und ∆ die Offset-Frequenz des Sa¨ttigungspulses
darstellt. T f2 entspricht der transversalen Relaxationszeit des freien Pools. Fu¨r die Absorpti-
onslinie des gebundenen Pools wird ha¨ufig eine Gaußkurve
Rbrf = ω
2
1
√
pi
2
T b2e
−(2pi∆T
b
2)
2
2 (2.80)
angenommen. T b2 entspricht der transversalen Relaxationszeit des gebundenen Pools. Mit der
Na¨herung
(
2pi∆T f2
)2  1 erha¨lt man schließlich:
Mfz =
Rb
[
RMb0
Rf
]
+Rbrf +R
b +R[
RMb0
Rf
] (
Rb +Rbrf
)
+
(
1 +
(
ω1
2pi∆
)2 [ 1
RfT f2
])(
Rb +Rbrf +R
) . (2.81)
Zur U¨bersichtlichkeit sind in Tabelle 2.2 die verwendeten Variablen zusammengefasst. Um die
Parameter des Magnetisierungstransfers zu bestimmen, werden mehrere Bilder mit verschiede-
nen Offset-Frequenzen ∆ sowie verschiedenen Sa¨ttigungspulssta¨rke B1 aufgenommen und das
obige Modell (Gleichung (2.81)) an diese Daten angepasst.
M
f/b
0 Anzahl der Spins im freien (f) und gebundenen (b) Pool
M
f/b
z Longitudinalmagnetisierung des freien (f) und gebundenen (b) Pools
Rf/b longitudinale Relaxationsraten des freien (f) und gebundenen (b) Pools
R
f/b
rf Absorptionsraten des freien (f) und gebundenen (b) Pools
R Wechselwirkungsrate zwischen den Pools
Tabelle 2.2: U¨bersicht u¨ber die verschiedenen Parameter beim Magnetisierungstransfer.
Es ist allerdings nicht mo¨glich, einen kompletten Satz von Modellparametern (Rf , T f2 , R
b, T b2 ,
R, M b0) auf diese Weise zu bestimmen [Henkelman et al., 1993], da das Experiment im dy-
namischen Gleichgewicht durchgefu¨hrt wird. Stattdessen ko¨nnen fu¨nf unabha¨ngige Parameter
(Rb, T b2 , R, [
RMb0
Rf
], [ 1
T f2 R
f
]) bestimmt werden.
Da diese Methode zur Quantifizierung der Modellparameter sehr aufwa¨ndig ist, wird in der Pra-
xis stattdessen ha¨ufig das sogenannte Magnetisierungstransferverha¨ltnis (magnetization trans-
fer ratio, MTR) betrachtet [Dousset et al., 1992]. Es berechnet sich nach
MTR = 1− Ssat
S0
, (2.82)
aus dem Signal ohne Sa¨ttigungspuls S0, und dem Signal Ssat nachdem ein nicht-resonanter Sa¨t-
tigungspuls eingestrahlt wurde. Zur Bestimmung des MTRs sind also nur zwei unabha¨ngige
Messungen notwendig. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass das MTR abha¨ngig von
Scanner und Pulssequenz [Berry et al., 1999; Silver et al., 1999] ist, und ein quantitativer Ver-
gleich daher schwierig ist. Verwendung findet das MTR hauptsa¨chlich in der Charakterisierung
von La¨sionen bei Multipler Sklerose [Dousset et al., 1992; Petrella et al., 1996].
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In diesem Kapitel werden sowohl die Hardware als auch die Software vorgestellt, die fu¨r diese
Arbeit verwendet wurden und anschließend die durchgefu¨hrten Experimente sowie die Aus-
wertung der Daten beschrieben.
3.1 Der Magnetresonanztomograph
In dem folgenden Abschnitt wird kurz die verwendete Hardware vorgestellt.
3.1.1 Hauptmagnetfeld und Gradientensystem
Alle Messungen wurden mit einem Kleintier-MR-Tomographen der Firma Bruker (BioSpec
94/20 USR, Bruker, Ettlingen, Deutschland) bei einer Feldsta¨rke von B0 = 9, 4 T durchgefu¨hrt
(vgl. Abb. 3.1).
Abbildung 3.1: Frontansicht des Bruker BioSpec 94/20 USR Kleintier-MR-
Tomographen.
Zur Erzeugung des Magnetfeldes werden die supraleitenden Spulen mit flu¨ssigem Helium auf
eine Temperatur von 4,2 K herunter geku¨hlt. Die Bohrung des Magneten hat einen Durchmesser
von 21 cm. Im Isozentrum wird innerhalb einer Kugel mit einem Durchmesser von 10 cm eine
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Homogenita¨t von ∆B0 < 1, 5 ppm erreicht. Das System ist mit einer Gradienteneinheit fu¨r
die Bildgebung ausgestattet. Die maximale Amplitude betra¨gt 740 mTm und kann mit einer
maximalen Anstiegsrate von 6900 Tm·s in einer minimalen Anstiegszeit von 122µs eingeschaltet
werden.
3.1.2 RF-Spulen
Fu¨r die durchgefu¨hrten Messungen wurde ein Quadratur-Volumen-Resonator der Firma Bruker
verwendet (siehe Abb. 3.2a). Die Spule ist auf eine Resonanzfrequenz von 400 MHz abgestimmt
und kann sowohl im Sende- als auch im Empfangsmodus betrieben werden. Im Sendemodus
wird die Spule dazu verwendet, ein Magnetfeld B1 zur Auslenkung der Magnetisierung aus
ihrer Ruhelage zu erzeugen (vgl. Kapitel 2.1.5).
(a) Quadratur-Volumen-Resonator der Firma Bruker. (b) Schematische Zeichnung einer Ka¨figspule.
Abbildung 3.2: Verwendete Spulen zur MR-Bildgebung. Mit Hilfe solcher Ka¨figspulen
kann ein mo¨glichst homogenes Magnetfeld erzeugt werden.
Der Zusammenhang zwischen dem durch einen elektrischen Leiter der La¨nge dl fließenden
Strom I und dem am Ort r erzeugten Magnetfeld wird na¨herungsweise1 durch das Biot-Savart-
Gesetz beschrieben:
dB =
µ0I
4pir3
r× dl . (3.1)
Bei der verwendeten Spule handelt es sich um eine Ka¨figspule (auch birdcage genannt), mit der
ein mo¨glichst homogenes Magnetfeld erzeugt werden kann [Hayes et al., 1985]. Eine Ka¨figspule
besteht aus n rotationssymmetrisch angeordneten, leitfa¨higen Sta¨ben die durch zwei Endringe
miteinander verbunden sind (vgl. Abb. 3.2b). Zwischen den Endringsegmenten befinden sich
Kapazita¨ten, die so dimensioniert sind, dass sich eine sinusfo¨rmige Stromverteilung
In = I0 sin (ω1 + nφ) (3.2)
1Hierbei wird angenommen, dass der Abstand zwischen Leiterschleife und Ort des Magnetfeldes groß im
Vergleich zum Durchmesser des Drahtes ist. Ebenso wird angenommen, dass die Wellenla¨nge der Stro¨me
groß gegen die Abmessungen der Spule ist. Fu¨r die verwendete Spule sind diese Annahmen gerechtfertigt.
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auf den Sta¨ben bei der Resonanzfrequenz ω1 ausbildet. Bei einer linearen Birdcage-Spule kann
das erzeugte lineare Feld in zwei entgegengesetzt rotierende Anteile zerlegt werden. Bei einer
Quadraturspule werden zwei orthogonale, linear polarisierte Felder mit einem Phasenversatz
von 90° erzeugt. Diese Felder addieren sich zu einem einzigen zirkular polarisierten Feld [Hoult,
2000]. Quadraturspulen sind deswegen effizienter als lineare Spulen und kommen daher ha¨ufig
zum Einsatz. Eine genauere mathematische Beschreibung von Spulen in der NMR findet sich
in Mispelter et al. [2006].
3.2 Pulssequenzen
In dieser Arbeit kamen verschiedene Pulssequenzen zum Einsatz. Es wurde eine FLASH-
Sequenz mit asymmetrischer k-Raum-Auslese benutzt, um kurze Echo-Zeiten (< 1 ms) zu
erreichen. Zum Vergleich wurde eine Turbo-Spin-Echo (TSE) Sequenz verwendet, mit der ein
einzelnes Bild in kurzer Zeit aufgenommen wird. Zur Messung der transversalen Relaxati-
onszeit kam eine Multi-Spin-Echo (MSE) Sequenz zum Einsatz, mit der mehrere Bilder mit
unterschiedlichen Echozeiten in einem Zug aufgenommen werden ko¨nnen. Die verwendeten
Pulssequenzen werden im folgenden Kapitel erla¨utert.
3.2.1 Die FLASH-Sequenz
Um die Messzeit einer Gradienten-Echo-Sequenz zu verringern haben Haase et al. [1986] eine
Methode vorgeschlagen, die sehr kleine Anregungswinkel (α  90◦) und kurze Repetitions-
zeiten (TR < T1) erlaubt. Diese Pulssequenz wird als FLASH-Sequenz (fast low angle shot)
bezeichnet. Durch den kleinen Anregungswinkel ist die Magnetisierung bereits positiv, bevor
die longitudinale Relaxation beginnt. Die erneute Anregung erfolgt, bevor die Magnetisierung
vollsta¨ndig relaxiert ist. Die dabei verbleibende Transversalmagnetisierung wird durch zusa¨tz-
liche Gradienten, sogenannte Spoiler-Gradienten, zersto¨rt. Dadurch bildet sich ein Gleichge-
wichtszustand aus, dessen Signalintensita¨t gema¨ß
S(α,TR,TE) = S0
sinα
(
1− e−TR/T1)(
1− cos αe−TR/T1)e−TE/T∗2 (3.3)
beschrieben werden kann. Das Signal wird dabei maximal, wenn der Anregungswinkel dem
sogenannten Ernst-Winkel [Ernst und Anderson, 1966]
αE = arccos
(
e−TR/T1
)
(3.4)
entspricht.
3.2.1.1 Asymmetrische k-Raum-Auslese
Um die Echozeit zu verku¨rzen, kann der k-Raum in Ausleserichtung asymmetrisch abgetastet
werden. Dazu wird das Moment des Dephasiergradienten verkleinert, sodass das Echo nicht
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zentriert auftritt. Dadurch wird eine Ha¨lfte des k-Raums nur teilweise abgetastet. Das Sequenz-
Schema und die zugeho¨rige k-Raum-Abtastung einer FLASH-Sequenz mit asymmetrischer k-
Raum-Abtastung ist in Abbildung 3.3 dargestellt.
Datenaufnahme
α
TE
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α
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G
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G
y
G
z
Spoiler
Spoiler
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k
x
k
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A
B C D
Abbildung 3.3: FLASH-Sequenz (links) mit asymmetrischer k-Raum-Auslese (rechts).
Aufgrund des verkleinerten Gradientenmoments des Dephasierungsgradienten, ver-
schiebt sich das Echo und die Echozeit TE wird verku¨rzt. Dadurch wird die linke Ha¨lfte
des k-Raums nicht vollsta¨ndig abgetastet. Da aufgrund der verringerten Repetitionszeit
TR die Transversalmagnetisierung noch nicht vollsta¨ndig relaxiert ist, wird diese vor
der erneuten Anregung mit Hilfe von Spoiler-Gradienten dephasiert.
Der Grad der Asymmetrie kann mit dem Asymmetriefaktor
AF =
Nvoll −Npartiell
Nvoll
(3.5)
beschrieben werden, worin Nvoll die Anzahl der Datenpunkte in der vollsta¨ndig abgetaste-
ten k-Raum-Ha¨lfte und Npartiell die Anzahl der Datenpunkte in der teilweise abgetasteten
k-Raum-Ha¨lfte angibt. Da die asymmetrische k-Raum-Abtastung mathematisch einer Multi-
plikation mit einer Rechteckfunktion entspricht, erha¨lt man im Ortsraum eine Faltung mit
einer sinc-Funktion. Dies fu¨hrt zu Verschmierungsartefakten in Ausleserichtung im Bild, die
mit zunehmendem Asymmetriefaktor gro¨ßer werden.
3.2.2 Die Multi-Spin-Echo-Sequenz
Bei der Multi-Spin-Echo (MSE) Sequenz, die auf der sogenannten Carr-Purcell-Meiboom-Gill
Sequenz [Meiboom und Gill, 1958] basiert, wird das Signal durch mehrere aufeinander folgen-
de 180°-Pulse refokussiert (vgl. Abb. 3.4). Wird ein 180°-Puls zum Zeitpunkt 3τ appliziert,
bildet sich zum Zeitpunkt 4τ ein weiteres Echo aus. Eine Multi-Spin-Echo-Sequenz mit NEZ
Refokussierungspulsen fu¨hrt so zu einem Echo-Zug mit NEZ Echos. Wie auch bei der Spin-
Echo-Sequenz findet in jedem TR-Intervall ein Phasenkodierschritt statt. Allerdings fu¨llt jedes
Echo des Echo-Zuges seinen eigenen k-Raum, der jeweils mit einer 2D-Fouriertransformation
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rekonstruiert wird. In der Aufnahmezeit Tacq (Gleichung (2.76)) eines einfachen Spin-Echos
erha¨lt man daher NEZ Bilder. Die maximale La¨nge eines Echo-Zuges ist durch die transversale
Relaxationszeit T2 und die Wahl der Echozeit TE begrenzt.
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Abbildung 3.4: Multi-Spin-Echo-Sequenz (oben) und zugeho¨hrige k-Raum-Trajektorien
(unten). Mit jedem Echo des Echozugs wird die gleiche Zeile eines anderen k-Raums
aufgefu¨llt. Man erha¨lt so NEZ Bilder gleichzeitig.
3.2.3 Die Turbo-Spin-Echo-Sequenz
Die Turbo-Spin-Echo (TSE) Sequenz [Hennig et al., 1986] ist eine schnelle Bildgebungssequenz,
die wie die Multi-Spin-Echo-Sequenz, aus einem Anregungspuls und mehreren konsekutiven
Refokussierungspulsen besteht. Sie wird ha¨ufig auch als RARE-Sequenz (Rapid Acquisition
with Relaxation Enhancement) bezeichnet. Abbildung 3.5 zeigt das Pulssequenzschema und
die zugeho¨rige k-Raum Trajektorie fu¨r eine Turbo-Spin-Echo-Sequenz. Im Gegensatz zur Spin-
Echo und Multi-Spin-Echo-Sequenz gibt es mehrere Phasenkodierschritte pro TR-Intervall.
Damit wird jedes Echo unterschiedlich kodiert, so dass mit jedem Echo eine andere Zeile des
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gleichen k-Raums aufgefu¨llt wird. Mit einem Echo-Zug der La¨nge2 NEZ kann man so NEZ
k-Raum-Zeilen in einem TR-Intervall aufnehmen. Dadurch kann die Akquisitionszeit deutlich
verringert werden. Die gesamte Akquisitionszeit der 2D-RARE-Sequenz betra¨gt
Tacq = TR ·Nshot ·Nacq , (3.6)
wobei
Nshot =
Nphase/NEZ wenn (Nphase mod NEZ) = 0int (Nphase/NEZ) + 1 wenn (Nphase mod NEZ) 6= 0 (3.7)
der Anzahl der TR-Intervalle entspricht. Die Messzeit fu¨r eine einzelne Schicht wird also un-
gefa¨hr um den Faktor NEZ reduziert.
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Abbildung 3.5: Turbo-Spin-Echo-Sequenz (links) und zugeho¨hrige k-Raum-Trajektorie
(rechts). Nach der schichtselektiven Anregung (A) fu¨hrt der Dephasierungsgradient zu
Punkt B. Nach dem 180◦-Puls (C) findet die Phasenkodierung statt (D). Wa¨hrend der
Datenaufnahme bewegt man sich aufgrund des Auslesegradienten im k-Raum entlang
einer Zeile zum Punkt E. Durch den zusa¨tzlichen Gradienten in Phasenkodierrichtung
(
”
Rewinder“) wird Punkt F erreicht. Nach einem erneuten 180◦-Puls (G) findet ein
weiterer Phasenkodierschritt (H) statt, bevor durch eine erneute Datenaufnahme der
Punkt (I) erreicht wird. Nach NEZ Echos findet eine erneute Anregung statt. Man kann
so mit nur einer Anregung mehrere Zeilen des k-Raums aufnehmen.
3.3 Durchfu¨hrung der Experimente
In diesem Kapitel wird zuna¨chst beschrieben, wie die Menisken pra¨pariert werden. Anschlie-
ßend wird erkla¨rt, wie die T2- und MTR-Karten erstellt wurden. Schließlich wird eine Messung
zur Untersuchung der Orientierungsabha¨ngigkeit beider Parameter vorgestellt.
3.3.1 Pra¨paration der Menisken
Die Messungen wurden an explantierten Schweinemenisken (Abb. 3.6a) durchgefu¨hrt. Vom
o¨rtlichen Schlachthof wurden frische3, gesunde Schweinehachsen inklusive Kniegelenk geliefert
2Die La¨nge des Echo-Zuges wird bei der TSE Sequenz auch als Turbofaktor oder RARE-Faktor bezeichnet.
3Vom Zeitpunkt der Schlachtung bis zur Untersuchung der Menisken vergingen nur wenige Stunden.
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und anschließend ku¨hl gelagert. Etwa 30 Minuten vor Beginn der Messung wurden die Menisken
aus der intakten Gelenkkapsel isoliert. Es wurden ausschließlich mediale Menisken verwendet.
(a) Intakter medialer Schweinemeniskus des lin-
ken Kniegelenks.
(b) In einen solchen Schnitt im Vorderhorn wur-
de das Enzym Kollagenase injiziert.
Abbildung 3.6: Abbildung von isolierten Schweinemenisken. Die Menisken wurden aus
Schweinehachsen vom o¨rtlichen Schlachthof entnommen.
Um die Degeneration zu untersuchen wurde in fu¨nf der Menisken mit dem Skalpell ein Schnitt
ins Vorderhorn gesetzt. In diesen wurden 100µl einer Kollagenase-Typ-II-Lo¨sung (Biochrome
AG, Berlin, Deutschland) der Konzentration c = 25500U/ml injiziert. Die Menisken wurden
dann fu¨r 15 Stunden bei Raumtemperatur in einem 50 ml Falcon-Ro¨hrchen gelagert. Wa¨hrend
dieser Zeit wird das Kollagen im Meniskus enzymatisch aufgespalten. Um ein Austrocknen des
Meniskus wa¨hrend dieser Zeit zu minimieren, wurde ein feuchtes Tuch mit in das Ro¨hrchen
gelegt. Kurz vor der Messung wurde die Kollagenase abgespu¨lt.
3.3.2 Erstellen von T2-Karten
Zur Untersuchung des Magic-Angle-Effekts wurden sogenannte T2-Karten bestimmt. Jeder
Pixel einer T2-Karte gibt das berechnete, mittlere T2 innerhalb des gemessenen Voxels an.
Untersucht wurde eine koronale Schicht im Zentrum des Meniskus, in der man davon ausgeht,
dass die Kollagenfasern zirkula¨r verlaufen. Der Meniskus wurde mit seiner La¨ngsachse parallel
zum statischen Magnetfeld B0 ausgerichtet. Mit einer Multi-Spin-Echo-Sequenz wurden 16
Bilder mit a¨quidistanten Echozeiten TE aufgenommen. Die verwendeten Sequenzparameter
werden zur besseren U¨bersicht jeweils zusammen mit den Ergebnissen in Kapitel 4 pra¨sentiert.
Durch das pixelweise Anpassen der Funktion
S(TE) = S0 · e−TE/T2 + y (3.8)
mit Hilfe eines Levenberg-Marquardt Algorithmus an die gemessene Signalintensita¨t, wurden
die Fit-Parameter S0, T2 und y in jedem Pixel bestimmt.
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3.3.3 Erstellen von MTR-Karten
Zur Bestimmung der MTR-Karten wurde die Turbo-Spin-Echo mit vorangeschaltetem MT-
Modul verwendet. Das MT-Modul besteht aus einem rechteckfo¨rmigen Puls, dessen Amplitude
B1, La¨nge τsat und Offset-Frequenz ∆ frei wa¨hlbar sind. Dieser Puls dient zur Sa¨ttigung des
gebundenen Pools. Die Sa¨ttigung findet vor jedem Echozug statt. Um sicherzustellen, dass
nach der Sa¨ttigung keine Transversalmagnetisierung vorhanden ist, wird nach dem Sa¨ttigung-
puls ein Spoiler-Gradient geschaltet. Es wurde jeweils die gleiche koronale Schicht untersucht,
von der auch die T2-Karten berechnet wurden.
Um ein Bild mit der Signalintensita¨t S0 zu erhalten, wurde zuna¨chst die Amplitude des Sa¨t-
tigungspulses auf Null gesetzt und die maximal mo¨gliche Offset-Frequenz eingestellt. Eine
mo¨gliche geringe Sa¨ttigung des gebundenen Pools kann so nahezu ausgeschlossen werden. Die
Bilder der Signalintensita¨t Ssat wurden dann mit einem Sa¨ttigungspuls der Amplitude B1 und
variierenden Offset-Frequenzen aufgenommen. Die Offset-Frequenzen sowie die Sa¨ttigungsdau-
er τsat wurden bei den verschiedenen Experimenten variiert. Wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben,
wurde anschließend fu¨r jede Offset-Frequenz ∆ das Magnetisierungstransferverha¨ltnis gema¨ß
MTR(∆) = 1− Ssat(∆)
S0
(3.9)
in jedem Pixel berechnet.
3.3.4 Untersuchung der Orientierungsabha¨ngigkeit von T2 und MTR
Um die Orientierungsabha¨ngigkeit von T2 und MTR genauer zu untersuchen, wurden zusa¨tz-
lich T2- und MTR-Karten einer axialen Schicht bei verschiedenen Orientierungen relativ zu B0
untersucht. Abbildung 3.7 zeigt den entsprechenden Versuchsaufbau. Der Meniskus ist in einem
Schraubdeckeldo¨schen in Fluorinert® FC-770 (Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) ein-
gelegt. Fluorinert ist eine vollsta¨ndig fluorierte Flu¨ssigkeit und geho¨rt zu den Fluorcarbonen.
Diese enthalten perfluorierte Kohlenstoffketten und zeichnen sich durch ihren hydrophoben
Charakter aus. Durch das Einlegen in Fluorinert werden die Menisken vor dem Austrocknen
geschu¨tzt. Da die Resonanzfrequenz des Fluors bei 9, 4 T etwa 30 MHz von der Protonenreso-
nanzfrequenz entfernt liegt, liefert das Fluorinert keinen Beitrag zum gemessenen MR-Signal.
Das Schraubdeckeldo¨schen wird in einem kreisrunden Loch in einem Block aus Verpackungs-
schaumstoff platziert. Um dieses Loch herum sind 10 Markierungen fu¨r die verschiedenen
Orientierungen θ relativ zu B0 in 10
◦-Schritten zwischen 0◦ und 90◦ angebracht. Ein Strich
auf dem Probenbeha¨lter hilft bei der Ausrichtung des Meniskus. In jeder der 10 Orientierun-
gen relativ zu B0 soll dieselbe Schicht untersucht werden. Diese wird senkrecht zur La¨ngsachse
des Meniskus gewa¨hlt und soll im Zentrum des Meniskus liegen. Zur korrekten Schichtposi-
tionierung ist an der gewu¨nschten Stelle ein Gummiband angebracht. Bei jedem Winkel wird
zuna¨chst eine schnelle Lokalisierungs-Bildgebung durchgefu¨hrt. Man erha¨lt dadurch 15 Bilder
(jeweils 5 in sagittaler, koronaler und axialer Richtung) anhand derer die Lage des Meniskus im
Scanner festgestellt werden kann. Das Gummiband ist in Form von 2 kleinen hellen Punkten
darin sichtbar. Die gewu¨nschte Schicht wird dann jedes Mal so gewa¨hlt, dass sie durch diese
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Gummiband-Punkte verla¨uft. In dieser Schicht werden dann sowohl T2- als auch MTR-Karten
erstellt. Fu¨r die T2-Karten wurde erneut eine Multi-Spin-Echo-Sequenz mit 16 a¨quidistanten
Echos verwendet.
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Abbildung 3.7: Aufbau zur Untersuchung der Orientierungsabha¨ngigkeit von T2 und
MTR. Das Probenro¨hrchen wird drehbar in einem Block aus Verpackungsschaumstoff
platziert, um die Positionierung des Meniskus bei verschiedenen Orientierungen rela-
tiv zu B0 zu gewa¨hrleisten. Die Richtung des statischen Magnetfeldes B0 wird durch
den Pfeil angezeigt. Das Gummiband dient zur korrekten Schichtselektion nach der
Reorientierung des Meniskus.
Fu¨r die Erstellung der MTR-Karten wurden zwei verschiedene Pulssequenzen jeweils mit vor-
angeschaltetem MT-Modul verwendet. Zum einen wurden die Bilder wie in Kapitel 3.3.3 be-
schrieben mit der Turbo-Spin-Echo-Sequenz aufgenommen. Um mehr Signal zu erhalten, wurde
eine zweite Sequenz mit ku¨rzerer Echozeit - eine FLASH-Sequenz mit asymmetrischem Echo
- verwendet. Dabei wurde vor jeder Anregung erneut gesa¨ttigt. In beiden Fa¨llen wurden die
MTR-Karten fu¨r zwei verschiedene Offset-Frequenzen (∆ = 2, 1 kHz und ∆ = 8, 9 kHz) er-
stellt. Die Sequenzparameter aller verwendeten Sequenzen werden zusammen mit den Ergeb-
nissen in Kapitel 4.1.2 pra¨sentiert. Wie zuvor beschrieben wurden jeweils T2- und MTR-Karten
fu¨r jede Orientierung relativ zu B0 berechnet. Die fertigen Karten wurden schließlich mit Hilfe
eines intensita¨tsbasierten Algorithmus registriert, sodass eine weitere pixelweise Auswertung
mo¨glich war.
3.3.5 Messung der Modellparameter des Magnetisierungstransfers
Zur Bestimmung der Modellparameter des 2-Pool-Modells nach Henkelman wurde ebenfalls
eine TSE-Sequenz mit vorangeschaltetem MT-Modul verwendet. Die Dauer des Sa¨ttigungspul-
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ses betrug τsat = 2, 5 s. Es wurde mit fu¨nf verschiedenen Pulssta¨rken fu¨r den Sa¨ttigungspuls
(B1 = 5, 10, 15, 20, 25µT) und 40 verschiedenen Offset-Frequenzen (siehe Tabelle 3.1) ge-
messen. Die Messungen wurden bei zwei Orientierungen des Meniskus relativ zum statischen
Magnetfeld durchgefu¨hrt. Einmal wurde der Meniskus parallel zu B0 ausgerichtet und einmal
im magischen Winkel von θm = 55
◦. Bei beiden Orientierungen wurde sowohl eine koronale,
als auch eine axiale Schicht verwendet, um die Modellparameter des Magnetisierungstransfers
zu bestimmen.
Verwendete Offset-Frequenzen ∆ [kHz]
1 52 1367 4782 16721
2 85 1599 5592 19553
3 139 1870 6539 22865
4 228 2187 7647 26738
7 373 2557 8942 31268
12 611 2990 10456 36564
19 1000 3497 12228 42757
32 1169 4089 14299 50000
Tabelle 3.1: Verwendete Offset-Frequenzen (in kHz) zur Bestimmung der Modellpara-
meter des 2-Pool-Modells nach Henkelman. Die Frequenzen wurden in 14 Schritten in
logarithmisch gleichma¨ßig verteilten Absta¨nden zwischen 1 und 1000 Hz, sowie in 26
Schritten zwischen 1 und 50 kHz gewa¨hlt.
In jedem Pixel wurde das Verha¨ltnis Ssat(∆)S0 bestimmt und mit Hilfe eines Trust-Region-
Verfahrens die Funktion aus Gleichung (2.81) an die Daten angepasst um die Modellparameter
Rb, T b2 , R, [
RMb0
Rf
] und [ 1
T f2 R
f
] zu bestimmen. Da die Funktion nur sehr schwach von Rb abha¨ngt
[Henkelman et al., 2001], wurde dieser Parameter auf Rb = 1 festgelegt.
3.4 Mathematische Methoden
In diesem Kapitel werden die Methoden zur mathematischen Auswertung vorgestellt. Zuna¨chst
wird die Bildregistrierung kurz erla¨utert. Anschließend wird erkla¨rt, wie man Rauschen in MR-
Bildern abscha¨tzen kann um daraus schließlich die Anpassungsgu¨te zu bestimmen.
3.4.1 Bildregistrierung
Bei der Untersuchung der Orientierungsabha¨ngigkeit von T2- und MTR-Karten wurden Bilder
der gleichen Schicht aber bei jeweils leicht unterschiedlicher Lage des Meniskus aufgenommen.
Das Ziel der Bildregistrierung ist, die Bilder wieder mo¨glichst gut in U¨bereinstimmung zu
bringen, um fu¨r jeden Pixel sein Verhalten bei unterschiedlichen Orientierungen beobachten
zu ko¨nnen. Bildregistrierungsalgorithmen werden oftmals fu¨r spezielle Anwendungen entwi-
ckelt (z.B. in der Medizin oder bei Satellitenbildern), bei denen die Art der Bildtransformation
sowie die Methode diese zu berechnen variieren. In dieser Arbeit wurde ein fla¨chenbasierter
Ansatz gewa¨hlt. Die Transformationsmatrix T um ein Objektbild O auf das Referenzbild R
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abzubilden, wird dabei aus allen Pixelwerten einer ROI oder des Gesamtbildes berechnet. Da-
zu wurde eine in MATLAB integrierte Funktion verwendet. Zur Registrierung wird zuna¨chst
ein Transformationstyp festgelegt. In dieser Arbeit wurde die rigide Transformation gewa¨hlt.
Sie la¨sst sowohl Rotationen als auch Translationen des Objektbildes, allerdings keine Ska-
lierung oder Scherung zu. Dann wird in einem iterativen Prozess die Transformationsmatrix
berechnet. Dabei wird zuna¨chst das Objektbild transformiert und anschließend mit dem Re-
ferenzbild durch Differenzbildung verglichen. Ist diese Differenz gro¨ßer ein zuvor festgelegter
Schwellenwert, wird dieser Vorgang wiederholt bis der Schwellenwert erreicht ist. Eine genaue-
re Beschreibung von Bildregistrierungsalgorithmen findet man in Zitova und Flusser [2003],
eine U¨bersicht u¨ber medizinsche Anwendungen in Hill et al. [2001].
3.4.2 Abscha¨tzung des Rauschens
Wie jedes physikalische Signal entha¨lt auch das MR-Signal einen gewissen Anteil normalverteil-
tes Rauschen. Um ein MR-Bild zu erhalten wird der Absolutwert des komplexen MR-Signals
gebildet. Dadurch werden auch negative Rauschanteile positiv, und das Rauschen folgt einer
Rice-Verteilung [Gudbjartsson und Patz, 1995]. Wie stark das Rauschen die Bildqualita¨t be-
einflusst, wird in der MR-Bildgebung durch das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis (signal-to-noise
ratio, SNR) angegeben. Ist das SNR zu klein, ko¨nnen verschiedene Gewebearten nicht mehr
voneinander oder vom Hintergrund unterschieden werden. In dieser Arbeit wird zur Bestim-
mung des Rauschens eine Methode verwendet, die von der National Electrical Manufacturers
Association (NEMA) empfohlen wird [NEMA, 2001]. Bei dieser Methode werden zwei gleiche
Bilder unter gleichen Bedingungen nacheinander aufgenommen. Aus diesen Bildern wird dann
ein Differenzbild berechnet:
[Differenzbild] = [Bild 1]− [Bild 2]. (3.10)
Innerhalb der interessierenden Region wird dann gema¨ß
σdiff =
√√√√∑i,j (Vi,j − V )2
n− 1 (3.11)
die Standardabweichung der Intensita¨ten in diesem Differenzbild bestimmt, wobei Vi,j dem
Wert des Pixels, V dem Mittelwert und n der Anzahl der Pixel in der ROI entspricht. Die
ROI wurde dabei u¨ber einen Schwellenwert derart bestimmt, dass sie den gesamten Meniskus
abdeckt. Das Rauschen im Bild kann schließlich gema¨ß
σN =
σdiff√
2
(3.12)
berechnet werden. Das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis ist schließlich als
SNR =
S
σN
(3.13)
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definiert. Das auf diese Art bestimmte Rauschen σN wird in dieser Arbeit als Messfehler fu¨r
die Intensita¨t eines Bildpixels angenommen.
3.4.3 Bestimmung der Anpassungsgu¨te
Zur Bestimmung der Modellparameter des Magnetisierungstransfers wird die Modellfunktion
(Gleichung (2.81)) an die Messwerte angepasst. Da die beobachteten Werte mit einem Mess-
fehler (z.B. aufgrund von Rauschen) behaftet sind, wird die angepasste Funktion nie exakt den
Messwerten entsprechen. Um herauszufinden, ob das Modell dennoch geeignet zur Beschrei-
bung der experimentellen Ergebnisse ist, ist es sinnvoll die Anpassungsgu¨te zu quantifizieren
[Press et al., 1992]. Ist die Varianz des Messfehlers (σ2) der beobachteten Werte (Oi) bekannt,
kann man mit Hilfe von
χ2red =
1
ν
∑
i
(Oi − Ei)2
σ2
(3.14)
die Anpassungsgu¨te abscha¨tzen, wobei Ei dem mit Hilfe des Modells abgescha¨tzen Wert und
ν der Anzahl der Freiheitsgrade entspricht. Durch den Faktor
1
ν
=
1
N − n− 1 (3.15)
wird die Anpassungsgu¨te auf die Anzahl der Datenpunkte N und die Komplexita¨t des Modells
(beschrieben durch die Anzahl der Fit-Parameter n) normiert. So ist es mo¨glich, verschiedene
Messreihen und verschiedene Modelle zu vergleichen.
Bei der Bestimmung der Modellparameter des Magnetisierungstransfers wurde der Quotient
Ssat(∆)
S0
in jedem Pixel berechnet. Da sowohl Ssat als auch S0 aufgrund von Rauschen mit den
Fehlern σsat als auch σ0 behaftet sind, wurde der Fehler des Quotienten σMT u¨ber Gauß’sche
Fehlerfortpflanzung berechnet:
σMT =
√(
σsat
Ssat
)2
+
(
σ0
S0
)2
· Ssat(∆)
S0
. (3.16)
Als Faustregel gilt, dass ein χ2red ≈ 1 einer guten Anpassung im Rahmen der Varianzen der
Messwerte entspricht.
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Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden ob das Magnetisierungstransferverha¨ltnis einen geeigne-
ten Bildkontrast liefert, der keinen Magic-Angle-Effekt aufweist. Dazu wurden zuna¨chst sowohl
T2-Karten als auch MTR-Karten in einer zentralen koronalen Schicht von fu¨nf verschiedenen
Menisken erstellt und verglichen. Zur genaueren Untersuchung der Orientierungsabha¨ngigkeit
der transversalen Relaxationszeit sowie des MTRs wurden dann T2- und MTR-Karten von
fu¨nf weiteren Menisken bei verschiedenen Orientierungen relativ zum statischen Magnetfeld
B0 erstellt. Als Anwendungsmodell wurde in vier Menisken mit Hilfe von Kollagenase eine
Degeneration erzeugt. Auch hier wurden T2- und MTR-Karten verglichen. Um schließlich die
Gu¨ltigkeit des Zwei-Pool-Modells im Meniskus zu u¨berpru¨fen, wurden fu¨r einen Meniskus die
Modellparameter des Magnetisierungstransfers bestimmt.
4.1 Vergleich von T2- und MTR-Karten
Fu¨r den Vergleich von T2- und MTR-Karten wurden zwei Gruppen bestehend aus jeweils
fu¨nf Menisken untersucht. In der ersten Gruppe wurde eine koronale Schicht in der zentralen
Schicht des Meniskus betrachtet, in der die Kollagenfasern zirkula¨r verlaufen. In der zweiten
Gruppe wurde jeweils dieselbe axiale Schicht bei zehn verschiedenen Orientierungen relativ zum
statischen Magnetfeld B0 abgebildet. Fu¨r beide Gruppen wurden sowohl T2- als auch MTR-
Karten der jeweiligen Schicht erstellt. Die Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten
zusammengefasst.
4.1.1 Untersuchung einer zentralen koronalen Schicht des Meniskus
Fu¨r die Untersuchung der transversalen Relaxationszeit und des MTRs standen fu¨nf Menisken,
darunter vier Menisken des linken und ein Meniskus des rechten Kniegelenks, zur Verfu¨gung.
T2-Karten
Die T2- Karten wurden wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben mit einer Multi-Spin-Echo-Sequenz
aufgenommen. Tabelle 4.1 entha¨lt eine U¨bersicht u¨ber die verwendeten Sequenzparameter. Die
Gesamtmessdauer betrug 16 min. In jedem Pixel wurde die Gleichung (3.8) an die Messwerte
angepasst. Dies ist beispielhaft fu¨r einen Pixel in Abbildung 4.1 dargestellt. Es handelt sich um
eine Pixel im zentralen Teil des Meniskus. Die Fehlerbalken sind kleiner als die Abmessung der
Markierungspunkte und werden daher nicht dargestellt. Da der erste Messpunkt starke Abwei-
chungen aufwies und ha¨ufig sogar niedriger war, als der zweite, wurde er bei der Anpassung
nicht beru¨cksichtigt.
47
Ergebnisse
0 10 20 30 40 50
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Echozeit TE [ms]
S
ig
n
a
l 
[b
.E
.]
 
 
Messwert
Fit
Abbildung 4.1: Beispielhafter Verlauf des T2-Zerfalls. Es wurde ein Pixel im zentralen
Bereich des Meniskus gewa¨hlt. Man sieht, dass die berechnete Kurve die Messwerte gut
beschreibt.
Das Modell beschreibt die Messwerte sehr gut. Man kann annehmen, dass es sich hier tatsa¨ch-
lich um einen monoexponentiellen Zerfall handelt. In den Pixeln im Vorderhorn des Meniskus
ist die Anpassung sogar noch besser. Dies ist auch in den folgenden Fehlerkarten sichtbar (vgl.
Abb. 4.2).
TR 2,5 s
TE 3,1 ms
FOV 64× 64 mm2
Matrixgro¨ße (MTX) 128× 128
Schichtdicke 1 mm
NEX 4
Tabelle 4.1: Sequenzparameter der Multi-Spin-Echo-Sequenz zur Erstellung von T2-
Karten einer koronalen Schicht.
Abbildung 4.2 zeigt exemplarisch die T2-Karte fu¨r einen Meniskus. Außerdem sind noch eine
Karte des Fit-Parameters S0 sowie Karten der relativen Fehler der beiden Parameter zu sehen.
Die relativen Fehler wurden gema¨ß
δT2,rel(x, y) =
KI95(x, y)
2 · T2(x, y) (4.1)
aus den 95 %-Konfidenzintervallen (KI95) des Fits berechnet, wobei x, y die Koordinaten des
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jeweiligen Pixels beschreiben. Die T2-Karten zeigen eine Variation der transversalen Relaxa-
tionszeit u¨ber den Meniskus. Die transversale Relaxationszeit ist im Zentrum des Meniskus
am ku¨rzesten. Sowohl im Vorder- als auch im Hinterhorn des Meniskus kann man einen An-
stieg der Relaxationszeit erkennen. Daru¨berhinaus findet man sowohl am inneren als auch am
a¨ußeren Rand der Menisken stark erho¨hte T2-Werte (T2 > 20ms).
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Abbildung 4.2: T2- und S0-Karten, sowie ihre jeweiligen Fehler δ(T2) und δ(S0) fu¨r einen
Meniskus exemplarisch. T2 ist im zentralen Bereich des Meniskus kurz und steigt im
Vorder- (a.h.) und Hinterhorn (p.h.) an. S0 ist im Vorder- und Hinterhorn ho¨her als im
zentralen Bereich. Fu¨r beide Parameter ist die Ungenauigkeit im zentralen Bereich am
gro¨ßten. Der Pfeil zeigt die Richtung des statischen Magnetfeldes B0 an.
Die Fehlerkarte δT2,rel zeigt, dass die T2-Werte im zentralen Bereich des Meniskus einer gro¨ßeren
Ungenauigkeit unterliegen als im Vorder- und Hinterhorn. Die S0-Karte stellt das Anfangssi-
gnal zu Beginn der Messung dar. Es ist im Vorder- und Hinterhorn ho¨her als im zentralen
Bereich des Meniskus. Auch hier ist die Ungenauigkeit im zentralen Bereich des Meniskus
gro¨ßer. Eine U¨bersicht u¨ber die T2-Karten aller fu¨nf Menisken sind in Abbildung 4.6 (linke
Spalte) dargestellt.
Zur genaueren Quantifizierung der transversalen Relaxationszeit wurden fu¨r jeden Meniskus
die T2-Werte u¨ber die eingezeichneten interessierenden Bereiche (region of interest, ROI) ge-
mittelt. Tabelle 4.2 entha¨lt eine U¨bersicht u¨ber die gemittelten T2-Werte aller fu¨nf Menisken.
Die mittlere Relaxationszeit ist bei allen fu¨nf Menisken im zentralen Bereich am ku¨rzesten. Sie
betra¨gt hier etwa 7-10 ms. Im Vorderhorn des Meniskus sind die T2-Zeiten erho¨ht. Sie liegen
hier bei etwa 13-15 ms. In Meniskus 3 ist T2 in beiden Regionen am ku¨rzesten.
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T2 [ms]
zentral Vorderhorn
Meniskus 1 9, 62± 0, 05 14, 97± 0, 13
Meniskus 2 8, 73± 0, 06 14, 06± 0, 07
Meniskus 3 7, 05± 0, 06 13, 05± 0, 13
Meniskus 4 8, 00± 0, 07 15, 65± 0, 17
Meniskus 5 8, 16± 0, 06 14, 95± 0, 10
Tabelle 4.2: U¨bersicht u¨ber die gemittelten T2-Werte [in ms] fu¨r alle fu¨nf Menisken. Die
gewa¨hlten ROIs lagen im zentralen Teil des Meniskus sowie im Vorderhorn (Vgl. Abb.
4.6).
MTR-Karten
Die MTR-Karten fu¨r diese fu¨nf Menisken wurden wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben mit einer
Turbo-Spin-Echo-Sequenz mit vorgeschaltetem MT-Modul aufgenommen. Die Sequenzpara-
meter sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst.
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Abbildung 4.3: MTR-Karten bei 12 der 26 Offset-Frequenzen fu¨r einen Meniskus. Die
MTR-Karten weisen keine systematischen lokalen Variationen auf. Lediglich bei hohen
Offset-Frequenzen sind die Karten nicht homogen. An den Ra¨ndern des Meniskus lassen
sich verringerte MTR-Werte feststellen. Da die Karten bei niedrigen Offset-Frequenz
(∆ < 8, 9 kHz) sich sehr a¨hneln, wurde auf ihre Darstellung verzichtet.
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Fu¨r die Sa¨ttigung wurde ein Puls der La¨nge τsat = 5 s und der Amplitude B1 = 10µT bei
26 verschiedenen Offset-Frequenzen verwendet. Dabei wurden die Frequenzen in logarithmisch
gleichma¨ßigen Absta¨nden zwischen 1 und 50 kHz gewa¨hlt. Dadurch ergibt sich eine Gesamt-
messzeit von TA = 63 min 42 s. Abbildung 4.3 zeigt 12 der 26 erstellen MTR-Karten exempla-
risch fu¨r einen Meniskus.
TR 7 s
TE 2,4 ms
Turbofaktor 6
FOV 64× 64 mm2
MTX 128× 128
Schichtdicke 1 mm
Messzeit pro Einzelbild 2 min 27 s
Tabelle 4.3: Sequenzparameter der Turbo-Spin-Echo-Sequenz zur Erstellung von MTR-
Karten einer koronalen Schicht.
In den MTR-Karten sind keine lokalen Variationen, die den Variationen der T2-Werte ent-
sprechen, zu erkennen. Die MTR-Werte sind innerhalb der betrachteten Schicht homogen.
Lediglich am a¨ußeren Rand des Meniskus weichen die MTR-Werte stark von denen des rest-
lichen Meniskus ab. Ab einer Offset-Frequenz von ∆ = 6, 5 kHz sind auch am inneren Rand
solche Abweichungen zu erkennen. Bei hohen Offset-Frequenzen nimmt die Homogenita¨t der
MTR-Karten ab, und die MTR-Werte sind sehr niedrig.
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TR Abbildung 4.4: Relative Ab-
weichung δMTR als Maß
fu¨r die Homogenita¨t der
MTR-Karten. Die relative
Abweichung δMTR ist bei
kleinen Offset-Frequenzen
niedrig (δMTR < 5 %), die
MTR-Karten sind hier sehr
homogen. Bei hohen Frequen-
zen steigt die Abweichung
stark an. Bei diesen Frequen-
zen sind die MTR-Karten
nicht homogen.
Um ein Maß fu¨r die Homogenita¨t der MTR-Werte zu erhalten wurden der Mittelwert MTR und
die Standardabweichung σMTR fu¨r jede Offset-Frequenz bestimmt. Der Meniskus wurde per
Hand derart segmentiert, dass die abweichenden MTR-Werte an den Ra¨ndern des Meniskus
nicht beru¨cksichtigt wurden. Die relative Abweichung
δMTR =
σMTR
MTR
(4.2)
gibt an, wie stark die MTR-Werte innerhalb der Schicht relativ zum Mittelwert MTR schwan-
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ken, und bildet damit ein Maß fu¨r die Homogenita¨t der Schicht. Sie ist fu¨r einen Meniskus
exemplarisch in Abbildung 4.4 dargestellt. Bis zu einer Frequenz von ∆ = 19, 6 kHz ist die
relative Abweichung konstant, das heißt, die MTR-Karten sind alle vergleichbar homogen. Bei
ho¨heren Offset-Frequenzen nimmt die Abweichung schnell zu.
Um herauszufinden, ob es Unterschiede zwischen den MTR-Werten im Bereich des Vorderhorns
und dem zentralen Teil des Meniskus gibt, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, wurden
in diesen Bereichen die MTR-Werte gemittelt1 und fu¨r alle Offset-Frequenzen verglichen. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 4.5 fu¨r einen Meniskus dargestellt.
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Abbildung 4.5: Mittelwerte MTR der MTR-Werte der eingezeichneten ROIs im Vor-
derhorn und zentralen Teil des Meniskus in Abha¨ngigkeit von der Offset-Frequenz ∆.
Es sind keine Unterschiede zwischen den beiden ROIs erkennbar. Die Fehlerbalken ent-
sprechen der Standardabweichung innerhalb der ROIs.
Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung der MTR-Werte innerhalb der entsprechen-
den ROI an. Die gemittelten MTR-Werte der beiden ROIs unterscheiden sich nur fu¨r Offset-
Frequenzen ∆ > 19, 6 kHz voneinander. Es wurde allerdings bereits festgestellt, dass fu¨r diese
Offset-Frequenzen die Mittelung eine große Standardabweichung beinhaltet.
Zum besseren Vergleich von T2- und MTR-Karten sind diese in Abbildung 4.6 fu¨r alle fu¨nf
Menisken zusammengefasst. Die MTR-Karten wurden mit einem Sa¨ttigungspuls der Offset-
Frequenz ∆ = 8, 9 kHz erstellt. Im Gegensatz zu den T2-Karten ko¨nnen bei den MTR keine
lokalen Variationen im Meniskus festgestellt werden.
1Zur Mittelung wurden die gleichen ROIs benutzt, wie bei der Bestimmung der mittleren transversalen Rela-
xationszeit.
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Abbildung 4.6: T2-Karten (linke Spal-
te) und MTR-Karten (rechte Spal-
te) der jeweils gleichen koronalen
Schicht von fu¨nf verschiedenen Me-
nisken. Die MTR-Karten wurden mit
einem Sa¨ttigungspuls mit der Offset-
Frequenz ∆ = 8, 9 kHz aufgenom-
men. Die T2-Werte im Meniskus sind
nicht homogen. In Vorder- und Hin-
terhorn sind erho¨hte T2-Werte er-
kennbar. Im Gegensatz dazu weisen
die MTR-Werte keine ortsabha¨ngi-
gen Variationen auf.
Bestimmung der minimalen Sa¨ttigungspulsla¨nge
Um die Messzeit zu verku¨rzen wurde die minimal notwendige Sa¨ttigungsdauer bestimmt,
mit welcher der Gleichgewichtszustand erreicht werden kann. Dazu wurde mit eine TSE-
Sequenz zuna¨chst ein Bild ohne Sa¨ttigungspuls und dann 16 Bilder mit unterschiedlicher
Sa¨ttigungsdauer τsat aufgenommen. Die Pulsla¨nge des Sa¨ttigungspulses wurde in Schritten
von ∆τsat = 125 ms zwischen 125 ms und 1 s variiert, sowie in Schritten von ∆τsat = 500 ms
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zwischen 1 s und 5 s. Es wurde ein Sa¨ttigungspuls mit einer Amplitude von B1 = 10µT und
zwei Offset-Frequenzen von ∆ = 10 kHz und ∆ = 25 kHz gewa¨hlt. Mit diesen Bildern wurde
pixelweise das Verha¨ltnis V
V(τsat) =
Ssat(τsat)
S0
(4.3)
fu¨r jede Sa¨ttigungsdauer bestimmt. Ssat(τsat) entspricht dabei der Signalintensita¨t des gesa¨t-
tigten Bildes, S0 der Signalintensita¨t des Bildes ohne Sa¨ttigungspuls.
Zur Auswertung wurden zwei ROIs wie zuvor in das Zentrum des Meniskus sowie in das
Vorderhorn gelegt. Abbildung 4.7 zeigt das gemittelte Verha¨ltnis V in Abha¨ngigkeit von der
Sa¨ttigungsdauer τsat fu¨r diese beiden ROIs.
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Abbildung 4.7: Gemitteltes Verha¨ltnis V in Abha¨ngigkeit von der Sa¨ttigungsdauer τsat
fu¨r zwei verschiedene ROIs im Meniskus. Es wurde ein Sa¨ttigungspuls mit einer Am-
plitude von B1 = 10µT und zwei Offset-Frequenzen von ∆ = 10 kHz und ∆ = 25 kHz
verwendet. Ab einer Sa¨ttigungsdauer von τsat = 1, 5 s ist eine konstante Sa¨ttigung
erreicht. In beiden ROIs ist das Verha¨ltnis V zu einer gegebenen Offset-Frequenz kon-
stant. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Sa¨ttigung im Meniskus nicht
ortsabha¨ngig ist.
Je gro¨ßer die Offset-Frequenz ist, desto geringer ist der Anteil der gesa¨ttigten Magnetisierung.
Ab einer Sa¨ttigungsdauer von τsat = 1, 5 s stellt sich unabha¨ngig von der Offset-Frequenz ein
Gleichgewichtszustand ein. Der Grad der Sa¨ttigung ist dann unabha¨ngig von der La¨nge des
Sa¨ttigungspulses und es lassen sich keine Unterschiede zwischen den beiden ROIs erkennen.
Bei beiden ROIs wird bei einer Offset-Frequenz von ∆ = 10 kHz das Verha¨ltnis V ≈ 0, 43
erreicht. Bei ∆ = 25 kHz betra¨gt das Verha¨ltnis in beiden ROIs V ≈ 0, 19. Die Sa¨ttigung ist
also u¨berall im Meniskus gleich. Um sicherzustellen, dass der Gleichgewichtszustand erreicht
ist, wurde in allen folgenden Messungen eine Sa¨ttigungsdauer von τsat = 2, 5 s gewa¨hlt.
4.1.2 Untersuchung einer zentralen axialen Schicht des Meniskus
Um die Orientierungsabha¨ngigkeit der T2- und MTR-Werte genauer zu erfassen, wurde wie
in Kapitel 3.3.4 beschrieben eine axiale Schicht bei verschiedenen Orientierungen relativ zu
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B0 untersucht. Die axiale Schicht wurde im zentralen Bereich des Meniskus senkrecht zur
La¨ngsachse gewa¨hlt, sodass die Kollagenfasern anna¨hernd senkrecht zu der Schicht verlau-
fen. Da der Winkel θ den Winkel zwischen der La¨ngsachse des Meniskus und dem B0-Feld
beschreibt, kann man also davon ausgehen, dass in der gewa¨hlten Schicht auch die Kollagen-
fasern in genau diesem Winkel zum statischen Feld verlaufen. Durch das Drehen des Meniskus
kann also die reine Orientierungsabha¨ngigkeit der Schicht untersucht werden, da die Einflu¨sse
von evtl.. vorhandenen Unterschieden in der Zusammensetzung des Meniskus bei jeder Ori-
entierung dieselben wa¨ren. Bei jeder Orientierung des Meniskus wurden sowohl T2- als auch
MTR-Karten bestimmt.
T2-Karten
Fu¨r die Aufnahme der T2-Karten wurde erneut eine Multi-Spin-Echo-Sequenz verwendet. Das
Field-Of-View betrug 32×32 mm2. Ebenso wurde die Matrixgro¨ße verringert (MTX = 64×64),
sodass die Bilder die gleiche Auflo¨sung haben wie die koronalen Karten. Die u¨brigen Parameter
wurden nicht vera¨ndert. Die Gesamtmesszeit betrug 8 min. Insgesamt wurden fu¨nf Menisken,
davon 4 Menisken des linken und ein Meniskus des rechten Beins, untersucht. Abbildung
4.8 zeigt die registrierten T2-Karten bei 10 Orientierungen relativ zu B0 fu¨r einen Meniskus
exemplarisch.
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Abbildung 4.8: T2-Karten bei zehn Orientierungen relativ zu B0. Die transversale Re-
laxationszeit nimmt bis zu einem Winkel von θ = 60◦ zu, bei gro¨ßeren Winkeln nimmt
T2 wieder ab. Auf die drei markierten Pixel wird in weiteren Verlauf der Ergebnisse
eingegangen.
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Man erkennt, dass auch in der axialen Schicht die T2-Werte innerhalb der Schicht variieren.
Betrachtet man die Abha¨ngigkeit der transversalen Relaxationszeit von der Orientierung des
Meniskus sieht man, dass bei kleinen Winkeln θ die transversale Relaxationszeit kurz ist und
mit steigendem Winkel zunimmt. Tabelle 4.4 entha¨lt die gemittelten T2-Werte innerhalb der
Schicht bei den 10 verschiedenen Orientierungen fu¨r alle fu¨nf Menisken. Da an den Ra¨ndern
des Meniskus erho¨hte T2-Werte sichtbar sind, wurden die Pixel am Rand bei der Mittelwert-
bildung nicht beru¨cksichtigt. Zuna¨chst nimmt die Relaxationszeit mit steigendem Winkel zu.
Ab einem Winkel θmax kann man beobachten, dass T2 mit steigendem Winkel wieder ku¨rzer
wird. Bei vier der betrachteten Menisken betra¨gt θmax = 50
◦, wohingegen fu¨r einen Meniskus
der Maximalwert bei θmax = 60
◦ zu finden ist.
θ [◦] T2 [ms]
Meniskus 6 Meniskus 7 Meniskus 8 Meniskus 9 Meniskus 10
0 6,80± 0,15 7,03± 0,11 6,65± 0,10 6,70± 0,09 6,27± 0,07
10 6,76± 0,12 7,08± 0,09 6,57± 0,09 6,77± 0,06 6,50± 0,06
20 7,35± 0,12 7,35± 0,09 6,74± 0,09 6,88± 0,07 6,96± 0,06
30 8,55± 0,12 8,75± 0,12 7,46± 0,10 7,37± 0,09 7,81± 0,07
40 10,53± 0,11 9,77± 0,13 9,08± 0,07 8,65± 0,10 8,72± 0,08
50 12,23± 0,16 10,20± 0,09 9,67± 0,08 9,84± 0,09 9,35± 0,09
60 11,85± 0,17 9,35± 0,07 9,52± 0,09 10,66± 0,08 9,30± 0,10
70 10,55± 0,13 8,45± 0,08 8,99± 0,09 10,65± 0,08 8,42± 0,09
80 8,54± 0,07 7,41± 0,09 8,03± 0,07 9,13± 0,07 7,04± 0,09
90 7,79± 0,08 6,75± 0,09 7,24± 0,08 7,44± 0,07 6,57± 0,08
Tabelle 4.4: Gemittelte transversale Relaxationszeit innerhalb jeder Schicht bei den zehn
verschiedenen Orientierungen fu¨r die fu¨nf untersuchten Winkel.
In Abbildung 4.9 ist die Abha¨ngigkeit der transversalen Relaxationszeit von der Orientierung
fu¨r Meniskus 6 graphisch dargestellt.
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] Abbildung 4.9: T2-Verlauf in Abha¨n-
gigkeit von der Orientierung θ fu¨r
Meniskus 6. Die transversale Relaxa-
tionszeit ist bei θmax = 50
◦ maximal.
Das Minimum wird bei θmax = 0
◦ er-
reicht. Da die Fehler der Mittelwerte
sehr klein sind, wurde die Standard-
abweichung als Fehlerbalken aufge-
tragen.
Die Orientierungsabha¨ngigkeit ist deutlich zu erkennen. T2 ist bei θmax = 0
◦ minimal und
erreicht ein Maximum bei θmax = 50
◦. Mit einer weiteren Steigerung des Winkels nimmt T2
ab, allerdings wird bei θmax = 90
◦ nicht der Ausgangswert erreicht.
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Abbildung 4.10 zeigt eine U¨bersicht u¨ber die relativen Fehler der abgescha¨tzten T2-Werte fu¨r
jede der 10 Orientierungen. Die relativen Fehler wurden dabei mit Hilfe von Gleichung (4.1)
berechnet. Man sieht, dass besonders bei kleinen Winkeln θ < 30◦ die Ungenauigkeit fu¨r T2
in einigen Bereichen recht groß ist. Sie liegt hier teilweise u¨ber δT2,rel > 25 %. Mit steigendem
Winkel nimmt die Ungenauigkeit ab. Bei einem Winkel von θ = 50◦ liegt der Fehler bei
δT2,rel < 15 %.
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Abbildung 4.10: Fehlerkarten δT2,rel bei zehn Orientierungen relativ zu B0 fu¨r einen
Meniskus exemplarisch. Besonders bei kleinen Winkeln θ < 30◦ ist die Ungenauigkeit
groß (δT2,rel > 25 %). Mit steigendem Winkel nimmt die Genauigkeit zu.
In Abbildung 4.11 sind die S0-Karten und die zugeho¨rigen Fehlerkarten δS0,rel bei θ = 0
◦ und
θ = 50◦ dargestellt. Man sieht, dass die Anfangsmagnetisierung S0 fu¨r θ = 0◦ geringer ist als
fu¨r θ = 50◦. Die Ungenauigkeit der bestimmten S0-Werte ist fu¨r θ = 0◦ gro¨ßer als fu¨r θ = 50◦.
Aufgrund der kurzen Relaxationszeit ist bei kleinen Winkeln θ schon ein erheblicher Teil des
Signals relaxiert, bevor die Datenaufnahme beginnt, sodass ein niedrigeres Anfangssignal S0
gemessen wird. Wegen des schlechteren Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnisses nimmt die Genauigkeit
des Fits ab, was zu gro¨ßeren Fehlern in den berechneten Parametern fu¨hrt. Besonders im oberen
und unteren Bereich des Meniskus erha¨lt man einen relativen Fehler von δS0,rel > 20 %. Im
Gegensatz dazu erha¨lt man bei θ = 50◦ einen relativen Fehler von etwa δS0,rel ≈ 4 %.
Die Abha¨ngigkeit der transversalen Magnetisierung von der Orientierung des Meniskus ist
nicht in jedem Pixel dieselbe. Abbildung 4.12 zeigt fu¨r drei beispielhafte Pixel den Verlauf von
T2 in Abha¨ngigkeit von der Orientierung θ. Die Lage der verwendeten Pixel ist in Abbildung
4.8 markiert.
57
Ergebnisse
0
30
%
θ
=
0
°
θ
=
5
0
°
0
10
%
b
. 
E
.
b
. 
E
.
δ
S0,rel
S
0
Abbildung 4.11: S0-Karten
(links) und die zugeho¨rigen
Fehlerkarten δS0,rel (rechts) bei
θ = 0◦ (oben) und θ = 50◦
(unten) fu¨r einen Meniskus
exemplarisch. Die Anfangsma-
gnetisierung S0 ist geringer,
wenn der Meniskus parallel
zum statischen Magnetfeld
ausgerichtet ist. Die Ungenau-
igkeit nimmt mit steigendem
Winkel ab.
Fu¨r die Pixel 1 und 2 kann man ein man einen maximalen T2-Wert bei θ = 60
◦ erkennen. In
Pixel 3 ist die transversale Relaxationszeit bei θ = 40◦ maximal. In Pixel 1 ist die Variation
der transversalen Relaxationszeit mit dem Winkel am sta¨rksten. Sie reicht hier von einem
Minimum von T2,min1 = 5, 2 ms zu einem Maximum von T2,max1 = 14, 1 ms. In Pixel 2 variiert
sie zwischen T2,min2 = 6, 5 ms und T2,max2 = 12, 7 ms. In Pixel 3 ist die Variation der T2-Werte
am geringsten. Das Minimum liegt hier bei T2,min3 = 7, 5 ms, das Maximum bei T2,max3 =
10, 6 ms.
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Abbildung 4.12: T2-Verlauf in
Abha¨ngigkeit von der Orientie-
rung θ fu¨r drei beispielhafte Pi-
xel. Fu¨r zwei der Pixel ist T2
bei θ = 60◦ maximal. Im drit-
ten Pixel kann man ein Maxi-
mum bei θ = 40◦ feststellen.
Fu¨r alle fu¨nf untersuchten Menisken wurde in jedem Pixel der Winkel θmax bestimmt, bei
dem die transversale Relaxationszeit T2 maximal wird und als Karte aufgetragen (vgl. Abb.
4.13). Dabei wurden wie zuvor die Randpixel nicht beru¨cksichtigt. Bei den Menisken 6–8 und
bei Meniskus 10 wurde das Maximum in dem gro¨ßten Teil der Pixel entweder bei θ = 50◦
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(gru¨ne Pixel) oder bei θ = 60◦ (gelbe Pixel) gefunden. Diese Ergebnisse stimmen recht gut mit
der Erwartung eines Maximums bei θm = 54, 7
◦ u¨berein. Die Winkelverteilung scheint einer
Systematik zu folgen. Fu¨r die Menisken 6–8 ist der Winkel in der Spitze des Meniskus (das
entspricht dem inneren Rand in einem koronalen Schnitt) klein (θmax ≈ 40◦). U¨ber die Mitte
des Meniskus (θmax ≈ 50◦) hin zum a¨ußeren Rand nimmt der Winkel zu (θmax ≈ 60◦). Bei
Meniskus 9 ist der Verlauf a¨hnlich. In der Spitze ist T2 bei kleineren Winkel maximal als am
a¨ußeren Rand. Die Winkel, bei denen T2 maximal wird sind aber generell gro¨ßer als bei den
Menisken 6–8. Bei Meniskus 10 kann man ein anderes Verhalten feststellen. Der Winkel, bei
dem die maximale transversale Relaxationszeit auftritt ist hier am oberen a¨ußeren Rand am
kleinsten und nimmt dann zur Spitze des Meniskus hin zu.
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Abbildung 4.13: θmax-Karten der fu¨nf untersuchten Menisken. θmax gibt an, bei welchem
Winkel θ die transversale Relaxationszeit maximal wird.
MTR-Karten
Bei der Untersuchung der Orientierungsabha¨ngigkeit der MTR-Karten werden zwei verschie-
dene Bildgebungssequenzen verglichen. Die Bilder wurden dafu¨r sowohl mit einer Turbo-Spin-
Echo-Sequenz, als auch mit einer FLASH-Sequenz aufgenommen. Die entsprechenden Sequenz-
parameter sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst.
Abbildung 4.14 zeigt eine U¨bersicht der registrierten MTR-Karten exemplarisch fu¨r Menis-
kus 6, die mit der TSE-Sequenz gemessen wurden, bei allen zehn Orientierungen und fu¨r
zwei Offset-Frequenzen (∆ = 2, 2 kHz und ∆ = 8, 9 kHz). Man sieht, dass die MTR-Karten
unabha¨ngig von der Positionierung des Meniskus sehr homogen sind. Fu¨r die Offset-Frequenz
∆ = 8, 9 kHz erha¨lt man etwas niedrigere MTR-Werte als fu¨r die Offset-Frequenz ∆ = 2, 2 kHz.
Ab einem Winkel von θ = 10◦ kann man am Rand des Meniskus abweichende MTR-Werte
erkennen. Diese Abweichungen bilden einen Rand, um den gesamten Meniskus, der etwa 1-2
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B1 10 µT
τsat 2,5 s
TR 2,6 s
TE 1,6 ms
Turbofaktor 4
FOV 32× 32 mm2
MTX 64× 64
Schichtdicke 1 mm
Nacq 2
Messzeit pro Einzelbild 1 min 24 s
(a) Sequenzparameter der TSE-Sequenz
B1 10 µT
τsat 2,5 s
TR 2,6 s
TE 0,7 ms
Asymmetriefaktor 0,75
FOV 32× 32 mm2
MTX 64× 64
Schichtdicke 1 mm
Nacq 1
Messzeit pro Einzelbild 2 min 47 s
(b) Sequenzparameter der FLASH-Sequenz
Tabelle 4.5: Sequenzparameter zur Erstellung von MTR-Karten in einer axialen Schicht.
Pixel breit ist. Zum Vergleich sind in Abbildung 4.15 die registrierten MTR-Karten dargestellt,
die mit der FLASH-Sequenz gemessen wurden. Diese MTR-Karten sind nicht vollsta¨ndig ho-
mogen. Daru¨ber hinaus kann man eine Vera¨nderung der MTR-Karten mit der Orientierung des
Meniskus wahrnehmen. Vor allem bei der Offset-Frequenz ∆ = 2, 2 kHz nimmt der MTR-Wert
mit steigendem Winkel θ ab. Bei ∆ = 8, 9 kHz sind die MTR-Karten fu¨r alle Orientierungen
recht a¨hnlich. Fu¨r θ = 0◦ kann man jedoch ho¨here MTR-Werte erkennen als fu¨r die u¨brigen
Winkel. Ab θ = 80◦ erha¨lt man niedrigere MTR-Werte als bei den u¨brigen Winkeln. Fu¨r
beide Sequenzen und beide Offset-Frequenzen wurden jeweils die Mittelwerte des MTR sowie
deren Standardabweichung bestimmt. Die relative Abweichung δMTR wurde gema¨ß Gleichung
(4.2) berechnet. Zur Mittelung wurde eine ROI verwendet, die den ganzen Meniskus abdeckt,
aber die abweichenden Pixel am Rand nicht beru¨cksichtigt. Die gemittelten MTR-Werte sowie
die relative Abweichung δMTR als Maß fu¨r die Homogenita¨t der Karten sind in Tabelle 4.6
zusammengefasst.
TSE-Sequenz FLASH-Sequenz
∆ = 2, 2 kHz ∆ = 8, 9 kHz ∆ = 2, 2 kHz ∆ = 8, 9 kHz
θ [◦] MTR δMTR [%] MTR δMTR [%] MTR δMTR [%] MTR δMTR [%]
0 0,90 3,0 0,81 3,9 0,61 13,9 0,64 7,6
10 0,89 1,9 0,81 2,6 0,61 8,4 0,56 6,7
20 0,89 2,1 0,81 3,0 0,59 8,7 0,53 7,2
30 0,89 1,9 0,80 2,3 0,57 10,0 0,59 6,0
40 0,89 1,3 0,80 1,9 0,55 7,9 0,57 5,7
50 0,89 1,3 0,80 2,0 0,49 10,8 0,54 6,2
60 0,89 1,2 0,81 1,9 0,49 11,4 0,56 6,4
70 0,89 1,3 0,80 1,8 0,47 14,2 0,57 5,9
80 0,90 1,3 0,80 1,8 0,50 11,5 0,48 7,9
90 0,90 1,4 0,81 1,7 0,48 12,7 0,47 8,5
Tabelle 4.6: Vergleich der gemittelten MTR-Werte MTR sowie der relativen Abweichung
δMTR fu¨r MTR-Karten, die mit der TSE-Sequenz (links) und der FLASH-Sequenz
(rechts) aufgenommen wurden. Es wurden jeweils Sa¨ttigungspulse bei ∆ = 2, 2 kHz
und ∆ = 8, 9 kHz verwendet.
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Abbildung 4.14: MTR-Karten bei zehn Orientierungen relativ zu B0 und 2 Offset-
Frequenzen ∆ fu¨r einen Meniskus exemplarisch. Die verwendeten Bilder wurden mit
der TSE-Sequenz aufgenommen. Die MTR-Karten sind fu¨r beide Offset-Frequenzen
und unabha¨ngig von der Orientierung des Meniskus sehr homogen. Lediglich an den
Ra¨ndern kann man abweichende Werte erkennen. Fu¨r die Offset-Frequenz ∆ = 8, 9 kHz
erha¨lt man etwas niedrigere MTR-Werte als fu¨r die Offset-Frequenz ∆ = 2, 2 kHz.
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Abbildung 4.15: MTR-Karten bei zehn Orientierungen relativ zu B0 und 2 Offset-
Frequenzen ∆ fu¨r einen Meniskus exemplarisch. Die verwendeten Bilder wurden mit
der FLASH-Sequenz aufgenommen. Diese MTR-Karten sind weniger homogen als die
MTR-Karten, die mit Hilfe der TSE-Sequenz bestimmt wurden. Daru¨ber hinaus kann
man eine Vera¨nderung der MTR-Karten mit der Orientierung des Meniskus wahrneh-
men.
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Fu¨r die mit der TSE-Sequenz bestimmten MTR-Karten sind die mittleren MTR-Werte bei
beiden Offset-Frequenzen nicht von der Orientierung des Meniskus zum B0-Feld abha¨ngig. Die
Abweichungen von diesem Mittelwert innerhalb der Schicht sind sehr gering (< 3 %). Lediglich
fu¨r θ = 0◦ ist die Homogenita¨t etwas schlechter. Die Abweichung betra¨gt hier genau 3 % fu¨r
∆ = 2, 2 kHz und etwa 4 % fu¨r ∆ = 8, 9 kHz. Bei den MTR-Karten, die mit Hilfe der FLASH-
Sequenz bestimmt wurden, nimmt fu¨r ∆ = 2, 2 kHz das gemittelte MTR mit dem Winkel θ ab.
Die hohen Abweichungen δMTR von bis zu 14 % zeigen, dass die MTR-Karten weniger homogen
sind als die MTR-Karten, die mit Hilfe der TSE-Sequenz aufgenommen wurden.
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Abbildung 4.16: Abha¨ngigkeit des MTRs vom Winkel θ bei zwei verschiedenen Offset-
Frequenzen des Sa¨ttigungspulses. Mit der TSE-Sequenz sind die MTR-Werte sowohl
mit ∆ = 2, 2 kHz (A) als auch mit ∆ = 8, 9 kHz (G) vom Winkel unabha¨ngig. Mit
der FLASH-Sequenz erha¨lt man stark variierende MTR-Werte (B-F und H-L). Die
Variationen der MTR-Werte sind allerdings nicht systematisch.
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Fu¨r ∆ = 8, 9 kHz schwanken die MTR-Werte um einen Mittelwert von MTR = 0, 55. Die
MTR-Werte fu¨r θ = 0◦ und θ > 80◦ weichen allerdings stark von diesem Mittelwert ab.
Die Abweichungen des MTRs sind geringer als die fu¨r ∆ = 2, 2 kHz (<8 %), damit sind die
MTR-Karten weniger homogen als die MTR-Karten, die mit Hilfe der TSE-Sequenz bestimmt
wurden. Abbildung 4.16 zeigt die gemittelten MTR-Werte MTR fu¨r beide Offset-Frequenzen.
Die mittleren MTR-Werte, die mit Hilfe der TSE-Sequenz bestimmt wurden (A, G), weisen
keine Abha¨ngigkeit von der Orientierung des Meniskus auf. Man sieht, dass die MTR-Werte
nahezu konstant sind. Der mittlere MTR-Wert bei der Offset-Frequenz ∆ = 2, 2 kHz ist et-
was gro¨ßer als der fu¨r ∆ = 8, 9 kHz. Da dies fu¨r alle fu¨nf Menisken der Fall ist, wird aus
Gru¨nden der U¨bersichtlichkeit nur jeweils der Verlauf des gemittelten MTRs fu¨r Meniskus 6
in Abbildung 4.16 dargestellt. Aufgrund der geringen Standardabweichung (kleiner als 3 %)
sind die Fehlerbalken kleiner als der Markierungspunkt des Mittelwerts und wurden daher
weggelassen. Bei der FLASH-Sequenz sind die MTR-Werte nicht fu¨r jeden Winkel θ konstant.
Die Winkelabha¨ngigkeit fu¨r ∆ = 2, 2 kHz (B-F) fu¨r jeden Meniskus ist jeweils eine andere
als fu¨r ∆ = 8, 9 kHz (H-L). Auch die Menisken untereinander unterscheiden sich stark. Zum
Beispiel sind fu¨r Meniskus 7 (C, I) die MTR-Werte sta¨rker von der Orientierung des Meniskus
abha¨ngig als fu¨r Meniskus 10 (F,L), fu¨r den die MTR-Werte anna¨hernd konstant sind. Bei
Meniskus 8 kann man bei ∆ = 8, 9 kHz (D) einen starken Anstieg der MTR-Werte bei den
Winkeln θ = 50◦, 60◦ und 70◦ erkennen. Bei Meniskus 7 stellt man bei diesem Winkel und
dieser Offset-Frequenz (I) eher eine Abnahme der MTR-Werte fest. Bei Meniskus 6 (B,H) und
Meniskus 9 (E,K) scheinen die MTR-Werte mit steigendem Winkel abzunehmen. Der Verlauf
des MTRs bei verschiedenen Winkeln θ ist also von Meniskus zu Meniskus und auch bei den
beiden Offset-Frequenzen verschieden.
4.2 Untersuchung eines Degenerationsmodells
In diesem Abschnitt wird untersucht, wie die T2- und MTR-Karten sich im Falle einer de-
generativen Erkrankung des Meniskus verhalten. Um dies zu testen wurde bei vier Menisken
(2 medialen Menisken des rechten, sowie 2 medialen Menisken des linken Knies) wie in Ka-
pitel 3.3.1 beschrieben mit Hilfe des Enzyms Kollagenase eine Degeneration im Vorderhorn
des Meniskus erzeugt. Es wurde das Vorderhorn gewa¨hlt, weil dort die T2-Werte den gro¨ßten
Anstieg aufweisen. Die T2-Karten wurden mit einer Multi-Spin-Echo-Sequenz aufgenommen.
Es wurden die gleichen Sequenzparameter verwendet, wie zur Messung der transversalen Rela-
xationszeit bei den gesunden Menisken (vgl. Kapitel 4.1.1). Die Parameter sind in Tabelle 4.1
zusammengefasst. Fu¨r die Erstellung der MTR-Karten wurde eine Turbo-Spin-Echo-Sequenz
mit vorangeschaltetem Sa¨ttigungspuls der La¨nge τsat = 2, 5 s verwendet. Die Repetitionszeit
betrug TR = 2, 6 s. Die u¨brigen Parameter wurden von der Untersuchung der gesunden Me-
nisken u¨bernommen (siehe Tabelle 4.3).
Abbildung 4.17 zeigt eine U¨bersicht u¨ber die T2- und MTR-Karten der vier untersuchten Me-
nisken. Die Schicht wurde dabei so gewa¨hlt, dass sie mo¨glichst nicht direkt durch den Schnitt
im Vorderhorn verla¨uft, sondern nur den degenerierten Bereich des Meniskus entha¨lt. Wie auch
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bei den gesunden Menisken kann man bei den T2-Karten der in vitro-degenerierten Menisken
(vgl. Abb. 4.17, linke Spalte) eine Variation der T2-Werte innerhalb der Schicht erkennen.
Allerdings ist diese Variation etwas weniger stark ausgepra¨gt als bei den gesunden Menisken
(vgl. Abb. 4.6).
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Abbildung 4.17: T2-Karten (linke Spalte) und MTR-Karten (rechte Spalte) der jeweils
gleichen koronalen Schicht von vier verschiedenen Menisken. Die MTR-Karten wurden
mit einem Sa¨ttigungspuls mit der Offset-Frequenz ∆ = 8, 9 kHz aufgenommen. Die Pfei-
le zeigen die Lage des Schnitts im Vorderhorn an. Die transversale Relaxationszeit ist
innerhalb der Schicht nicht homogen. Besonders im Vorderhorn ist ein starker Anstieg
der transversalen Relaxationszeit erkennbar.
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Besonders im Hinterhorn ist der Anstieg der transversalen Relaxationszeit bei den gesunden
Menisken gro¨ßer als bei den in vitro-degenerierten Menisken. Im Vorderhorn hingegen ist auch
bei den degenerierten Menisken ein starker Anstieg der transversalen Relaxationszeit zu er-
kennen. An den Ra¨ndern der Menisken sind ebenfalls erho¨hte T2-Werte erkennbar.
Tabelle 4.7 zeigt die gemittelten T2-Werte fu¨r zwei kreisfo¨rmige ROIs. Eine der ROIs wurde
dabei in den Bereich mit erho¨hten T2-Werten im Vorderhorn gelegt, die andere in den zentralen
Bereich des Meniskus. Die Lage der ROIs ist in Abbildung 4.17 eingezeichnet.
Vergleicht man die gemittelten Relaxationszeiten mit denen der gesunden Menisken (Tabelle
4.2) stellt man fest, dass bei den in vitro-degenerierten Menisken die transversale Relaxati-
onszeit im zentralen Bereich des Meniskus im Mittel etwas geringer ist als bei den gesunden
Menisken. Nur Meniskus 3 der gesunden Menisken (vgl. Abb. 4.6) weist einen genauso gerin-
gen Mittelwert T2,zentral ≈ 7 ms auf wie die degenerierten Menisken. Die Relaxationszeiten im
Vorderhorn der degenerierten Menisken stimmen dagegen mit denen der gesunden Menisken
im Rahmen der Fehlergrenzen u¨berein.
T2 [ms]
zentral Vorderhorn
Meniskus 11 7, 00± 0, 07 16, 10± 0, 25
Meniskus 12 7, 45± 0, 08 15, 38± 0, 32
Meniskus 13 7, 07± 0, 11 13, 26± 0, 17
Meniskus 14 7, 85± 0, 09 15, 88± 0, 16
Tabelle 4.7: U¨bersicht u¨ber die gemittelten T2-Werte fu¨r alle vier in vitro-degenerierten
Menisken. Die gewa¨hlten ROIs liegen im zentralen Teil des Meniskus sowie im Vorder-
horn (vgl. Abb. 4.17). Im zentralen Bereich ist T2 deutlich kleiner als im Vorderhorn
des Meniskus.
Die MTR-Karten der in vitro-degenerierten Menisken (vgl. Abb. 4.17, rechte Spalte) zeigen
eine Verringerung der MTR-Werte im Vorderhorn der Menisken, insbesondere in der Na¨he des
Schnitts. Wie auch bei den gesunden Menisken, sind die MTR-Werte im restlichen Meniskus
homogen verteilt. Auch hier wurde eine ROI basierte Auswertung durchgefu¨hrt. Eine ROI
wurde in den Bereich mit verringertem MTR gelegt2. Die zweite ROI wurde in den zentralen
Bereich des Meniskus3 gelegt. Die genaue Lage der ROIs ist in Abbildung 4.17 eingezeichnet.
Abbildung 4.18 zeigt die gemittelten MTR-Werte MTR in beiden ROIs in Abha¨ngigkeit von
der Offset-Frequenz ∆ fu¨r die vier untersuchten Menisken. Man sieht, dass sich das mittlere
MTR im Vorderhorn von dem mittleren MTR im zentralen Bereich des Meniskus unterschei-
det. Im Vorderhorn ist es deutlich niedriger als im Zentrum des Meniskus. Lediglich fu¨r hohe
Offset-Frequenzen ∆ > 26, 7 kHz sind die Unterschiede zwischen den mittleren MTR der beiden
2Eine Begru¨ndung fu¨r die Wahl der eingezeichneten ROIs wird in Kapitel 5.3 diskutiert.
3Mit der Lage der zweiten ROI wurde im Laufe der Auswertung experimentiert. Neben dem zentralen Bereich
des Meniskus wurde sie auch in einen Bereich im Hinterhorn des Meniskus gelegt. Auch eine ROI, die den
gesamten Meniskus ohne den Bereich in der Na¨he des Schnittes wurde getestet. Da die Ergebnisse nicht von
der Lage der zweiten ROI abha¨ngen, wird hier nur die Auswertung mit der ROI im Zentrum des Meniskus
gezeigt.
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Regionen nicht mehr so deutlich. Da sich die Standardabweichungen σMTR kaum u¨berschnei-
den, kann man davon ausgehen, dass der Unterschied des MTRs in beiden ROIs signifikant
ist.
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Abbildung 4.18: Mittelwerte des MTRs der eingezeichneten ROIs im Vorderhorn und
zentralen Teil des Meniskus. Das mittlere MTR im Vorderhorn unterscheidet sich deut-
lich von dem mittleren MTR im zentralen Bereich des Meniskus. Die Fehlerbalken
entsprechen der Standardabweichung σMTR.
Um eine genauere Aussage u¨ber die Signifikanz des Unterschieds zwischen den beiden ROIs
machen zu ko¨nnen, wurde ein gepaarter t-Test durchgefu¨hrt. Sind die Mittelwerte MTRzentral
und MTRVorderhorn bekannt, kann man mit Hilfe des t-Tests feststellen, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit 1− p die Mittelwerte der zugeho¨rigen Grundgesamtheiten verschieden sind. Als
Signifikanzniveau wurde α = 1 % gewa¨hlt, das heißt, wenn p > 0, 01 ist, kann man nicht mit
Sicherheit sagen, dass sich die Mittelwerte der Grundgesamtheiten voneinander unterscheiden.
Abbildung 4.19 zeigt die Wahrscheinlichkeit p, dass der Unterschied im MTR zwischen den
beiden Regionen nicht signifikant ist. Man sieht, dass bei allen vier Menisken fu¨r die Offset-
Frequenzen 1, 6 kHz < ∆ < 19, 5 kHz diese Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner als 5 % ist. Fu¨r
die ganz niedrigen (∆ < 1, 6 kHz) und die ganz hohen (∆ > 19, 5 kHz) Offset-Frequenzen sind
die Mittelwerte des MTRs in den beiden ROIs sehr a¨hnlich. Bei diesen Frequenzen ist ihr
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Unterschied nicht signifikant.
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Abbildung 4.19: Wahrscheinlichkeit p, dass sich die MTR-Werte in den beiden ROIs
nicht signifikant unterscheiden. Ist p < 0, 01 kann von einem signifikanten Unterschied
ausgegangen werden. Dies ist fu¨r alle Offset-Frequenzen 1, 6 kHz < ∆ < 19, 5 kHz gege-
ben.
Abbildung 4.20 zeigt die Differenzen der beiden ROIs in Abha¨ngigkeit von der Offset-Frequenz
∆ fu¨r alle vier Menisken. Die blaue Linie markiert fu¨r jeden Meniskus das entsprechende
Signifikanzlevel. Fu¨r Frequenzen, bei denen kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden
ROIs festgestellt werden konnte, liegen die Differenzen unter der blauen Linie. Wurde ein
signifikanter Unterschied zwischen den beiden ROIs festgestellt, liegen die Differenzen u¨ber
der blauen Linie. Fu¨r jeden Meniskus liegt die blaue Linie bei einem deutlich anderen Betrag
der Differenz. Fu¨r die Menisken 11 und 12 findet man einen signifikanten Unterschied, wenn
die Differenz ca. 0,03 betra¨gt. Fu¨r Meniskus 12 muss die Differenz mindestens 0,05 betragen,
wa¨hrend sie fu¨r Meniskus 14 gro¨ßer als 0,07 sein muss, um einen signifikanten Unterschied
zwischen den ROIs bestimmen zu ko¨nnen. Die rote Markierungslinie wurde so gewa¨hlt, dass
bei allen Menisken die Differenzen bei fu¨r Offset-Frequenzen ∆ < 1, 6 kHz und ∆ > 19, 5 kHz
unter der Linie liegen, da fu¨r diese Frequenzen die Unterschiede in den beiden ROIs nicht
signifikant sind. Damit ist der Unterschied zwischen den Menisken nicht mehr so deutlich. Fu¨r
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drei der Menisken liegt das Signifikanzlevel der Differenzen zwischen 0,07 und 0,08. Lediglich
fu¨r Meniskus 12 liegt es mit ≈ 0, 09 leicht daru¨ber.
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Abbildung 4.20: Differenzen der beiden ROIs in Abha¨ngigkeit von der Offset-Frequenz
∆ fu¨r alle 4 Menisken. Die blaue Linie markiert das individuelle Signifikanzlevel. Die
rote Linie schließt alle Frequenzen (∆ < 1, 6 kHz) und (∆ > 19, 5 kHz) und die dazuge-
ho¨rigen Differenzen aus. Fu¨r Meniskus 14 sind beide Linien gleich.
4.3 Messung der Modellparameter des Magnetisierungstransfers
Um die Gu¨ltigkeit des Zwei-Pool-Modells nach Henkelman zu u¨berpru¨fen, wurden die Modell-
parameter des Magnetisierungstransfers, wie in Kapitel 3.3.5 beschrieben, gemessen. Daru¨ber
hinaus wurde fu¨r jede Schicht mit Hilfe der Multi-Spin-Echo-Sequenz eine T2-Karte bestimmt.
Abbildung 4.21 zeigt die Karten der transversalen Relaxationszeit T b2 des gebunden Pools so-
wie die T2-Karten, die mit der MSME Sequenz bestimmt wurden fu¨r die koronale Schicht bei
zwei Orientierungen (θ = 0◦ , 55◦) des Meniskus relativ zum statischen Magnetfeld. Die Karten
wurden mit Hilfe eines Registrierungsalgorithmus zueinander ausgerichtet.
In der T b2 -Karte bei θ = 0
◦ erkennt man, dass die transversale Relaxationszeit des gebundenen
Pools im Vorder- und Hinterhorn niedriger ist als im zentralen Bereich des Meniskus.
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Abbildung 4.21: T b2 - und T2-Karten in einer koronalen Schicht bei zwei verschiedenen
Orientierungen des Meniskus relativ zu B0. Bei θ = 0
◦ ist T b2 im zentralen Bereich
la¨nger als im Vorderhorn, T2 ist im Zentrum ku¨rzer als im Vorderhorn. Bei θ = 55
◦ ist
es umgekehrt: T b2 im zentralen Bereich ku¨rzer als im Vorderhorn und T2 ist im Zentrum
la¨nger als im Vorderhorn.
Dreht man den Meniskus um θ = 55◦, steigt die transversale Relaxationszeit im Vorder- und
Hinterhorn an, wohingegen sie im zentralen Bereich abnimmt. Die T2-Karte zeigt ein entgegen-
gesetztes Verhalten. Die T2-Zeit ist wie zuvor gezeigt im Vorderhorn des Meniskus ho¨her als
im zentralen Bereich. In Tabelle 4.8 sind die gemittelten Relaxationszeiten der eingezeichneten
ROIs zusammengefasst.
θ
T b2 [µs] T2 [ms]
zentral Vorderhorn zentral Vorderhorn
0◦ 14,80± 0,06 12,50± 0,03 8,18± 0,05 13,95± 0,13
55◦ 13,70± 0,01 14,51± 0,06 11,28± 0,05 10,61± 0,15
Tabelle 4.8: Mittlere T b2 - und T2-Werte zweier ROIs. Eine ROI wurde ins Vorderhorn des
Meniskus gelegt, die andere in den zentralen Bereich.
In Abbildung 4.22 sind die T b2 - und T2-Karten der axialen Schicht dargestellt. Auch diese Kar-
ten wurden mit einem Registrierungsalgorithmus ausgerichtet. Man kann das gleiche Verhalten
fu¨r T2 und T
b
2 wie bei den koronalen Karten feststellen. Die axialen T
b
2 -Karten zeigen inner-
halb der jeweiligen Schicht nur sehr geringe Variationen der transversalen Relaxationszeit des
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gebundenen Pools. Die transversale Relaxationszeit des gebundenen Pools T b2 sinkt, wenn man
den Meniskus von θ = 0◦ auf θ = 55◦ verdreht. Im Gegensatz dazu steigt T2 an.
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Abbildung 4.22: T b2 - und T2-Karten einer axialen Schicht bei zwei verschiedenen Ori-
entierungen des Meniskus relativ zu B0. T
b
2 wird ku¨rzer, wenn man den Meniskus von
θ = 0◦ auf θ = 55◦ verdreht. Im Gegensatz dazu steigt T2 an.
Die T2-Karten sind ebenfalls homogen. Insgesamt kann man einen Anstieg der transversalen
Relaxationszeit erkennen, wenn man den Meniskus von θ = 0◦ auf θ = 55◦ verdreht. Tabelle
4.9 entha¨lt die gemittelten Relaxationszeiten beider Pools.
θ T b2 [µs] T2 [s]
0◦ 14,67± 0,06 6,79± 0,11
55◦ 12,95± 0,02 11,40± 0,15
Tabelle 4.9: Mittlere T b2 - und T2-Werte in der axialen Schicht bei zwei verschiedenen
Orientierungen des Meniskus zum B0-Feld.
Bei den axialen T b2 -Karten wurde u¨ber die gesamte Schicht gemittelt, die Randpunkte wurden
allerdings nicht beru¨cksichtigt. Insgesamt sieht man, dass die transversale Relaxationszeit des
gebundenen Pools sehr kurz ist. Sie liegt im Bereich von T b2 < 15µs. Die mit der Multi-Spin-
Echo-Sequenz gemessene transversale Relaxationszeit hingegen liegt in der Gro¨ßenordnung von
Sekunden.
Aus den Konfidenzintervallen der Fits wurden gema¨ß Gleichung (4.1) die relativen Fehler von
T b2 bestimmt. Sie sind in Abbildung 4.23 dargestellt. Bei θ = 0
◦ kann man im zentralen Bereich
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des Meniskus eine gro¨ßere Ungenauigkeit von T b2 feststellen als im Vorder- und Hinterhorn.
Die axiale Fehlerkarte zeigt eine Ungenauigkeit von etwa 4 %, was dem Fehler im zentralen
Bereich des Meniskus entspricht. Dreht man den Meniskus auf θ = 55◦ nimmt die Ungenauig-
keit im zentralen Bereich ab. Dies zeigt auch die axiale Fehlerkarte. Im hinteren Bereich des
Meniskus kann man allerdings einen Anstieg der Ungenauigkeit feststellen. Insgesamt ist die
Ungenauigkeit von T b2 sehr niedrig, sie betra¨gt δT b2 ,rel
< 5 %.
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Abbildung 4.23: Karten des relativen Fehlers von T b2 . Insgesamt ist die Ungenauigkeit
von T b2 sehr niedrig, sie betra¨gt δT b2 ,rel
< 5 %. Bei θ = 0◦ ist die Ungenauigkeit im
zentralen Bereich gro¨ßer als im Vorder- und Hinterhorn. Dreht man den Meniskus,
nimmt sie im zentralen Bereich ab und im hinteren Bereich des Meniskus zu.
Ein a¨hnliches Verhalten wie bei der transversalen Relaxationszeit des gebundenen Pools kann
man bei der Austauschrate R zwischen den beiden Pools feststellen. Abbildung 4.24 zeigt die
entsprechenden Karten der koronalen und axialen Schicht fu¨r beide Winkel θ. Man sieht, dass
die koronalen Karten nicht homogen sind. Bei bei θ = 0◦ kann man eine ho¨here Austauschrate
im Vorder und Hinterhorn als im zentralen Bereich erkennen. Daru¨ber hinaus ist eine Abnahme
vom inneren zum a¨ußeren Rand hin sichtbar. Bei θ = 55◦ ist die Austauschrate generell etwas
geringer. Sie steigt im zentralen Bereich des Meniskus an. Betrachtet man die axiale Schicht,
sieht man auch hier einen Anstieg der Austauschrate, nachdem der Meniskus von θ = 0◦ auf
55◦ gedreht wurde. Zum inneren Rand hin nimmt sie ebenfalls zu. Fu¨r die koronale Schicht
wurde in den zuvor gezeigten ROIs die mittlere Austauschrate bestimmt. Ebenso wurde bei
der axialen Schicht die Austauschrate u¨ber die gesamte Schicht gemittelt. Die Ergebnisse der
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Mittelung sind in Tabelle 4.10 zusammengefasst.
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Abbildung 4.24: Karten der Austauschrate R zwischen den beiden Pools der koronalen
(rechts) sowie der axialen Schicht (rechts) bei zwei verschiedenen Orientierungen des
Meniskus relativ zu B0. Durch das Drehen des Meniskus von θ = 0
◦ auf θ = 55◦
steigt die Austauschrate im zentralen Bereich des Meniskus an. Das Gleiche ist auch in
den axialen Karten sichtbar. Im Voderhorn hingegen sinkt die Austauschrate nach der
Drehung.
Wie bei der transversalen Relaxationszeit des gebundenen Pools wurden auch von der Aus-
tauschrate aus den Konfidenzintervallen des Fits relative Fehlerkarten bestimmt. Sie sind in
Abbildung 4.25 dargestellt.
θ
R [1/s]
koronal
axial
zentral Vorderhorn
0◦ 48, 9± 1, 4 72, 2± 1, 1 49, 2± 1, 7
55◦ 52, 67± 0, 5 50, 8± 0, 8 79, 4± 2, 8
Tabelle 4.10: Mittlere Austauschrate R zwischen den beiden Pools der koronalen (links)
sowie der axialen Schicht (rechts) bei zwei verschiedenen Orientierungen des Meniskus
relativ zu B0.
Die Ungenauigkeit von R ist sehr groß. Bei θ = 0◦ liegt sie im Vorderhorn, bei θ = 55◦ im
hinteren Bereich des Meniskus jeweils bei fast 50 %. Aber auch in den anderen Bereichen liegt
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die Ungenauigkeit noch bei ca. 25 %.
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Abbildung 4.25: Karten des relativen Fehlers der Austauschrate R. Die Ungenauigkeit
ist mit bis zu 50 % sehr groß. Besonders im zentralen Bereich bei θ = 0◦ und im hinteren
Bereich bei θ = 55◦ kann man diese hohen Werte erkennen.
Die Fit-Parameter [
RMb0
Rf
] und [ 1
T f2 R
f
] ko¨nnen nur als Verha¨ltnis zur longitudinalen Relaxati-
onszeit Rf bestimmt werden. Daher ist ihre physikalische Aussagekraft gering. Aus diesem
Grund wird auf die explizite Darstellung dieser beiden Parameter in dieser Arbeit verzichtet.
Es soll lediglich erwa¨hnt werden, dass fu¨r das weitere Vorgehen die Mittelwerte der Parameter
in den zuvor genannten ROIs bestimmt wurden. Fu¨r jede Offset-Frequenz ∆ wurde das mitt-
lere MTR in den oben beschriebenen ROIs berechnet. Aus den gemittelten Fit-Parametern
wurde dann mit Hilfe von Gleichung (2.81) die Modellfunktion berechnet. Abbildung 4.26 ent-
ha¨lt die mittleren MTR-Werte in Abha¨ngigkeit von der Offset-Frequenz sowie die angepasste
Modellfunktion fu¨r die koronale Schicht bei θ = 0◦ und θ = 55◦.
Aus Gru¨nden der U¨bersichtlichkeit wurde auf das Darstellen von Fehlerbalken verzichtet. Die
Standardabweichung ist fu¨r kleine Offset-Frequenzen recht groß (≈ 50 %) und nimmt fu¨r große
Frequenzen ab (≈ 5 %). Im zentralen Bereich des Meniskus bei θ = 0◦ und im Vorderhorn
bei θ = 55◦ stimmen die berechneten Kurven gut mit den Messwerten u¨berein. Im Gegen-
satz dazu kann man in den ROIs im zentralen Bereich des Meniskus bei θ = 55◦ und im
Vorderhorn bei θ = 0◦ sta¨rkere Abweichungen erkennen. Bei kleinen Offset-Frequenzen wird
ein Gleichgewichtszustand der Sa¨ttigung erreicht. Dieser weicht von der theoretischen Kurve,
die bei kleinen Frequenzen den Wert Null erreicht, ab. Im zentralen Bereich bei θ = 0◦ ist fu¨r
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B1 = 5µT der Gleichgewichtswert gro¨ßer als bei den u¨brigen Sa¨ttigungspulssta¨rken. Bei dieser
Amplitude nimmt die Sa¨ttigung bis zu einer Frequenz von ∆ ≈ 1 kHz zu, sodass die Messwerte
ein Minimum aufweisen. Dieses Verhalten stimmt nicht mit den berechneten Kurven u¨berein.
 
 
 
 
 
 
S
s
a
t/S
0
 
 
S
s
a
t/S
0
zentraler Bereich
θ
=
5
5
°
Vorderhorn
θ
=
0
°
100 101 102 103 104
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Offset−Frequenz ∆ [Hz]
B1=  5 µT
B1= 10 µT
B1= 15 µT
B1= 20 µT
B1= 25 µT
100 101 102 103 104
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Offset−Frequenz ∆ [Hz]
B1=  5 µT
B1= 10 µT
B1= 15 µT
B1= 20 µT
B1= 25 µT
100 101 102 103 104
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Offset−Frequenz ∆ [Hz]
B1=  5 µT
B1= 10 µT
B1= 15 µT
B1= 20 µT
B1= 25 µT
100 101 102 103 104
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Offset−Frequenz ∆ [Hz]
B1=  5 µT
B1= 10 µT
B1= 15 µT
B1= 20 µT
B1= 25 µT
Abbildung 4.26: Messwerte und angepasstes MT-Modell in verschiedenen ROIs einer
koronalen Schicht. Im zentralen Bereich des Meniskus bei θ = 0◦ und im Vorderhorn
bei θ = 55◦ stimmen die berechneten Kurven gut mit den Messwerten u¨berein. Im
Gegensatz dazu kann man in den ROIs im zentralen Bereich des Meniskus bei θ = 55◦
und im Vorderhorn bei θ = 0◦ sta¨rkere Abweichungen erkennen.
Fu¨r die axiale Schicht wurde das mittlere MTR bei beiden Orientierungen relativ zu B0 auf
die gleiche Art bestimmt, wobei u¨ber die gesamte Schicht gemittelt wurde. Auch hier wurden
mit Hilfe der gemittelten Fit-Parameter Theoriekurven berechnet. Die Ergebnisse sind in Ab-
bildung 4.27 dargestellt. Hier wurde ebenfalls auf die Darstellung von Fehlerbalken verzichtet.
Die Standardabweichung liegt in der gleichen Gro¨ßenordnung wie bei den koronalen MTR-
Karten. In dem axialen Schnitt stimmen bei θ = 0◦ die berechneten Kurven gut mit den
Messwerten u¨berein. Auch hier kann eine konstante Sa¨ttigung bei Frequenzen ∆ < 1 kHz be-
obachtet werden. Fu¨r θ = 55◦ sind sta¨rkere Abweichungen der berechneten Kurven von den
Messwerten sichtbar. Auch hier kann man fu¨r B1 = 5µT eine Verringerung der Sa¨ttigung
feststellen.
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Abbildung 4.27: Messwerte und angepasstes MT-Modell in einer axialen Schicht. Fu¨r
θ = 0◦ stimmen gut mit den Messwerten u¨berein. Bei θ = 55◦ lassen sich Abweichungen
des Modells von den Messergebnissen erkennen.
Um eine genauere Aussage u¨ber die Anpassungsgu¨te zu treffen, wurde wie in Kapitel 3.4.2
beschrieben, zuna¨chst das Rauschen in den MR-Bildern bestimmt.
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Abbildung 4.28: Karten der Anpassungsgu¨te χ2red der koronalen (links) sowie der axialen
Schicht (rechts) bei zwei verschiedenen Orientierungen des Meniskus relativ zu B0.
Besonders im Vorderhorn bei θ = 0◦ erha¨lt man hohe Werte fu¨r χ2red. In der axialen
Schicht steigt χ2red leicht an, nachdem der Meniskus gedreht wurde.
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Mit Hilfe der Standardabweichung des Rauschens wurden dann χ2red-Karten erstellt (vgl. Ka-
pitel 3.4.3). Abbildung 4.28 zeigt die χ2red-Karten der koronalen und axialen Schicht fu¨r beide
Orientierungen θ. In der koronalen χ2red-Karte bei θ = 0
◦ kann man vor allem im Vorderhorn
des Meniskus einen Anstieg des χ2red erkennen. χ
2
red liegt hier bei etwa χ
2
red ≈ 12. Im Hinterhorn
und bei θ = 55◦ im gesamten Meniskus ist χ2red deutlich niedriger. Es liegt hier bei χ
2
red ≈ 3.
Die χ2red-Karten weisen hohe Werte an den Ra¨ndern des Meniskus auf.
Ein a¨hnliches Verhalten ist in den axialen Karten zu erkennen. Die χ2red-Werte sind bei beiden
Orientierungen niedrig. Auch hier findet man starke Anstiege von χ2red am inneren und a¨uße-
ren Rand des Meniskus. Die mittleren χ2red der oben beschriebenen ROIs sind in Tabelle 4.11
zusammengefasst.
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Abbildung 4.29: Differenzen des Sa¨ttigungsverha¨ltnisses verschiedener ROIs. (A) Diffe-
renz der ROI im zentralen Bereich des Meniskus bei θ = 0◦ und θ = 55◦. (B) Differenz
der ROI im Vorderhorn bei beiden Orientierungen. (C) Differenz zwischen zentralem
Bereich und Vorderhorn bei θ = 0◦. (D) Differenz zwischen zentralem Bereich und
Vorderhorn bei θ = 55◦. Die verglichenen ROIs unterscheiden sich kaum. Lediglich bei
∆ ≈ 1 kHz und fu¨r ∆ > 26, 7 kHz steigen die Differenzen an.
Beim Magnetisierungstransfer sind besonders die Unterschiede zwischen den Regionen bei ver-
schiedenen Winkeln θ und Offset-Frequenzen ∆ interessant. Um diese zu untersuchen wurden
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Differenzen zwischen den verschiedenen ROIs gebildet. Abbildung 4.29 zeigt die Differenzen
verschiedener ROIs in der koronalen Schicht in Abha¨ngigkeit von der Offset-Frequenz bei ver-
schiedenen Sa¨ttigungspulssta¨rken B1.
θ
χ2red
koronal
axial
zentral Vorderhorn
0◦ 2, 54± 0, 05 11, 62± 0, 41 3, 01± 0, 08
55◦ 3, 62± 0, 05 3, 26± 0, 10 6, 00± 0, 23
Tabelle 4.11: Mittlere Anpassungsgu¨te χ2red der koronalen (links) sowie der axialen
Schicht (rechts) bei zwei verschiedenen Orientierungen des Meniskus relativ zu B0.
Die Differenz zwischen der ROI im zentralen Bereich bei θ = 0◦ und der gleichen ROI bei θ =
55◦ befindet sich in Abbildung 4.29(A). Die Differenzen sind bei allen Offset-Frequenzen gering
(<0,05) und unterscheiden sich auch bei verschiedenen Sa¨ttigungspulssta¨rken kaum. Lediglich
fu¨r B1 = 5µT ist fu¨r Offset-Frequenzen von ∆ ≈ 1 kHz ein lokales Maximum der Differenz
sichtbar. Daru¨ber hinaus steigt die Differenz auch fu¨r Offset-Frequenzen ∆ > 26, 7 kHz an.
Abbildung 4.29(B) entha¨lt die Differenz der ROI im Vorderhorn des Meniskus bei θ = 0◦ und
θ = 55◦. Wie bei der ROI im zentralen Bereich sind die Differenzen im Vorderhorn bei den
meisten Offset-Frequenzen gering, lediglich fu¨r B1 = 5µT ist bei ∆ ≈ 1 kHz und fu¨r große
Offset-Frequenzen ∆ > 26, 7 kHz eine gro¨ßere Differenz erkennbar.
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Abbildung 4.30: Differenzen des Sa¨ttigungsverha¨ltnisses in einer axialen Schicht bei zwei
verschiedenen Orientierungen. Die verglichenen Schichten unterscheiden sich kaum, ihre
Differenzen sind gering. Lediglich fu¨r ∆ > 26, 7 kHz steigen die Differenzen an.
Ein a¨hnliches Verhalten ist in den Abbildungen 4.29(C) und 4.29(D) zu sehen. Hier sind die
Differenzen zwischen der ROI im zentralen Bereich und der ROI im Vorderhorn bei θ = 0◦ (C)
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und θ = 55◦ (D) zu sehen. Auch hier ist ein geringes Maximum fu¨r B1 = 5µT bei ∆ ≈ 1 kHz
sichtbar, allerdings ist es kaum gro¨ßer als die u¨brigen Differenzen bei allen Offset-Frequenzen
und allen Sa¨ttigungspulssta¨rken.
Das gleiche Verhalten la¨sst sich auch fu¨r die Differenzen der axialen Schicht bei θ = 0◦ und
θ = 55◦ beobachten (vgl. Abb. 4.30). Generell sind die Differenzen zwischen ∆ ≈ 1 kHz und
∆ ≈ 26, 7 kHz sehr gering.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Verha¨ltnis Ssat(∆)S0 fu¨r fast alle Sa¨ttigungspulssta¨r-
ken B1 und Offset-Frequenzen ∆ unabha¨ngig von der Lage des Meniskus relativ zum statischen
Feld ist.
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80
5 Diskussion
In dieser Arbeit wurde die Orientierungsabha¨ngigkeit von T2- und MTR-Karten untersucht.
Die transversale Relaxationszeit weist ra¨umliche Variationen auf wohingegen das MTR bei
einer TSE-Akquisition fu¨r eine gegebene Offset-Frequenz von der Orientierung des Meniskus
unabha¨ngig ist. Eine mo¨gliche Anwendung ist die Untersuchung degenerativer Erkrankungen.
Bei einer in vitro-Degeneration im Vorderhorn des Meniskus war ein signifikanter Unterschied
zwischen dem degenerierten und dem gesunden Bereich in den MTR-Karten erkennbar. Außer-
dem wurden die Modellparameter des Magnetisierungstransfers bestimmt. In diesem Kapitel
folgt zuna¨chst eine Diskussion der Problematik bei der Durchfu¨hrung gefolgt von einer physi-
kalischen Interpretation der Ergebnisse im Einzelnen.
5.1 Schwierigkeiten bei der Durchfu¨hrung
Eine Schwierigkeit bei der Durchfu¨hrung der Experimente trat bei der Schichtselektion der
axialen T2- und MTR-Karten auf. Die Selektion der Schicht wurde anhand von zwei klei-
nen Punkten des Gummibandes vorgenommen. Dazu wurde das Gummiband zweimal um das
Probenro¨hrchen gewickelt und an der du¨nnsten Stelle des Meniskus platziert. Durch die Beweg-
lichkeit des Gummibandes kann es schon hier zu einer schiefen Positionierung gekommen sein.
Ein weiteres Problem stellte die Positionierung der Bildgebungsschicht dar. Durch das doppelte
Umwickeln des Gummibandes sollten zwei Punkte auf jeder Seite des Meniskus zur Schichtaus-
wahl sichtbar sein. Wegen der schnellen Relaxation des Signals des Gummibandes waren die
Punkte nicht gut erkennbar. Da fu¨r die Lokalisierung des Meniskus eine FLASH-Sequenz mit
asymmetrischem Echo verwendet wurde (Asymmetriefaktor: AF = 0, 8), war aufgrund von
Verschmierungsartefakten nur ein sehr breiter Punkt auf jeder Seite des Meniskus sichtbar,
was eine genaue Schichtpositionierung schwierig machte. Um die Schichtpositionierung zu ver-
einfachen bra¨uchte man einen Marker, der im MR-Bild ein ho¨heres Signal als das Gummiband
liefert. Hierfu¨r wu¨rde sich zum Beispiel eine mit Wasser gefu¨llte Kapillare eignen. Das Problem
der Positionierung der Kapillare wa¨re damit allerdings noch nicht gelo¨st. Idealerweise wu¨rde
der Marker unmittelbar um den Meniskus gewickelt, weil dadurch die Gefahr minimiert wird,
dass das Gummiband verrutscht. Allerdings ko¨nnte dabei eine mechanische Spannung auf den
Meniskus wirken, welche die Messung verfa¨lschen ko¨nnte. Wurde die Schicht nicht exakt durch
die Mitte des Meniskus gelegt, verlaufen die Kollagenfasern nicht wie angenommen senkrecht
zu dieser Schicht, sondern in einem leicht vera¨nderten Winkel.
Eine a¨hnliche Auswirkung wird durch eine nicht optimale Ausrichtung des Meniskus bei θ = 0◦
erreicht. Nachdem der Meniskus in dem Probenro¨hrchen platziert wurde, wurde die La¨ngsach-
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se des Probenro¨hrchens auch als La¨ngsachse des Meniskus angenommen. Es ist aber mo¨glich,
dass der Meniskus schief in dem Probenro¨hrchen lag, sodass er zu Beginn der Messung nicht
parallel zum Magnetfeld ausgerichtet war. Daru¨ber hinaus war die exakte Einstellung des
Winkels schwierig. Die Markierungen fu¨r die verschiedenen Winkel waren auf ein Blatt Pa-
pier gedruckt, welches auf dem Styroporblock befestigt war. Eine gezeichnete Linie auf dem
Probenro¨hrchen wurde dann mit diesen Markierungen auf eine Linie gebracht. Da das Papier
noch etwas beweglich war und das Probenro¨hrchen auch um seine La¨ngsachse gedreht werden
konnte, waren Fehleinstellungen von bis zu 5◦ mo¨glich. Hier ko¨nnte zum Beispiel mit einem
Goniometer Abhilfe geschaffen werden. Da dieses aber aus nicht-magnetischen Materialien be-
stehen mu¨sste, wa¨re der Bau eines solchen Goniometers mit großem Aufwand verbunden.
Alle diese Beobachtungen fu¨hren dazu, dass die Orientierung des Meniskus, welche mit dem
Winkel θ beschrieben wird, nicht exakt ist. Dies wird in den nachfolgenden Ausfu¨hrungen
beru¨cksichtigt.
5.2 Vergleich von T2- und MTR-Karten
In diesem Kapitel wird zuna¨chst die Orientierungsabha¨ngigkeit der transversalen Relaxations-
zeit in den untersuchten Schichten betrachtet. Anschließend folgt eine Diskussion der Orien-
tierungsabha¨ngigkeit des Magnetisierungstransferverha¨ltnisses.
T2-Karten
Kapitel 4.1 zeigte, dass die T2-Karten in einer koronalen Schicht ra¨umliche Variationen aufwei-
sen. Im zentralen Bereich des Meniskus ist die transversale Relaxationszeit kurz (T2 ≈ 8−9 ms),
wohingegen sie im Vorder- und Hinterhorn um etwa den Faktor 1,75 la¨nger ist (T2 ≈ 14−15 ms)
ist. In Meniskus 3 wurden leicht niedrigere Relaxationszeiten (≈ 7 ms im zentralen Bereich und
≈ 13 ms im Vorderhorn) gemessen. Die Menisken 1–3 wurden am gleichen Tag nacheinander
untersucht. Die Isolierung aller drei Menisken aus der Gelenkkapsel erfolgte zeitgleich. Menis-
kus 3 lag zum Zeitpunkt der Messung also schon etwa 5 Stunden im Probenro¨hrchen, sodass
bereits etwas Wasser aus dem Meniskus verdunstet war, und er damit leicht ausgetrocknet
war.
Ursache fu¨r die Variationen der transversalen Relaxationszeit ist der Magic-Angle-Effekt (vgl.
Kapitel 2.3.3). In der zentralen Schicht des Meniskus, die in dieser Arbeit untersucht wurde,
verlaufen die Kollagenfasern zirkular. Außerdem sind hier einige radial verlaufende Faserbu¨ndel
verwoben. Richtet man, wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben, den Meniskus mit seiner La¨ngsachse
parallel zum Magnetfeld aus, verlaufen die Kollagenfasern im zentralen Bereich des Meniskus
parallel zum B0-Feld, wohingegen die Fasern im Vorder- und Hinterhorn etwa einen Winkel
von θ = 55◦ mit dem statischen Feld bilden. In den Spitzen des Meniskus verlaufen die Fasern
anna¨hernd senkrecht zu B0. Im zentralen Bereich ist daher die dipolare Kopplung sta¨rker als
im Vorder- und Hinterhorn des Meniskus. Dies fu¨hrt zu einer langen Korrelationszeit τc der
gebundenen Protonen, und damit zu einer Verringerung der transversalen Relaxationszeit T2.
Da die dipolare Kopplungssta¨rke proportional zu (3 cos2 θ − 1) ist, verschwindet sie im magi-
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schen Winkel (θm ≈ 54, 7◦). In den Bereichen, in denen die Kollagenfasern im 55◦-Winkel zu
B0 liegen ist daher die transversale Relaxationszeit verla¨ngert. Am a¨ußeren und inneren Rand
des Meniskus kann man ebenfalls erho¨hte T2-Werte erkennen. Am inneren Rand ist der Me-
niskus sehr du¨nn und man kann hier keinen zirkularen Verlauf der Kollagenfasern annehmen.
Hier u¨berkreuzen sich die Kollagenfibrillen in verschiedenen Winkeln. Da keine Vorzugsrich-
tung der Kollagenfasern gegeben ist, verschwindet im Mittel die dipolare Kopplung. Dies fu¨hrt
zu einem Anstieg der gemessenen Relaxationszeit. Die Ursache der la¨ngeren T2-Relaxation am
a¨ußeren Rand ist nicht durch den Faserverlauf begru¨ndet. Der Meniskus ist am a¨ußeren Rand
mit der Gelenkkapsel verbunden, in der sich auch ein Fettko¨rper befindet. Dieses Fett konnte
bei der Isolierung der Menisken nicht vollsta¨ndig entfernt werden. Fett relaxiert langsamer
als kollagenhaltiges Gewebe. Zum Beispiel wurde bei einer Feldsta¨rke von 3 T fu¨r subkutanes
Fett eine Relaxationszeit von T2,Fett = (133 ± 4, 43) ms gemessen, wohingegen fu¨r Knorpel
T2,Knorpel = (36, 9± 3, 81) ms bestimmt wurde [Gold et al., 2004]. Der Anstieg der transversa-
len Relaxationszeit am a¨ußeren Rand des Meniskus weist also auf das Vorhandensein von Fett
in diesem Bereich hin. Mit Hilfe der S0-Karte kann man diese Schlussfolgerung untermauern.
Die Anfangsmagnetisierung ist im Vorder- und Hinterhorn gro¨ßer als im zentralen Bereich des
Meniskus. Aufgrund der kurzen T2-Zeit ist das Signal im zentralen Bereich schon zum Teil
relaxiert, bevor die Datenaufnahme beginnt. Daher ist die extrapolierte Anfangsmagnetisie-
rung S0 in diesem Bereich niedriger. Die Ungenauigkeit beider Parameter ist in Vorder- und
Hinterhorn geringer als im zentralen Bereich des Meniskus. Die Qualita¨t des Fits, und damit
auch der Fehler der bestimmten Parameter, ist vom Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis abha¨ngig.
Dieses ist aufgrund der la¨ngeren transversalen Relaxationszeit und damit dem ho¨heren Signal
im Vorder- und Hinterhorn gro¨ßer als im zentralen Bereich des Meniskus, was zu einer ho¨heren
Anpassungsgenauigkeit fu¨hrt.
Neben der Ausrichtung der Kollagenfasern ko¨nnte noch die lokale Komposition des Menis-
kus bei der Variation der transversalen Relaxationszeit eine Rolle spielen. In der zentralen
Schicht des Meniskus sind zum einen einige radial verlaufende Fasern mit den zirkula¨ren Fa-
serbu¨ndeln verwoben, zum anderen dringt lockeres Bindegewebe von der Gelenkkapsel radial
in die Fasern ein. Beides kann zu Vera¨nderungen der gemessenen T2-Zeit fu¨hren, sodass der
Magic-Angle-Effekt nicht eindeutig nachgewiesen ist. Daher wurde in einer weiteren Messrei-
he die transversale Relaxationszeit in einer axialen Schicht bei verschiedenen Orientierungen
untersucht (vgl. Kapitel 4.1.2). Die transversale Relaxationszeit von Meniskus 6 steigt von
T 0
◦
2 = (6, 8 ± 0, 15) ms bei θ = 0◦ auf T 50
◦
2 = (12, 23 ± 0, 16) ms bei θ = 50◦, was etwa einer
Verdopplung entspricht (vgl. Abb. 4.8). In den u¨brigen Menisken ist der Anstieg nicht ganz so
stark, er entspricht hier in etwa einen Faktor von 1,5.
Da die Variation von T2 mit der Orientierung des Meniskus durch die dipolare Kopplung be-
gru¨ndet ist, wird beim magischen Winkel θm = 54, 7
◦ ein Maximum erwartet. Die maximale
T2-Zeit der verwendeten Menisken wurde bei θ = 50
◦ oder θ = 60◦ gefunden (vgl. Tab. 4.4).
Auch wenn man die einzelnen Pixel betrachtet findet man die Maxima bei diesen Winkeln
(vgl. Abb. 4.13). Bei der Bestimmung des Winkels, bei dem T2 maximal wird, wurde kei-
ne Anpassung einer Funktion durchgefu¨hrt, sondern einfach der maximale Wert gesucht. Mit
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Hilfe eines Fits ha¨tte man auch Winkel zwischen den gewa¨hlten Stu¨tzstellen bestimmen ko¨n-
nen, was zu einer gro¨ßeren Genauigkeit gefu¨hrt ha¨tte. Ein a¨hnliches Ergebnis ha¨tte durch die
Wahl kleinerer Winkelintervalle erreicht werden ko¨nnen, was aber zu einer deutlich la¨ngeren
Messzeit gefu¨hrt ha¨tte. Daru¨ber hinaus ist der exakte Verlauf der Kollagenfasern im Menis-
kus nicht bekannt. Obwohl die Vorzugsrichtung der Kollagenfasern zirkular ist, bedeutet das
nicht, dass alle Fasern perfekt parallel zueinander liegen. Ein Voxel der verwendeten Bildge-
bungssequenz hat eine Abmessung von 0, 5× 0, 5× 1 cm3 und ist damit deutlich gro¨ßer als die
Abmessungen einer Kollagenfaser ( ≈ 1µm). In einem abgebildeten Voxel befinden sich also
viele Kollagenfasern, von denen jede eine leicht andere Verlaufsrichtung hat. Jede der Fasern
tra¨gt zum Gesamtsignal, und damit zum gemessenen T2 bei. Dies fu¨hrt zu einer Verbreiterung
des Maximums, was eine eindeutige Zuordnung einer Orientierungsrichtung fu¨r jedes Voxel
schwierig macht. Daher wird fu¨r alle Pixel in denen die maximale Relaxationszeit bei θ = 50◦
oder θ = 60◦ auftritt angenommen, dass hier die Kollagenfasern senkrecht zur ausgewa¨hlten
Schicht verlaufen. In allen anderen Pixeln verlaufen die Kollagenfasern vermutlich nicht exakt
senkrecht zur ausgewa¨hlten Schicht, wodurch das Maximum bei niedrigeren Winkeln auftritt.
Eine mo¨glicherweise schra¨g gewa¨hlte Bildgebungsschicht (vgl. Kapitel 5.1) ko¨nnte diesen Ef-
fekt noch versta¨rken.
Trotz der aufgetreten Schwierigkeiten konnte in den vorgestellten Experimenten gezeigt wer-
den, dass die transversale Relaxationszeit des Meniskus abha¨ngig von der Verlaufsrichtung der
Kollagenfasern relativ zum statischen Magnetfeld ist. Es wurde ein Anstieg der Relaxations-
zeit um einen Faktor 1,5–2 beim Verdrehen des Meniskus von θ = 0◦ auf θ = 50◦ gemessen.
In der Fachliteratur gibt es bisher keine Vero¨ffentlichungen u¨ber die Untersuchung der Ori-
entierungsabha¨ngigkeit von T2 in Meniskusgewebe. Lediglich fu¨r verschiedene Sehnen gibt es
entsprechende Untersuchungen. Zum Beispiel wurde in der Achillessehne eines Rinds ein An-
stieg der transversalen Relaxationszeit von T 0
◦
2 = (7, 2 ± 0, 6) ms auf T 55
◦
2 = (23 ± 2) ms bei
einer Lagea¨nderung von θ = 0◦ auf θ = 55◦ gemessen [Henkelman et al., 1994]. Dies entspricht
einem Anstieg um den Faktor 3. In der Achillessehne eines Schafs konnte eine Verdopplung
der transversalen Relaxationszeit gemessen werden [Navon et al., 2007]. Im Vergleich zu den
Schweinemenisken sind die Kollagenfasern in der Achillessehne sehr stark parallel ausgerichtet
[Fullerton und Rahal, 2007]. Dies fu¨hrt mo¨glicherweise zu einer sta¨rkeren Kopplung der Proto-
nen und damit zu ho¨heren Relaxationszeiten wenn die Kopplung nicht wirkt. Daru¨ber hinaus
verlaufen vermutlich alle Fasern in einem Voxel in dieselbe Richtung. Im Meniskus hingegen
wird u¨ber Kollagenfasern verschiedener Verla¨ufe gemittelt. Es ist daher naheliegend, dass hier
der gemessene Anstieg der transversalen Relaxationszeit niedriger ausfa¨llt. Mit einem Anstieg
um fast einen Faktor 2 liegt man sogar in der gleichen Gro¨ßenordnung die fu¨r die Achillessehne
von Schafen berichtet wurde.
MTR-Karten
Zum Vergleich mit den T2-Karten wurden MTR-Karten bei verschiedenen Offset-Frequenzen
∆ des Sa¨ttigungspulses bestimmt. Dabei stand die Fragestellung im Vordergrund, ob die MTR-
Karten eine a¨hnliche Orientierungsabha¨ngigkeit aufweisen wie die T2-Karten. Die MTR-Karten
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bei 12 der 26 verschiedenen Offset-Frequenzen einer koronalen Schicht sind in Abbildung 4.3
dargestellt. Es konnte keine Orientierungsabha¨ngigkeit festgestellt werden, die der Variati-
on der transversalen Relaxationszeit in der koronalen Schicht entspricht. Im Gegensatz dazu
sind die MTR-Karten sogar sehr homogen. Als Maß fu¨r die Homogenita¨t der Karten wurde
die Standardabweichung in der gesamten Schicht relativ zum mittleren MTR bestimmt. Fu¨r
Offset-Frequenzen ∆ < 20 kHz war die relative Abweichung innerhalb der Schicht kleiner als
5 %. Bei ho¨heren Offset-Frequenzen stieg die relative Abweichung stark an. Außerdem kann
eine Abnahme des MTRs mit steigender Offset-Frequenz festgestellt werden. Wird der Sa¨tti-
gungspuls nahezu resonant eingestrahlt, wird neben dem gebundenen Pool auch noch der freie
Wasserpool gesa¨ttigt. Dies hat zur Folge, dass das gemessene Signal sehr klein wird, und damit
das MTR gema¨ß Gleichung (2.82) nahezu eins wird. Mit steigender Offset-Frequenz nimmt die
direkte Sa¨ttigung ab, wodurch das gemessene Signal gro¨ßer und das MTR kleiner wird. Bei
großen Offset-Frequenzen werden so gut wie keine Spins mehr gesa¨ttigt. Das gemessene Signal
entspricht dann dem Signal ohne Sa¨ttigungspuls und das MTR sollte gleich null werden. Da
aber in beiden Bildern Rauschen vorhanden ist, ist es sogar mo¨glich, dass das Signal nach der
Einstrahlung des Sa¨ttigungspulses gro¨ßer ist, als das Signal ohne Sa¨ttigungspuls. So ko¨nnen
praktisch sogar negative MTRs gemessen werden. Am a¨ußeren Rand des Meniskus ko¨nnen
niedrigere MTR-Werte festgestellt werden. Wie zuvor beschrieben befinden sich am a¨ußeren
Rand des Meniskus Fettreste. Da Fett keine zwei Pools entha¨lt, wird hier bei fast allen Offset-
Frequenzen das gleiche MTR gemesessen.
Um erneut die Auswirkungen der unterschiedlichen Gewebezusammensetzung in verschiedenen
Bereichen als Ursache fu¨r das konstante MTR auszuschließen, wurde das MTR in einer axialen
Schicht bei verschiedenen Orientierungen untersucht. Hier wurden zwei Bildgebungssequenzen
verglichen. Wird die Bildgebung mit einer TSE-Akquisition durchgefu¨hrt, erha¨lt man einen
konstanten MTR-Wert bei jeder Orientierung θ (vgl. Abb. 4.14 sowie Abb. 4.16 (A) und (G)).
Dieses Ergebnis stimmt mit den Untersuchungen der koronalen Schicht u¨berein. Die verringer-
ten MTR-Werte am Rand der Schicht sind eine Folge der Bildregistrierung. Der Algorithmus
fu¨hrt eine Interpolation durch um die Bilder aneinander auszurichten. Daher entsprechen die
MTR-Werte dieser Randpixel nicht dem tatsa¨chlichen MTR und sie wurden bei der Auswer-
tung nicht beru¨cksichtigt.
Mit der FLASH-Datenaufnahme erha¨lt man stark variierende MTR-Werte bei verschiedenen
Orientierungen (vgl. Abb. 4.15 sowie Abb. 4.16 (B-F) und (H-L)). Hierfu¨r ko¨nnte es mehre-
re Ursachen geben. Bei der FLASH-Sequenz werden deutlich ku¨rzere Echo-Zeiten als bei der
TSE-Sequenz verwendet. Damit ist es mo¨glich Komponenten mit ku¨rzeren Relaxationszeiten
darzustellen. Mo¨glicherweise folgen diese Komponenten einer Orientierungsabha¨ngigkeit, die in
den mit der TSE-Sequenz bestimmten Bildern nicht sichtbar ist. Außerdem ist die verwendete
asymmetrische FLASH-Auslese anfa¨llig fu¨r Suszeptibilita¨tsartefakte, die in der TSE-Sequenz
aufgrund der Refokussierung mit einem 180◦-Puls nicht auftreten. Diese treten vor allem an
den Ra¨ndern des Meniskus auf, da es hier Feldspru¨nge beim Eintreten des Magnetfeldes in den
Meniskus gibt. Daru¨ber hinaus spielt der Shim hier eine große Rolle. Die Lage des Meniskus
fu¨hrt zu Felda¨nderungen und damit zu Inhomogenita¨ten. Nach dem Drehen des Meniskus liegt
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die beobachtete Schicht daher in einem lokalen Magnetfeld mit einer anderen Homogenita¨t als
zuvor. Dies kann ebenfalls zu Suszeptibilita¨tsartefakten fu¨hren. Bei der TSE-Sequenz wirken
sich diese Probleme nicht aus, weil die statischen Magnetfeldinhomogenita¨ten durch den 180◦-
Puls refokussiert werden. Ha¨ufig werden Gradienten-Echo-Sequenzen zur Untersuchung des
Magnetisierungstransfers im Knie verwendet [Wolff et al., 1991; Wolff und Balaban, 1994; Ad-
ler et al., 1996]. In dieser Arbeit konnte allerdings gezeigt werden, dass solche Sequenzen fu¨r
die hier untersuchte Fragestellung nicht geeignet sind.
Die Linienbreite der Absorptionslinien der beiden Pools ist proportional zur reziproken trans-
versalen Relaxationszeit. Sie sollte daher im Vorderhorn des Meniskus (θ = 50◦) schmaler
sein, als im zentralen Bereich (θ = 50◦). Dadurch wa¨re bei bestimmten Offset-Frequenzen
die Sa¨ttigung im zentralen Bereich sta¨rker als im Vorderhorn, sodass man einen sichtbaren
Unterschied in den MTR-Karten erwartet. Die Tatsache, dass das MTR keine Orientierungs-
abha¨ngigkeit aufweist steht im Widerspruch zu diesen Erwartungen. Dies weist darauf hin,
dass das ga¨ngige Zwei-Pool-Modell zur Beschreibung des Magnetisierungstransfers nicht aus-
reichend ist. Mo¨glicherweise wu¨rde die Einfu¨hrung eines weiteren Pools oder einer zusa¨tzlich
dipolaren Komponente die hier beschriebenen Ergebnisse erkla¨ren. Dennoch ist das Verhal-
ten des MTRs von Vorteil fu¨r die Bildgebung von Menisken. Die MTR-Karten liefern einen
Kontrast, der nicht vom Magic-Angle-Effekt beeinflusst wird.
5.3 Untersuchung eines Degenerationsmodells
Als Anwendungsmodell wurde in vitro eine Degeneration der Menisken untersucht. Aufgrund
der enzymatischen Zersetzung der Kollagenmatrix durch die Kollagenase wird ein deutlicher
Anteil der Wassermoleku¨le der Hydrathu¨lle freigesetzt. Der Wassergehalt des Gewebes nimmt
daher zu. Dies verursacht eine La¨sion im Meniskus a¨hnlich einem Meniskusriss [Fullerton und
Rahal, 2007].
Die Degeneration wurde bewusst im Vorderhorn platziert, da hier der Anstieg von T2 auf
Grund des Magic-Angle-Effekts am sta¨rksten ausgepra¨gt ist. Die T2-Karten der degenerier-
ten Menisken (vgl. Abb. 4.17, linke Spalte) zeigen ebenso wie die T2-Karten der gesunden
Menisken einen Anstieg der transversalen Relaxationszeit im Vorderhorn, die in der gleichen
Gro¨ßenordnung wie bei den gesunden Menisken liegt (vgl. Tab. 4.2 und 4.7). Die Ursache
hierfu¨r ist unklar. Zum einen verlaufen in diesem Bereich die Kollagenfasern etwa im magi-
schen Winkel zum statischen Magnetfeld, zum anderen wird durch das Enzym Kollagenase die
Kollagenstruktur aufgebrochen. Daher haben die Kollagenfasern keine Vorzugsrichtung mehr,
wodurch die dipolare Kopplung im Mittel verschwindet. Dies fu¨hrt ebenfalls zu einem Anstieg
der transversalen Relaxationszeit verglichen mit dem zentralen Bereich des Meniskus. Die ROIs
wurden bei den degenerierten Menisken so gewa¨hlt, dass sie in Bereichen mit maximalem T2
lagen. Grund dafu¨r war die Annahme, dass durch die Degeneration die transversale Relaxation
ansteigt.Die Lage der ROIs entspricht der Lage der ROIs bei den gesunden Menisken. Man
kann also anhand der T2-Karten nicht genau feststellen, in welchem Bereich die Kollagenase
gewirkt hat, und daher eine Degeneration vorliegt.
86
5.3. Untersuchung eines Degenerationsmodells
Im Hinterhorn der degenerierten Menisken ist der Magic-Angle nicht so stark ausgebildet wie
bei den gesunden Menisken. Die enzymatische Aufspaltung des Kollagens dauert etwa 15 Stun-
den. In dieser Zeit wurden die Menisken in einem geschlossenen Falcon-Ro¨hrchen aufbewahrt.
Durch ein gewa¨ssertes Tuch sollte in diesem Ro¨hrchen eine feuchte Umgebung erzeugt wer-
den, um die Menisken vor dem Austrocknen zu schu¨tzen. Diese Maßnahme war vermutlich
nicht ausreichend. Bereits bei Meniskus 3 der gesunden Menisken, der nur 5 Stunden in einem
Falcon-Ro¨hrchen lag, wurde eine allgemeine Verringerung der transversalen Relaxationszeit
festgestellt. Aus dem gleichen Grund sind die transversalen Relaxationszeiten in den degene-
rierten Menisken leicht reduziert.
In den MTR-Karten der degenerierten Menisken kann man im Vorderhorn des Meniskus eine
Abnahme der MTR-Werte erkennen (vgl. Abb. 4.17, rechte Spalte). Diese Abnahme lag in
dem Bereich, in dem die Degeneration des Meniskus erwartet wird. Da bereits gezeigt wurde,
dass das MTR keine Orientierungsabha¨ngigkeit aufweist, kann man davon ausgehen, dass es
sich hier tatsa¨chlich um die degenerierten Bereiche handelt. Die reduzierten MTR-Werte im
Bereich der Degeneration ko¨nnen folgendermaßen erkla¨rt werden: Das durch die Zersetzung
der Kollagenmatrix freigesetzte Wasser vergro¨ßert den freien Pool und fu¨hrt zu einer geringe-
ren Sa¨ttigung des gebundenen Pools. Da das MTR gema¨ß Gleichung (2.82) berechnet wird,
werden reduzierte MTR-Werte gemessen.
Zur U¨berpru¨fung der Signifikanz der Ergebnisse wurden zwei ROIs verglichen, eine im degene-
rierten Bereich, und eine im zentralen Bereich des Meniskus. Fu¨r alle vier Menisken konnten
bei Offset-Frequenzen zwischen 1, 6 kHz < ∆ < 19, 5 kHz signifikante Unterschiede in den
MTR-Werten der jeweiligen ROIs festgestellt werden. Bei niedrigeren Offset-Frequenzen ist
die Sa¨ttigung sehr stark, sodass das gemessene Signal nahezu verschwindet. Fu¨r hohe Fre-
quenzen unterscheiden sich gesa¨ttigtes und ungesa¨ttigtes Signal kaum voneinander. Daher ist
es versta¨ndlich, dass bei diesen Frequenzen eine Unterscheidung zwischen den beiden Regionen
schwierig ist.
Betrachtet man die Differenzen zwischen den jeweiligen ROIs, sieht man, dass das individuelle
Signifikanzlevel fu¨r jeden Meniskus sehr unterschiedlich ist (vgl. Abb. 4.20, blaue Markierungs-
linie). Es ist damit schwierig, eine verla¨ssliche Aussage zu treffen, ab welcher Differenz man
sicher von einem signifikanten Unterschied ausgehen kann. Schließt man allerdings alle Offset-
Frequenzen bei denen fu¨r mindestens einen der Menisken der Unterschied zwischen den ROIs
nicht signifikant ist und die dazugeho¨rigen Differenzwerte aus, findet man ein gemeinsames
Signifikanzlevel. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, und degeneriertes Gewebe sicher zu
identifizieren, ist daher eine Differenz von mindestens 0,1 notwendig, was einem Unterschied
im MTR von ca. 10 % entspricht.
Wie stark sich die beiden Regionen unterscheiden ha¨ngt außerdem von dem Grad der De-
generation ab. Man sieht, dass bei den Menisken 11 und 12 eine sta¨rkere Verringerung der
MTRs in einem recht großen Bereich gemessen wurde, wofu¨r es zwei mo¨gliche Ursachen gibt.
Zum einen ko¨nnte hier eine sta¨rkere Zersetzung der Kollagenmatrix stattgefunden haben, so
dass die Verringerung des MTRs sta¨rker ausgepra¨gt ist. Zum anderen wa¨re eine fehlerhafte
Schichtpositionierung mo¨glich. In dem Einschnitt im Vorderhorn ko¨nnten sich noch Wasser-
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reste oder Reste der Kollagenaselo¨sung befinden. Diese wu¨rden dazu fu¨hren, dass verringerte
MTR-Werte gemessen werden. Zur Auswertung wurden daher ROIs gewa¨hlt, die nur die gering
vera¨nderten MTR-Werte beru¨cksichtigen. Diese ROIs stimmen nicht mit denen u¨berein, die
in den T2-Karten gewa¨hlt wurden. Nur mit Hilfe des MTRs ist eine genaue Lokalisierung der
degenerierten Bereiche mo¨glich.
5.4 Messung der Modellparameter des Magnetisierungstransfers
Bei der Messung der Modellparameter des Magnetisierungstransfers wurden die transversale
Relaxatationszeit T b2 des gebundenen Pools sowie die Austauschrate R zwischen den beiden
Pools bestimmt. Beide Parameter zeigen eine Orientierungsabha¨ngigkeit. Bei der transversalen
Relaxationszeit des gebundenen Pools stellt man fest, dass bei θ = 0◦ T b2 im zentralen Teil des
Meniskus la¨nger ist als im Vorderhorn (vgl. Abb. 4.21). Dreht man den Meniskus, nimmt T b2
im zentralen Bereich ab, wohingegen es im Vorderhorn zunimmt. Dies la¨sst sich auch in den
axialen T b2 -Karten erkennen, in denen T
b
2 nach der Drehung von θ = 0
◦ auf θ = 55◦ ku¨rzer
wird (siehe Abb. 4.22). Vergleicht man diese Ergebnisse mit dem Verlauf der Kollagenfasern
stellt man fest, dass T b2 kleiner ist, wenn die Kollagenfasern in einem 55
◦-Winkel zum stati-
schen Feld liegen. Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, war die Erwartung eine andere. Aufgrund
der dipolaren Kopplung, die bei θ = 0◦ sta¨rker ist als bei θ = 55◦, sollte die transversale
Relaxationszeit bei θ = 55◦ la¨nger sein als bei θ = 0◦. Wegen der starken Bindung an das
Kollagen sollte der Magic-Angle-Effekt beim gebundenen Pool besonders deutlich sein. Be-
trachtet man zusa¨tzlich die Fehlerkarten von T b2 erkennt man, dass die Ungenauigkeit relativ
klein ist. Allerdings kann ein Anstieg der Ungenauigkeit in den Bereichen festgestellt werden,
in denen die Kollagenfasern parallel zum Feld verlaufen. Die Qualita¨t des Fits ist, wie bereits
gezeigt, vom Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis abha¨ngig. Dieses ist ho¨her, wenn die Kollagenfasern
im 55◦-Winkel zum Feld verlaufen, sodass die Anpassung in diesen Bereichen besser ist.
Bei der Austauschrate R kann man beobachten, dass sie gro¨ßer ist, wenn die Kollagenfasern in
einem 55◦-Winkel zum statischen Feld ausgerichtet sind, als bei einer parallelen Ausrichtung
(vgl. Abb. 4.24). Es gibt zwei physikalische Mechanismen, die dem Austausch der Magneti-
sierung zugrunde liegen. Zum einen kann es sich um den chemischen Austausch der Protonen
handeln, zum anderen kann die Magnetisierung durch dipolare Kopplungen u¨bertragen werden.
Das verwendete Modell unterscheidet allerdings nicht zwischen diesen beiden Prozessen. An-
genommen je nach Verlauf der Kollagenfasern dominiert einer der beiden Prozesse, so wa¨re es
sinnvoll, dass bei paralleler Ausrichtung der Kollagenfasern die Magnetisierung durch dipolare
Kopplungen u¨bertragen wird. Verlaufen die Kollagenfasern im 55◦-Winkel zum statischen Feld
sollte dieser Anteil abnehmen, sodass der chemische Austausch dominiert. Dieser Austausch
sollte allerdings nur von der chemischen Beschaffenheit des Meniskus abha¨ngen, und daher
im gesamten Meniskus gleich sein [Henkelman et al., 1994]. Eine zusa¨tzliche U¨bertragung der
Magnetisierung in dem Bereich, in dem die Kollagenfasern parallel zum statischen Feld liegen,
sollte daher eher zu einem Anstieg der Austauschrate in diesem Bereich fu¨hren. Betrachtet
man auch hier die Fehlerkarten stellt man fest, dass die Ungenauigkeit der Austauschrate sehr
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hoch. Wie bei T b2 steigt auch hier die Ungenauigkeit an, wenn die Kollagenfasern parallel zum
Feld verlaufen.
Diese Beobachtungen weisen darauf hin, dass das Zwei-Pool-Modell die Daten in diesem Fall
nicht passend beschreibt. Dies wird besta¨tigt, wenn man die Abha¨ngigkeit des Sa¨ttigungsver-
ha¨ltnisses von der Offset-Frequenz ∆ und der Sa¨ttigungspulssta¨rke B1 betrachtet (vgl. Abb.
4.26 und 4.27). Hier sieht man, dass die Funktion die Messwerte gut beschreibt, wenn die
Kollagenfasern parallel zum B0-Feld verlaufen, also im zentralen Bereich des Meniskus bei
θ = 0◦ und im Vorderhorn bei θ = 55◦, sowie in der axialen Karte bei θ = 0◦. Verlaufen die
Kollagenfasern im 55◦-Winkel zu B0 (im zentralen Bereich des Meniskus bei θ = 55◦ und im
Vorderhorn bei θ = 0◦, sowie in der axialen Karte bei θ = 55◦) stimmen die Messwerte nicht
mit dem Modell u¨berein. Daru¨ber hinaus fa¨llt auf, dass die angepasste Funktion bei kleinen
Offset-Frequenzen stark von den Messwerten abweicht. Jedes MR-Bild ist mit Rice-verteiltem
Rauschen behaftet, sodass der Quotient SsatS0 6= 0 ist. Dies wird in dem Modell nicht beru¨cksich-
tigt. Außerdem kann man beobachten, dass der Quotient fu¨r B1 = 5µs bei Offset-Frequenzen
∆ < 1 kHz nicht konstant ist. Dies liegt vermutlich an einer unzureichenden Sa¨ttigung. Die
minimale Sa¨ttigungsdauer wurde in dieser Arbeit nur fu¨r eine Sa¨ttigungspulsamplitude und 2
Offset-Frequenzen bestimmt. Mo¨glicherweise ist bei einer niedrigeren Amplitude die Sa¨ttigung
noch nicht in einem Gleichgewichtszustand.
Mit Hilfe der Anpassungsgu¨te χ2red werden diese Beobachtungen besta¨tigt. Ein χ
2
red ≈ 1 ent-
spricht einer guten Anpassung im Rahmen der Varianzen der Messwerte. Je weiter der be-
rechnete Wert davon abweicht, desto schlechter ist der Fit. Eine Abweichung zu niedrigeren
χ2red-Werten wu¨rde einer U¨beranpassung der Daten entsprechen. Eine Abweichung zur ho¨heren
χ2red-Werten weist darauf hin, dass der Fit die Messdaten nicht ausreichend beschreibt. Dies
kann in dieser Arbeit beobachtet werden. Besonders in den Regionen, in denen die Kollagen-
fasern im magischen Winkel zum Feld verlaufen, ist die Anpassungsgu¨te schlecht, sie betra¨gt
bis zu χ2red ≈ 12 im Vorderhorn des Meniskus bei θ = 0◦.
Das verwendete Zwei-Pool-Modell nach Henkelman ist in den Bereichen in denen die Kolla-
genfasern parallel zum statischen Magnetfeld verlaufen fu¨r die Beschreibung des Magnetisie-
rungstransfers im Meniskus ausreichend. Fu¨r die hier durchgefu¨hrten Rechnungen wurde eine
gaußfo¨rmige Absorptionskurve angenommen. Diese tritt bei festko¨rpera¨hnlichem Gewebe mit
starker dipolarer Kopplung zwischen mehreren Spins mit starker geometrischer Einschra¨n-
kung auf [Abragam, 1961]. Genau dies ist bei den parallel verlaufenden Kollagenfasern der
Fall. Verlaufen die Kollagenfasern im 55◦-Winkel zum statischen Magnetfeld, wird die dipo-
lare Kopplung aufgehoben. Die Vermutung liegt hier nahe, dass die Absorptionline dann eine
andere Form hat. Fu¨r biologisches Gewebe wird ha¨ufig eine Super-Lorentz-Form angenom-
men [Morrison und Henkelman, 1995]. Bei dieser wird allerdings davon ausgegangen, dass in
dem betrachteten Voxel keine Vorzugsrichtung zu finden ist, sodass u¨ber alle Orientierungen
gemittelt wird. Ideal wa¨re vermutlich eine Linienform, die die Lage der Kollagenfasern im
Magnetfeld beru¨cksichtigt. Damit ko¨nnte mo¨glicherweise sogar die Faser-Orientierung als zu-
sa¨tzlicher Fit-Parameter bestimmt werden.
Bildet man die Differenzen der MTR-Werte in verschiedenen ROIs, sieht man, dass sie sich
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kaum unterscheiden (vgl. Abb. 4.29 und 4.30). Es wurde jeweils eine ROI, in der die Kolla-
genfasern parallel zum statischen Feld verlaufen, mit einer ROI, in der die Kollagenfasern im
55◦-Winkel verlaufen, verglichen. Die Unterschiede zwischen den ROIs sind fu¨r die meisten
Offset-Frequenzen < 0, 05. In den MTR-Karten ko¨nnen so kleine Unterschiede nicht wahr-
genommen werden. Aus der Untersuchung der degenerierten Menisken geht hervor, dass ein
Unterschied von mindestens ≈ 0, 1 optimal ist, um zwei Regionen sicher unterscheiden zu
ko¨nnen. Bei Frequenzen von etwa ∆ ≈ 1 kHz ist dies bereits im gesunden Meniskus der Fall.
Zur Untersuchung von Degenerationen mit Hilfe des MTRs sollte diese Frequenz daher nicht
gewa¨hlt werden. Das gleiche gilt fu¨r Frequenzen ∆ > 26, 7 kHz.
In dieser Arbeit konnte der Gewinn durch das Erstellen von MTR-Karten bei der Untersu-
chung degenerativer Erkrankungen deutlich gemacht werden. Da das MTR nicht durch den
Magic-Angle-Effekt beeinflusst wird, stellt es eine vielversprechende Methode zur Diagnose
degenerativer Erkrankungen dar. Sie bietet fu¨r den Patienten mehr Komfort, da sie bei der
Positionierung des Knies im MR-Tomographen flexibler ist. Im klinischen Einsatz stellt das
MTR eine Mo¨glichkeit zur objektiven Identifizierung von Meniskusla¨sionen dar. Fehlinterpre-
tationen durch Magic-Angle-Artefakte und falsch-positive Diagnosen ko¨nnen so verhindert und
die Anzahl unno¨tiger Operationen verringert werden. Durch das U¨bertragen dieser Methode
auf die Bildgebung der Wirbelsa¨ule ko¨nnen zudem mo¨glicherweise degenerative Erkrankungen
der Wirbelsa¨ule fru¨hzeitig erkannt werden. Dadurch ist kann Patienten mit den Volkskrank-
heiten Ru¨cken- und Knieschmerzen durch eine fru¨he Diagnose ein langer Leidensweg erspart
werden.
90
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Magnetresonanztomographie ist eine nichtinvasive, kontrastreiche Methode zur Untersu-
chung von Patienten mit Knieschmerzen. Diese ko¨nnen sowohl durch degenerative als auch
posttraumatische Erkrankungen des Kniegelenks verursacht werden. Die ha¨ufigste Ursache fu¨r
Knieschmerzen ist Arthrose, welche unter anderem durch Verletzungen des Meniskus verur-
sacht wird. Allerdings wird die Diagnose von Meniskusscha¨digungen mit Hilfe der Magnetre-
sonanztomographie durch den Magic-Angle-Effekt erschwert.
In dieser Arbeit wurde der Einfluss des Magic-Angle-Effektes auf die MR-Bildgebung und ins-
besondere auf die transversale Relaxationszeit T2 sowie das Magnetisierungstransferverha¨ltnis
(MTR) untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass T2 im Meniskus von der Lage der Kolla-
genfasern relativ zum statischen Magnetfeld abha¨ngigt. Verlaufen die Fasern parallel zu B0 ist
die dipolare Kopplung stark, sodass eine kurze Relaxationszeit gemessen wird. Die Kopplung
nimmt ab, wenn die Kollagenfasern mit dem statischen Feld einen Winkel von etwa 55◦ bilden,
was dem magischen Winkel entspricht. Die transversale Relaxationszeit nimmt dann zu. Im
Gegensatz dazu konnte fu¨r das MTR keine a¨hnliche Orientierungsabha¨ngigkeit festgestellt wer-
den. Bei jeder untersuchte Orientierung des Meniskus wurde ein konstantes MTR gemessen.
Der Wert des MTRs ha¨ngt lediglich von der Sta¨rke und Offset-Frequenz des Sa¨ttigungspulses
ab.
Im Hinblick auf die Untersuchung von degenerativen Erkrankungen wurde ein in vitro-Dege-
nerationsmodell untersucht. Die Vera¨nderungen der Kollagenmatrix waren in den T2-Karten
nicht eindeutig erkennbar. Allerdings war in den MTR-Karten in der Na¨he der erwarteten
enzymatischen Zersetzungen des Meniskus eine Abnahme des MTRs sichtbar. Diese war fu¨r
Offset-Frequenzen im Bereich von 1, 6 kHz < ∆ < 19, 5 kHz besonders deutlich. Um den dege-
nerierten Bereich vom gesunden Gewebe abzugrenzen wa¨re eine MTR-Differenz von mindestens
0,1 (das entspricht einem Unterschied von etwa 10 %) zwischen den beiden Bereichen optimal.
Allerdings variiert dies zwischen den einzelnen Menisken, sodass auch mit einem Unterschied
von 0,05 bereits eine Lokalisierung des degenerierten Bereichs mo¨glich war.
Bei der Untersuchung des Zwei-Pool-Modells konnte festgestellt werden, dass dieses Modell fu¨r
die Beschreibung des Magnetisierungstransfers in Menisken nicht uneingeschra¨nkt geeignet ist.
In den Bereichen, in denen die Kollagenfasern parallel zum statischen Feld verlaufen, beschreibt
das verwendete Modell gut die Ergebnisse. Verlaufen die Fasern im 55◦-Winkel, ist das Modell
nicht optimal, da die verringerte dipolare Kopplung zu einer anderen Absorptionslinienform
als der verwendeten Gaußfunktion fu¨hrt.
91
Zusammenfassung und Ausblick
In einem weiteren Schritt ist die Untersuchung von humanen Kniegelenken in vivo wu¨nschens-
wert. Die Verwendung von sehr kurzen Echozeiten (TE < 5 ms) in Spin-Echo-Techniken ist
bei den in der klinischen Routine verwendeten MR-Tomographen schwierig. Allerdings sind
die Feldsta¨rken niedriger (in der Regel B0 = 1, 5 oder 3 T) als bei dem hier verwendeten
Kleintiertomographen (B0 = 9, 4 T). Mit niedrigerer Resonanzfrequenz steigt die transversale
Relaxationszeit, sodass Echozeiten von TE ≈ 5 ms ausreichend sind. Ein weiteres Problem bei
der Erstellung der MTR-Karten in vivo stellt die spezifische Absorptionsrate (SAR) dar. Die
SAR gibt an, wieviel elektromagnetische Feldenergie im biologischen Gewebe absorbiert wird.
Da diese Absorption zur Erwa¨rmung des Gewebes fu¨hrt, du¨rfen abha¨ngig vom untersuchten
Ko¨rperteil bestimmte Grenzwerte nicht u¨berschritten werden. Durch die ha¨ufige Sa¨ttigung mit
einem langen, rechteckfo¨rmigen Puls wird die deponierte Energie zu groß. Abhilfe ko¨nnte dabei
die gepulste Sa¨ttigung schaffen. Durch hintereinanderfolgende gaußfo¨rmige Pulse kann eben-
falls eine Sa¨ttigung erreicht und die spezifische Absorptionsrate verringert werden [Graham
und Henkelman, 1997].
In dieser Arbeit konnte der Gewinn durch das Erstellen von MTR-Karten bei der Untersu-
chung degenerativer Erkrankungen deutlich gemacht werden. Da das MTR nicht durch den
Magic-Angle-Effekt beeinflusst wird, stellt es eine vielversprechende Methode zur Diagnose
degenerativer Erkrankungen dar. Sie bietet fu¨r den Patienten mehr Komfort, da sie bei der
Positionierung des Knies im MR-Tomographen flexibler ist. Im klinischen Einsatz stellt das
MTR eine Mo¨glichkeit zur objektiven Identifizierung von Meniskusla¨sionen dar. Fehlinterpre-
tationen durch Magic-Angle-Artefakte und falsch-positive Diagnosen ko¨nnen so verhindert und
die Anzahl unno¨tiger Operationen verringert werden. Durch das U¨bertragen dieser Methode
auf die Bildgebung der Wirbelsa¨ule ko¨nnen zudem mo¨glicherweise degenerative Erkrankungen
der Wirbelsa¨ule fru¨hzeitig erkannt werden. Dadurch ist es mo¨glich Patienten mit den Volks-
krankheiten Ru¨cken- und Knieschmerzen durch eine fru¨he Diagnose einen langen Leidensweg
zu ersparen.
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